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Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 65475.001067/2026-78

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
TERMO DE REFERENCIA
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicao de Material Permanente ACELERADOR LINEAR isocéntrico com feixes de fotons de
energia nominal, previstos no PASSEx 2026 Incluindo desinstalacdo do Equipamento atualmente
alocado e Instalacdo do novo Equipamento, treinamento e garantia, nos termos da tabela abaixo,
conforme condi¢Bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM |ESPECIFICAGAO|CATMAT|UNID MED| QTD | VALOR UNIT VALOR
TOTAL

1 Acelerador linear | 417573 | Unidade 1 $17.102.124,40($17.102.124,40
isocéntrico com
feixes de fotons

de energia

nominal igual a 6
MV, com ou sem
filtro achatador,
e, pelo menos, 4

energias de

elétrons, sendo a

minima 6MeV e a
maxima 18MeV

1.2. DESCRITIVO COMPLEMENTAR

1.2.1. ACELERADOR LINEAR
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1.2.1.1. Caracteristicas Gerais do Equipamento

¢ Console de controle microprocessado;

¢ Sistema Klystron ou Magnetron de radiofrequéncia;

* Possuir taxa de dose nominal no isocentro em campo de referéncia superior a 600 UM/min
(unidades monitoras por minuto).

¢ Comando manual e remoto de movimentos de mesa e equipamento;

¢ Controle local e remoto;

* Possuir precisdao do conjunto mecanico (gantry, colimador e mesa) para um isocentro com
variacao igual ou menor que 1,0 mm de diametro;

* Devera possuir funcionalidade para realizacado das seguintes técnicas de tratamento:

a) Radioterapia conformada (3D) com emprego de subcampos;
b) Radioterapia com intensidade modulada do feixe (IMRT); e
¢) Radioterapia volumétrica modulada em arco (VMAT).

e Gantry com rotagdo minima de 365° (182,5° para a esquerda e 182,5° para a direita) com
precisao melhor ou igual a + 1°;

e Sistema de colimacao por multilaminas (MLC) de espessura minima inferior ou igual a 0,5 cm
projetado no isocentro;

* Rotacdo motorizada minima do colimador de 180° em movimento continuo com precisao
melhor ou igual a *+ 1°;

* Distancia alvo-isocentro ndo inferior a 85,0 cm (desvio aceitavel de 2 mm);

* Indicador digital de posi¢céo de colimador, posicbes da mesa e angulacdo do gantry com com
precisdo melhor ou igual a 1°/1 mm;

e Ser devidamente equipado para realizacdo de radioterapia guiada por imagem (IGRT) através
das modalidades de imagem pareadas em megavoltagem e também via imagens volumétricas
tridimensionais do tipo tomografia computadorizada por feixe conico com feixe de kilovoltagem
(kV CBCT).

* Deve apresentar software especifico e recursos auxiliares para realizacdo de registros de
imagem automatizado e posterior ajuste de posicionamento da mesa de tratamento, também
automatizado.

* Possuir sistema de registro e verificagcdo contendo todas as funcionalidades de registro e
recuperacdo dos tratamentos dos pacientes, resguardado por senhas e controle de acesso,
passivel de configuracéo e restricdo administrativa.

¢ Vir acompanhado de sistemas de lasers para localizacéo;

* Vir acompanhado de aparato completo para monitoragdo remota audiovisual do paciente durante
o tratamento, incluindo: circuito fechado de TV e comunicador oral bidirecional.

1.2.1.2. Feixes de Fétons

¢ Profundidade de dose maxima na agua, para o campo de referéncia, entre 1,25 cm e 1,75 cm;

* Percentual de dose a 10 cm de profundidade de agua, para campo de referéncia igual a 67% +/-
2% da dose maxima,; e

* Penumbra de campo de referéncia entre as curvas de 20% e 80% inferior a 10 mm.

1.2.1.3. Sistema Dosimétrico

¢ Sistema de camaras de ionizagdo composto por, pelo menos, dois canais independentes;
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* Precisdo do sistema dosimétrico de 1% ou 1 unidade monitora;
* Linearidade do sistema dosimétrico para a faixa de 50 a 1000 UM de 1% ou 1 unidade monitora

1.2.1.4. Mesa de Tratamento

e Tampo e acessorios em fibra de carbono que possibilitem a irradiagdo em qualquer angulo de
gantry com atenuacao desprezivel;

* Resolugéo linear de 1 mm ou menor e angular de 1° ou menor;

* Preciséo linear menor ou igual a 1 mm;

* Precisdo angular menor ou igual a 1°;

* Reprodutibilidade menor ou igual a 1 mm linear e angular menor ou igual a 1°;

* Deslocamento em 6 dimensdes, translagéo e rotagdo (vertical, logitudinal, lateral, angular, pitch e
roll).

e Capacidade para realizar simultaneamente todos os movimentos motorizados;

e Deflexdo maxima do tampo quando recebe sua carga maxima igualmente distribuida sobre o
tampo totalmente estendido, devera ser menor ou igual a 5 mm no isocentro;

* Pelo menos dois pendentes ou painéis para movimentacdo da mesa;

* Movimentacdo vertical continua e com velocidade variavel dentro do intervalo de utilizagédo
clinica;

e xDimensfes minimas do tampo: largura 50 cm, comprimento 200 cm;

Capacidade para tratamento de pacientes com pelo menos 200 kg.

1.2.1.5. Colimador Multilaminas

* Transmissao através das laminas menor ou igual a 3,0% medido no plano do isocentro;
¢ Capacidade de colimacédo em toda extensao do maior campo aberto;
¢ Sistema de gerenciamento das laminas.

1.2.2. SISTEMA DE POSICIONAMENTO E IMOBILIZACAO DO PACIENTE

* 01 sistema fixacdo de mascaras de radiocirurgia intracraniana, utilizavel tanto no tomografo
computadorizado quanto no acelerador linear, com ajuste de giros na direcdo pitch e roll e
indicador de escala do ajuste. A solucdo do ajuste de giro pode ser fornecida através da
movimentacao 6D (6DoF) da mesa de tratamento do proprio equipamento descrito na tabela do
item 1.1.

¢ Dois Conjuntos completos de acessérios de posicionamento com indexacdo compativel com a
mesa de tratamento do item 1.2.1.4., contendo, cada:

a) 1 suporte de joelho;
b) 1 suporte de pés;

c) 1 suporte para térax com base para apoio dos bracos e ajustes variaveis do apoio de
MAaos;

d) 1 suporte abdominal e apoio cervical para decubito ventral, do tipo belly board ou
equivalente;

e) 2 colchdes de imobilizacdo a vacuo em tamanho adulto;
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f) 1 kit de suportes de apoio para cervical compativeis com as mascaras e indexadores dos

itens anteriores;

g) 1 base de fibra de carbono para fixacdo de méascaras termoplasticas de 3 e de 5 pontos

de fixacdo, com componente de indexacdo na mesa de tratamento do item 1.2.1.4.

¢ 1 kit de mascaras termoplasticas compativeis com o kit dos itens anteriores, contendo:

a) 50 mascaras de cabeca e ombros com, no minimo, 5 pontos de fixacao;

b) 50 mascaras de cabeca com tampo indexado e, no minimo, 3 pontos de fixacao;

¢)50 mascaras precisao submilimétrica para radiocirurgia intracraniana compativeis com as

solucdes do primeiro ponto do item 1.2.2 e indexadas a mesa de tratamento.

d) 1 recipiente para banho-maria compativel com o tamanho das mascaras

1.2.3. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO PARA RADIOTERAPIA

1.2.3.1. Software

* Importacéo e exportacdo de imagens nos formatos DICOM 3.0 e DICOM RT;

* Importacéo e exportacdo de estruturas (contornos) e planos no formato DICOM RT;
e Exportacao de planos em formato DICOM RT;

* Ferramentas de visualizacdo de imagem com pelo menos as seguintes opcoes:

a. Suporte a mais de 100 imagens axiais;
b. Reconstrucdo de cortessagitais, coronais e obliquos;
c. Visualizacéo 3D;

d. Beam’s eye view com opc¢éao de radiografia reconstruida digitalmente (DRR);

e. Fuséo de imagens de tomografia computadorizada, ressonancia magnética e PET-CT.

* Ferramentas de contorno com pelo menos as seguintes opc¢des:

a. Delineacdo por densidade (nimero de CT);
b. Auto-contorno multi-slice para o corpo;

c. Interpolacédo de contornos;

d. Criacdo de margens assimétricas; e

e. Operacdes volumétricas com contornos: crop, soma, subtracao etc.

e Célculo de dose e unidades monitoras com pelo menos as seguintes opc¢oes:

a. Calculo para feixes clinicos do acelerador linear descrito na tabela contida no item 1.1;
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b. Calculo de dose 3D para feixes de fotons em todas as técnicas descritas no item 1.1.1 e
guaisquer acessoérios modificadores do feixe;

c. Matriz de célculo com resolu¢cdo minima inferior a 3 mm,;
d. Correcéo para heterogeneidades de tecidos;

e. Emprego de algoritmos superiores, ex: convolugdo por conecolapsado ou calculo por
superposi¢ao/convolucao, Monte Carlo.

¢ Otimizacéo e planejamento inverso para técnicas moduladas com as seguintes opcdes:

a. Possibilidade de configuracdo e uso de templates;
b. Apresentar opcdes de otimizac&o por funcao biolégica (ex.: ggUD, TCP e nTCP);

c. Possuir funcionalidades interativas para adaptacdo do plano durante otimizagcdo com
exibicao obrigatéria de histograma dose-volume.

* Avaliacdo de planejamento com pelo menos as seguintes opgoes:

a. Superficies de isodoses em visualiza¢do 3D;
b. Linhas de isodoses em planos axiais, coronais, sagitais e obliquos;

c. Histograma dose-volume diferencial e cumulativo.

* Saida de dados com pelo menos as seguintes opgoes:

a. Impressao de isodoses em planos axiais, coronais, sagitais e obliquos;
b. Impresséao de histograma dose volume;

c. Impresséo dos parametros de tratamento: angulos de gantry, colimador e mesa, tamanho
de campo, acessorios e unidade monitor;
d. Impresséo de relatério com os parametros de célculo de unidade monitor de tratamento;

1.2.3.2. Quantitativo, licencas e hardware

e Plataforma unificada de computadores e servidores para planejamento e gerenciamento dos
dados e informag0Oes relativas aos pacientes, incluindosolucdo de backup por espelhamento de
todo servidor com dados relativos ao tratamento dos pacientes.

* Deve ser dimensionada para o volume de tratamentos de ao menos 600 pacientes novos por
ano e 15 anos de trabalho.

e Deve possuir 0s seguintes quantitativos minimos de estacdes de trabalho/licencas virtualizadas,
licencas e funcionalidades:

a. 1 unidades/estacdes para delineamento e contorno de estruturas pelos médicos radio-
oncologistas.
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b. 2 unidades/esta¢cdes plenamente operacionais para otimizacdo e calculo de doses dos
pacientes habilitadas para todas as técnicas de tratamento disponiveis nos aceleradores da
tabela contida no Item 1.1. deste termo de referéncia

c. 5 unidades/estacdes para gerenciamento administrativo e avaliacdo de imagens de
tratamento via offline review. (agendamento, relatérios etc).

1.2.3.3. Hardware e condicdes de compatibilidade

* Todos os softwares, licencas e recursos listados nos 1.2.3.1 devem vir acompanhados de
guaisquer hardwares necessarios para seu pleno funcionamento.

e Caso os requisitos contidos no item 1.2.3.2. sejam todos ou, em parte, compativeis com o
sistema de gerenciamento e planejamento hoje instalado no HCE (a saber, o sistema Mosaiq
[versdo 2.50.05D7] e Monaco [versdo 6.00]) da fabricante Elekta, € facultado ao fornecedor
atualizar hardwares, softwares e licencas existentes em capacidade suficiente para incorporacao
dos novos recursos, provendo a integracdo plena dos sistemas para garantir a completa
funcionalidade e das técnicas executadas pelo equipamento descrito na tabela do item 1.1.

1.2.4. Sistema de Registro e Verificacao

e Software de registro e verificacdo com capacidade de importacdo de arquivos DICOM RT;
e Software clinico com todas as licengas necessarias para:

a. Administracdo e armazenamento das fichas clinicas de pacientes, com dados do
tratamento (tamanho dos campos, angulos de: gantry, colimador e mesa, unidades
monitoras de cada campo, acessorios tais como:

l. Filtro;

Il. MLC e protec¢Bes, assim como numero acumulado de aplicacdes);
lll. fotografia digital;

IV. Registro;

V. Prontuéario; e

VI. Agendamento.

b. Checagem de pacientes, administracéo e planejamento, com capacidade de autorizacao
do tratamento somente apds a coincidéncia dos dados programados com 0s posicionados e
gue ndo permita repeticdo de campos ja tratados.

c. O software deve permitir a configuracdo automatica dos parametros mecanicos do
acelerador, especificos do paciente, que possam ser feitas de forma segura a partir do
console.

d. O software deve permitir diferentes niveis de acesso aos comandos baseados em senha,
com capacidade de emissao de relatérios.
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e. O software de registro e verificacdo deve ser no idioma portugués considerando a
recomendacao da norma CNEN n° 6.10, no momento da entrega.

Rede de dados, baseada em switch de 1 Gbps, para interligacdo dos computadores

1.2.5. Equipamentos de Controle de Qualidade e Dosimetria

Um dispositivo ou fantoma composto por fiduciais para verificacdo do alinhamento do laser do
acelerador, tamanho de campo, coincidéncia dos sistemas MV e kV, acuracia do sistema de
imagem e CBCT, coincidéncia do campo de imagem versus radioativo. O dispositivo também
deve possuir fiduciais fora do eixo central para medidas da acuracia das correcfes da mesa.

Um dispositivo ou fantoma composto por pelo menos seis alvos internos em diferentes
localizacbes, capaz de medir erros off-axis de rotacdo de gantry, colimador e mesa, compativel
com técnica de irradiacdo volumétrica para multiplos alvos simultaneos e avaliagdo automatizada
via software dos resultados de testes de Winston Lutz (coincidéncia de isocentro radioativo vs
luminoso).

Um dispositivo planar de detectores para verificacdo de constancia de output diaria. Deve ser
portétil, com funcionalidade sem fio e de fabricante independente do acelerador linear descrito
na tabela do item 1.1., porém com plena compatibilidade funcional.

Um disposto planar de detectores de diodo, com resolugdo espacial menor que 0.5mm, com
énfase em verificacdo de acuracia de tratamentos de radiocirurgia, capaz de corrigir dependéncia
angular e correcdes de taxa de dose, permitindo medidas a partir de quaisquer angulos de
incidéncia do feixe no detector.

O acelerador fornecido nesta solugao (descrito na tabela do item 1.1.) deve vir habilitado com
funcionalidade para realizagcdo de verificacdo pré-tratamento de técnicas moduladas
contemplando DUAS dentre as opc¢des abaixo:

a. Possuir dosimetria via dispositivo eletronico de imagens portais (EPID) instalada no
equipamento e quantitativo equivalente de softwares/licencas de interpretacédo e analise dos
resultados.

b. Prover uma matriz de detectores externa e portati com geometria cilindrica,
apresentando conjunto de detectores tipo camara de ionizacdo ou diodos.

c. Prover software independente com solucdo de analise de controle de qualidade pre-
tratamento individualizada baseada em histograma dose-volume (DVH) compativel com os
demais recursos fornecidos pela CONTRATADA e mensurado para uma base de dados de
600 pacientes novos por ano ao longo de 15 anos de prética.

Objeto Simulador de agua com paredes em acrilico, tamanho entre 30x30x30 cm a 40x40x30
cm, com posicionamento variavel e automatizado e remoto da camara de ionizacao, precisdo de
0,1 mm na direcdo vertical, contendo apoiadores especificos para camera de ionizacdo do tipo
Farmer, Pinpoint e Markus da fabricante PTW.

1.2.6. SOLUGCOES ADICIONAIS IMPRESCINDIVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO
ACELERADOR LINEAR

1.2.6.1. Equipamento Chiller
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e adequado ao funcionamento do acelerador linear considerado na proposta no item 1.1, em
guantitativo de 2 unidades para que uma possa funcionar como backup em caso de interrupcao
da primeira unidade

1.2.6.2. Quadro elétrico

e Fornecimento do quadro elétrico para contemplar as necessidades do acelerador linear descrito
no item 1.1.

1.2.6.3. Nobreak

* Fornecimento de um nobreak compativel com o acelerador linear descrito no item 1.1 para atuar
como salvaguarda por pelo menos 10 minutos em caso de interrupgao no fornecimento de energia

1.2.6.4. Servico de aquisicao e tratamento de dados de comissionamento
¢ Servico completo de aquisicao e tratamento de dados de comissionamento do acelerador linear.
1.2.6.5. RPAS

* Fornecimento de Relatério Preliminar de Andlise e Seguranca (RPAS) elaborado por fisico
médico especialista e supervisor de radioprotecdo, segundo diretrizes da Norma 6.02 da CNEN
/ANSN, para embasamento do processo de Autorizacdo para Modificacdo a ser solicitado pelo
HCE.

1.2.7. DEMAIS EXIGENCIAS

* Manual de Operagao do equipamento registrado na ANVISA;

Registro de produto emitido pela ANVISA, conforme disposi¢cdes da Lei n°® 6.360/1976,

RDC ANVISA n° 185/2001 e RDC ANVISA n° 32 /2007,

Garantia do equipamento de 36 meses a partir da data de instalagdo e conclusao do treinamento;
. Garantia de fornecimento de pecas por pelo menos 10 anos;

As licencas de todos os softwares/programas contidos na proposta devem ser vitalicias.

1.2. Os bens objeto desta contratagcdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 180 dias contados do(a) assinatura do termo contratual
, ha forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 8 de 35
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025.



2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacbes Anual 2026, conforme
detalhamento a seguir:

I - ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000294/2026;

Il - Data de publicacdo no PNCP: 14/05/2025;

Il - ID do item no PCA: 17;

IV - Classe/Grupo: 6515 - Instrumentos, Equipamentos e Suprimentos Médicos e
Cirurgicos;

V - Identificador da Futura Contratacdo: 160242-14/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico 6 do Estudo
Técnico Preliminar n° 160322_00371/2026, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacfes Sustentaveis:

4.1.1. A CONTRATADA devera observar a legislacdo ambiental aplicavel quanto ao
acondicionamento, transporte, tratamento, reaproveitamento, reciclagem ou destinacdo final
ambientalmente adequada dos residuos eventualmente gerados durante as etapas de transporte,
instalacao, substituicdo tecnoldgica, manutencao, desinstalacdo ou descarte dos equipamentos e
componentes fornecidos.

4.1.2. Quando aplicavel, a CONTRATADA devera adotar mecanismos de logistica reversa para
equipamentos eletroeletronicos, baterias, placas eletronicas, dispositivos de armazenamento de
energia, embalagens e demais componentes sujeitos a destinacdo ambientalmente adequada ao
final de sua vida util, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos e demais
normas pertinentes.

4.1.3. Os equipamentos, sistemas e componentes fornecidos deverdo privilegiar praticas
compativeis com a eficiéncia operacional e energética, contribuindo para o uso racional dos
recursos publicos, para a ampliagdo da vida atil da solugdo e para a reducdo dos impactos
ambientais ao longo de todo o ciclo de vida da contratacéo.

4.1.4. A CONTRATADA deveréa fornecer, sempre que aplicavel, documentacao ou declaracao
gue comprove a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados sob sua
responsabilidade durante a execucao contratual.

4.1.5. A execugdo contratual devera observar as diretrizes de sustentabilidade previstas no Plano
Diretor de Logistica Sustentavel do Hospital Central do Exército, especialmente aquelas
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relacionadas a racionalizacdo do consumo de recursos, a adequada gestdo de residuos e a
utilizacao eficiente dos recursos publicos.

Indicacdo de marcas ou modelos

~

Justificativa da supressao: O presente Termo de Referéncia ndo contempla indicacdo de marca,
fabricante ou modelo especifico. Conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, foram
identificadas solugbes nacionais e internacionais distintas, tecnologicamente aptas a atender as
necessidades da Administracdo, tendo os requisitos da contratacdo sido definidos com base em
critérios de desempenho, funcionalidade, seguranca, compatibilidade com a infraestrutura existente,
continuidade assistencial e atendimento as necessidades institucionais do Hospital Central do Exército.
A indicacdo de marca ou modelo ndo se mostra necesséria para atendimento do interesse publico,
motivo pelo qual o certame sera estruturado a partir de especificagdes técnicas minimas e requisitos de
desempenho, observada a ampla competitividade entre os potenciais fornecedores.

Da vedacao de contratacdo de marca ou produto

—4- 83— Damtedas conclustes extraidas do processo adimmistrativo I XXXX X XXXXXXTXXXX-XX, a
- . o ot . I . I ; .
A 3]

Justificativa da supressao: Nao foram identificados, durante os estudos técnicos preliminares,
elementos que justifiquem a vedacdo de marca, fabricante ou produto especifico. O levantamento de
mercado realizado pela Administracdo evidenciou a existéncia de multiplos fabricantes e solucdes
tecnologicamente aptas a atender as necessidades institucionais do Hospital Central do Exército, razéo
pela qual ndo se verificou fundamento técnico para exclusédo prévia de marcas ou produtos do certame.
A selecdo da futura contratada ocorrera exclusivamente com base no atendimento aos requisitos
técnicos, assistenciais, operacionais, regulatorios e de compatibilidade com a infraestrutura existente
estabelecidos neste Termo de Referéncia

Da exigéncia de amostra
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Justificativa da supressao: Considerando a natureza do objeto, ndo se mostra tecnicamente viavel
nem proporcional a exigéncia de amostras fisicas. A contratacdo envolve solucdo integrada de
radioterapia composta por acelerador linear, sistemas clinicos associados, dispositivos de
posicionamento, sistemas de controle de qualidade e servigos especializados de implantacdo, cuja
avaliacdo de conformidade sera realizada por meio da analise da documentacao técnica, memoriais
descritivos, desenhos, estudos de compatibilidade com a infraestrutura existente, registros regulatorios,
catélogos técnicos, comprovacdo das funcionalidades exigidas, visita técnica e demais elementos
previstos neste Termo de Referéncia. A adocdo de exigéncia de amostra ndo agregaria seguranga
técnica compativel com seu elevado custo e complexidade logistica, especialmente em licitacao
internacional, motivo pelo qual ndo sera exigida amostra dos licitantes. Conforme os estudos realizados
pela Administracdo, a verificagdo do atendimento aos requisitos da contratacdo ocorrera por meio dos
mecanismos técnicos e documentais previstos para a fase de julgamento das propostas e para a
implantacéo da solucéo.

Da exigéncia de carta de solidariedade

Justificativa da supressao: Nao sera exigida carta de solidariedade do fabricante. O levantamento de
mercado realizado pela Administracdo identificou a existéncia de fabricantes, representantes
comerciais, distribuidores autorizados e demais agentes econdmicos aptos a fornecer a solucéo
pretendida, ndo tendo sido constatada circunstancia excepcional que justifigue a adocdo dessa
exigéncia. A execucdo contratual sera garantida pelos instrumentos ordinarios previstos na Lei n°
14.133/2021, pelas exigéncias de habilitagdo, pela comprovacdo da capacidade técnica do licitante,
pelas obrigacbes contratuais, pela garantia contratual eventualmente exigida e pelos mecanismos de
fiscalizacdo da execucédo do objeto. A adocdo de exigéncia adicional de carta de solidariedade néo se
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mostra necessaria para resguardar o interesse da Administracdo e poderia representar restricao
indevida a competitividade do certame.

Subcontratacao

4.17. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, desde que previamente autorizada pela
Administracdo e limitada as parcelas acessérias e complementares da execucao contratual.

4.18. E vedada a subcontratacido completa do objeto, bem como das parcelas principais da obrigacio,
compreendendo:

4.18.1. O fornecimento do acelerador linear e dos sistemas clinicos integrantes da solucéao de
radioterapia;

4.18.2. A responsabilidade técnica pela integragdo, comissionamento, validagao clinica e entrada
em operacgao da solucéo; e

4.18.3. A responsabilidade contratual pela garantia, desempenho e pleno funcionamento da
solucéo fornecida.

4.19. Poderéo ser subcontratadas, mediante prévia autorizacdo da Administracao:

4.19.1. Atividades de logistica, transporte, desembaraco aduaneiro, movimentagéo e entrega dos
equipamentos;

4.19.2. Servicos especializados de instalacdo e montagem executados sob supervisdo da
contratada;

4.19.3. Atividades de treinamento operacional e clinico ministradas por empresas ou profissionais
autorizados pelo fabricante;

4.19.4. Servicos de assisténcia técnica, manutencdo e suporte operacional executados por
representantes autorizados, credenciados ou homologados pelo fabricante; e

4.19.5. Outras atividades acessérias que ndo envolvam a transferéncia da responsabilidade
técnica integral pela execucéo do objeto.

4.20. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacgao das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.21. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto.
4.22. O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.23. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na
contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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Garantia da contratacao

4.24. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, com validade durante a execug¢éo do contrato e 90 (noventa) dias apdos término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total da contratag&o.

4.25. Em caso de opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.25.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

4.25.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrerd a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.25.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificages referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.25.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacédo ou de
aniversério, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.25.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, fianca bancéria ou titulos de capitalizagéo.

4.26. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera
ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcéo
monetaria.

4.28. Caso a opcdao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

4.29. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caédigo Civil.

4.30. Na hipotese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverad ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido
por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.30.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicbes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi
aprovado pela Susep (art. 8°, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.31. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagéo,
0 pagamento de:

4.31.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas; e

4.31.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado.
4.32. No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.
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4.33. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

4.34. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogéveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.35. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

4.35.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

4.35.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

4.36. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacdo, acompanhada de declaracao do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.36.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacéo da
Susep.

4.36.2. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apolice.

4.37. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucao do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
4.38. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

4.39. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

4.40. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste
Termo de Referéncia.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:
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Justificativa da supressao: Nao serd adotada reserva de cotas para microempresas e empresas de
pequeno porte, tendo em vista que o objeto consiste em solucdo integrada de radioterapia, cuja
execucao demanda fornecimento, instalacdo, integracdo tecnoldgica, comissionamento, treinamento,
garantia e suporte técnico de forma unificada. Conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, a
contratacdo ndo comporta parcelamento técnico ou econdémico sem prejuizo a adequada execucao do
objeto, a responsabilizacdo contratual e & obtencdo dos resultados pretendidos pela Administracéo.
Dessa forma, mostra-se inaplicavel a reserva de cotas prevista na Lei Complementar n® 123/2006 e no
Decreto n° 8.538/2015

Margem de Preferéncia:

Justificativa da supressao: Nao sera aplicada margem de preferéncia nesta contratacdo. O objeto
consiste na aquisicdo de solucéo integrada de radioterapia de elevada complexidade tecnolégica, a ser
realizada por meio de licitagdo internacional, conforme estratégia de contratacdo definida pela
Administracdo e fundamentada no Estudo Técnico Preliminar. Ndo foram identificados fundamentos
legais, regulamentares ou técnicos que justifiquem a aplicacdo de margem de preferéncia normal ou
adicional ao objeto pretendido, razdo pela qual o julgamento das propostas observara exclusivamente
os critérios de selecdo estabelecidos no instrumento convocatorio, assegurando tratamento isondmico
aos participantes nacionais e estrangeiros.

Da Vistoria Técnica

4.43. A avaliacao prévia do local de execucdo é considerada de elevada relevancia para a adequada
formulacdo das propostas, em razao das caracteristicas especificas da contratacdo, que envolve a
desinstalacdo do acelerador linear atualmente em operacéo, a implantacdo de nova solucao integrada
de radioterapia e a verificacdo da compatibilidade do equipamento ofertado com a infraestrutura fisica
existente no Hospital Central do Exército.

4.43.1. A vistoria técnica podera ser realizada mediante agendamento prévio junto a Administracao, por
meio do endereco eletronico hce.planejamentointegracao@gmail.com, em datas e horarios
disponibilizados pelo Hospital Central do Exército.

4.43.2. Serao disponibilizados datas e horarios distintos aos interessados, de forma a assegurar amplo
acesso as informacfGes necesséarias para a elaboracdo das propostas e para a avaliacdo da
compatibilidade da solucéo ofertada com a infraestrutura existente.

4.43.3. Para a realizacdo da vistoria, o interessado devera encaminhar solicitacdo de agendamento
para o endereco eletrénico indicado no item 4.43.1 deste termo de referéncia, indicando a raz&o social
da empresa, nome do representante que realizara a visita, telefone e endereco eletrénico para contato.
Na data agendada, o representante legal da empresa, responsavel técnico ou profissional formalmente
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credenciado devera estar devidamente identificado, apresentando documento oficial de identificacéo e
documento emitido pela empresa que comprove sua vinculagcdo e autorizacdo para realizacdo da
vistoria.

4.43.4. A vistoria permitira aos interessados conhecer as condi¢cdes fisicas, operacionais e de
infraestrutura relacionadas a execucdao contratual, incluindo, entre outros aspectos:

4.43.4.1. As caracteristicas fisicas do bunker atualmente utilizado pelo Servico de Radioterapia;
4.43.4.2. Os acessos destinados a movimentacao, transporte e instalagdo dos equipamentos;

4.43.4.3. As areas destinadas a instalacéo dos sistemas e componentes integrantes da solucéo;
4.43.4.4. As condicbes da infraestrutura elétrica atualmente disponivel;

4.43.4.5. As areas destinadas ao armazenamento tempordrio do equipamento atualmente em operacao;

4.43.4.6. As condicBes necessarias a desinstalacdo do acelerador linear existente e a instalacao da
nova solucao.

4.43.5. Durante a vistoria técnica, a Administracdo disponibilizara aos interessados os documentos
técnicos necessarios a adequada compreensao das condi¢cdes de implantacdo da solugéo, incluindo,
guando aplicavel:

4.43.5.1. Planta baixa do bunker atualmente utilizado pelo Servico de Radioterapia;
4.43.5.2. Cortes, dimensdes e demais informacdes relevantes da instalacao;
4.43.5.3. Informacdes técnicas relativas a infraestrutura elétrica disponivel;

4.43.5.4. Informacdes sobre acessos, areas técnicas, sala de tratamento, sala de comando e demais
ambientes relacionados a implantacdo da solucao;

4.43.5.5. Outras informacdes e documentos técnicos que a Administracdo considerar pertinentes para
subsidiar a elaboracdo das propostas e a avaliagdo da compatibilidade da solucédo ofertada com a
infraestrutura existente.

4.43.6. A disponibilizacdo dos documentos e informacdes técnicas durante a vistoria tem por finalidade
permitir que os licitantes realizem suas avaliacbes de compatibilidade, dimensionamento, logistica de
implantacédo, instalacdo e operacédo da solucao, reduzindo riscos relacionados a execucao contratual.

4.43.7. Compete ao licitante analisar os documentos disponibilizados pela Administracdo e verificar a
compatibilidade da solucéo ofertada com as caracteristicas da infraestrutura existente, inclusive quanto
as dimensdes fisicas do equipamento, requisitos de instalacdo, necessidades de infraestrutura,
acessibilidade para movimentagédo dos componentes e condigdes de operagao.

4.43.8. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaracdo formal
assinada por seu representante legal ou responséavel técnico, afirmando possuir pleno conhecimento
das condi¢cOes locais de execucdo contratual e assumir integral responsabilidade pela elaboracdo da
proposta.
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4.43.9. A ndo realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes de desconhecimento
das instalacbes, incompatibilidades de instalacdo, inadequacdo da infraestrutura disponivel,
dificuldades logisticas, duvidas ou quaisquer outros aspectos relacionados as condicfes de execucgao
do objeto, devendo a futura contratada assumir os 6nus decorrentes de sua decisao.

4.43.10. A apresentacdo da proposta implicara a concordancia do licitante com as condigfes existentes
no local de execucdo e o reconhecimento de que dispde de informagdes suficientes para avaliar a
compatibilidade da solucéo ofertada com a infraestrutura disponibilizada pela Administragao.

4.43.11. O Hospital Central do Exército emitira declaracdo de realizacdo da vistoria aos representantes
gue a efetuarem, a qual podera ser apresentada como elemento complementar da documentacgéo do
certame.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5. CONDICOES DE ENTREGA E ETAPAS DE EXECUGAO
5.1. Etapa | - Aprovacao da Infraestrutura e Planejamento da Implantacao

5.1.1. Ap6s a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera realizar a confirmagéo técnica das
condi¢cdes da infraestrutura disponibilizada pelo Hospital Central do Exército, incluindo os aspectos
fisicos, elétricos, mecanicos e operacionais relacionados a implantacédo da solucéo.

5.1.2. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes técnicas, desenhos, cargas elétricas,
requisitos de instalacdo e demais elementos necessarios ao planejamento da implantacéo da solucao.

5.1.3. A emissao da autorizacdo para fabricacdo da solucao ficara condicionada a concluséo da etapa
de confirmacdo técnica da infraestrutura existente, a apresentacdo pela CONTRATADA da
documentacado técnica necesséaria a implantacdo da solugdo e a aprovacao, pela Administracdo, do
plano de implantacdo e das adequacdes localizadas eventualmente necessarias a compatibilizacao da
solucao ofertada com a infraestrutura disponivel.

5.1.4 A documentacéo apresentada pela CONTRATADA devera contemplar, quando aplicavel, layouts
de instalacdo, desenhos técnicos, memoriais descritivos, requisitos de alimentagdo -elétrica,
especificacbes de infraestrutura, identificacdo de adequacdes localizadas necessarias a implantacéo
da solucdo e demais elementos necessarios a avaliacdo da compatibilidade da solu¢cdo com a
infraestrutura disponibilizada pela Administracéo.

5.2 Etapa Il - Planejamento e Compatibilizacao da Infraestrutura

5.2.1. Apés a confirmagdo técnica da infraestrutura existente, a CONTRATADA devera elaborar e
apresentar a Administracdo plano detalhado de implantacdo da solucdo, contendo cronograma
executivo, requisitos de instalacao, layouts, desenhos técnicos, memoriais descritivos, cargas elétricas,
requisitos ambientais, necessidades de infraestrutura e demais informagdes necessarias a avaliagédo
da compatibilidade da solucdo ofertada com as condi¢des existentes no Hospital Central do Exército

5.2.2. A CONTRATADA devera identificar e detalhar todas as adequacdes localizadas de infraestrutura
necessarias a implantacdo da solucéo ofertada, incluindo, quando aplicavel:

a) infraestrutura elétrica;

b) sistemas auxiliares;
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C) passagem de cabos;

d) bases e suportes de equipamentos;

e) adequacOes localizadas de piso;

f) adequacdes localizadas de teto;

g) infraestrutura légica e de comunicacao;

h) demais elementos necessarios ao pleno funcionamento da solucéo.

5.2.3. Considerando que a infraestrutura elétrica atualmente disponivel opera predominantemente em
tensado diferente daguela normalmente requerida pelas solucdes identificadas durante o levantamento
de mercado, a CONTRATADA devera fornecer, quando tecnicamente necessario, transformadores,
sistemas de alimentacdo ininterrupta (UPS/nobreaks) ou dispositivos equivalentes destinados a
adequacdo, protecdo e estabilizacdo da alimentacdo elétrica dos equipamentos integrantes da solugéo
contratada.

5.2.4. As adequacdes propostas deverdo observar as premissas estabelecidas neste Termo de
Referéncia e no Estudo Técnico Preliminar, sendo admitidas apenas intervencdes localizadas
compativeis com a infraestrutura existente.

5.2.5. Serdo admitidas adequacdes localizadas de infraestrutura relacionadas a implantacdo da
solucao, incluindo intervencdes em piso, teto, sistemas elétricos, infraestrutura auxiliar e demais
elementos necessarios a instalagdo dos equipamentos, desde que nao impliquem:

a) ampliacdo da area fisica do bunker;

b) ampliacéo horizontal da instalagao;

c) construcdo de nova sala de tratamento;

d) modificacdes estruturais relevantes da blindagem radiologica existente;
e) alteragBes incompativeis com o Plano de Protecdo Radioldgica vigente.

5.2.6. A CONTRATADA devera submeter previamente a Administracdo toda documentacdo técnica
relacionada as adequacdes necessarias a implantacdo da solucéo, para fins de analise e aprovacao
antes do inicio das atividades de instalacéo.

5.2.7. A Administracdo sera responsavel pelo acompanhamento das adequacdes propostas e pela
adocdo das providéncias administrativas, regulatérias e operacionais necessarias a implantacdo da
solucéo, observadas as responsabilidades atribuidas a CONTRATADA neste Termo de Referéncia.

5.3. Etapa lll - Fabricacao, Fornecimento, Logistica e Entrega da Solucao

5.3.1 A CONTRATADA sera responsavel pela fabricacdo, fornecimento e disponibilizacdo de todos os
equipamentos, sistemas, softwares, acessorios, componentes, dispositivos de infraestrutura e demais
elementos integrantes da solugdo contratada.

5.3.2 A CONTRATADA sera responsavel por todos os custos, providéncias, riscos e obrigacdes
relacionados a fabricacdo, embalagem, transporte internacional, seguro internacional, desembaraco
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aduaneiro de exportacdo, transporte até o territério nacional, tributos incidentes na importagdo quando
aplicaveis a sua responsabilidade, nacionalizacao, transporte interno e entrega da solucédo no Hospital
Central do Exército.

5.3.3 A entrega da solucéo devera observar sistematica logistica compativel com a modalidade DAP
(Delivered At Place) ou condicdo logistica equivalente que assegure a disponibilizacdo dos
equipamentos e demais componentes integrantes da solugéo nas dependéncias do Hospital Central do
Exército, em condi¢cbes adequadas para prosseguimento das etapas de instalacado, integracao, testes e
implantacao.

5.3.4 A CONTRATADA seréd integralmente responsavel pela coordenacdo logistica necessaria a
entrega da solucdo, incluindo transporte internacional, nacionalizacdo, desembaraco aduaneiro,
movimentacao, transporte terrestre até o Hospital Central do Exército e entrega dos equipamentos no
local indicado pela Administragao.

5.3.5 Todos os custos relacionados a logistica internacional e nacional da solucdo deverdo estar
integralmente contemplados na proposta comercial apresentada pela licitante.

5.3.6 A CONTRATADA devera fornecer a Administracdo, sempre que solicitado, documentacéao
comprobatoria relativa a fabricacdo, embarque, transporte, nacionalizacéo e entrega dos equipamentos
e componentes integrantes da solugéo contratada.

5.3.7 Quando tecnicamente necessarios a implantacdo da solucdo ofertada, também deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA os componentes destinados a compatibilizagdo da infraestrutura
existente, incluindo transformadores, sistemas de alimentacdo ininterrupta (UPS/nobreaks),
dispositivos de protecao elétrica ou solu¢cdes equivalentes, observadas as caracteristicas técnicas da

tecnologia efetivamente fornecida.
5.4. Etapa IV - Desinstalacao do Equipamento Atualmente em Operacao

5.4.1. A CONTRATADA deveré realizar a desinstalacdo completa do acelerador linear atualmente em
operacao no Hospital Central do Exército, observando as recomendacdes do fabricante, as normas de
seguranca aplicaveis e as condicdes necessarias a preservacdo da integridade dos componentes
removidos.

5.4.2. A CONTRATADA serd responsavel pelas atividades de desmontagem, desconexao,
movimentacdo interna, acondicionamento e transporte do equipamento até o local indicado pela
Administracdo dentro das dependéncias do Hospital Central do Exército.

5.4.3. O equipamento desmontado devera ser acondicionado e armazenado em area indicada pela
Administracdo, de forma a preservar suas condi¢cfes fisicas e patrimoniais até a definicdo de sua
destinacao administrativa.

5.4.4. Concluida a desinstalacdo, a CONTRATADA devera promover a limpeza técnica da area e
executar as providéncias necessarias para preparacdo da instalacdo destinada ao recebimento da
nova solucao.

5.4.5. O prazo estimado para execucdo das atividades de desinstalacao sera de 2 (duas) a 3 (trés)
semanas.

5.5. Etapa V - Instalacao, Compatibilizacao da Infraestrutura e Integracao da Nova Solucao
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5.5.1. Concluida a desinstalacdo do equipamento existente, a CONTRATADA devera promover a
instalacdo do novo acelerador linear e de todos os sistemas, acessorios, dispositivos e componentes
integrantes da solucéo contratada.

5.5.2. A CONTRATADA sera responsavel pela execucao das adequacdes localizadas de infraestrutura
necessarias a implantacdo da solucdo ofertada, observadas as condi¢cbes aprovadas pela
Administracdo durante a Etapa Il e as premissas estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.5.3. As adequacdes eventualmente necesséarias poderdo incluir intervencdes localizadas
relacionadas a alimentacdo elétrica, passagem de cabos, bases de equipamentos, climatizacao,
adequacOes de piso, adequacgdes de teto, instalagdo de transformadores, sistemas de alimentacéo
ininterrupta (UPS/nobreaks) e demais elementos necessérios ao pleno funcionamento da solucéo.

5.5.4. Nao serdo admitidas intervencdes que impliquem ampliacéo da area fisica do bunker, construcéo
de nova sala de tratamento ou modificacfes estruturais relevantes da blindagem radiol6gica existente.

5.5.5.A  CONTRATADA ser& responsavel pela integracdo de todos os sistemas fornecidos,
assegurando seu pleno funcionamento operacional, clinico e tecnoldgico.

5.5.6.Todos os servicos de instalacdo, integracdo e adequacdo de infraestrutura deverdo ser
executados por profissionais qualificados e habilitados pelo fabricante ou por profissionais
tecnicamente capacitados para execucéo das atividades sob sua responsabilidade.

5.6. Etapa VI - Testes de Aceitacdo, Comissionamento e Treinamento

5.6.1. ApOs a instalacdo, a CONTRATADA devera executar os testes de aceitacdo, testes de
desempenho e comissionamento da solugao.

5.6.2. A CONTRATADA devera ministrar treinamento operacional, clinico e técnico as equipes
indicadas pela Administracgéo.

5.6.3. Somente apds a conclusédo satisfatoria dos testes e treinamentos a solucdo sera considerada
apta para entrada em operacao clinica.

5.7. Etapa VIl - Entrada em Operacao

5.7.1. Concluidas as etapas de instalacao, integracdo, adequacdes localizadas de infraestrutura, testes
de aceitacdo, comissionamento clinico e treinamento das equipes indicadas pela Administracdo, a
CONTRATADA devera disponibilizar a solu¢ao para inicio da operacao clinica.

5.7.2. A CONTRATADA devera promover a entrega e disponibilizacdo de todos os equipamentos,
sistemas, acessoérios e componentes integrantes da solucdo em prazo nao superior a 120 (cento e
vinte) dias, contados da emisséo da autorizacdo para fabricacdo prevista neste Termo de Referéncia.

5.7.3. A entrada em operacgdo clinica ficara condicionada a conclusdo satisfatoria dos testes de
aceitacdo, do comissionamento clinico, das atividades de treinamento e da comprovacao do adequado
funcionamento dos equipamentos, sistemas e componentes integrantes da solucdo contratada.

5.7.4. ApGs o inicio das atividades de desinstalacdo do acelerador linear atualmente em operacéo, a
CONTRATADA devera concluir as etapas de adequacédo de infraestrutura, instalacéo, integracdo dos
sistemas, comissionamento clinico, treinamento e disponibilizacdo da solugcéo para inicio da operacéo
clinica em prazo nao superior a 90 (noventa) dias.
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5.7.5. A CONTRATADA devera planejar e executar as atividades de implantacdo de forma a minimizar
o periodo de indisponibilidade do Servico de Radioterapia, observando as premissas estabelecidas no
Estudo Técnico Preliminar e adotando as medidas necessarias para que a interrup¢cado das atividades
assistenciais ocorra pelo menor periodo tecnicamente possivel.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.8. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera conforme o
estabelecido no item 1.2.7. deste termo de referéncia,ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se
superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
5.9. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o
fornecedor devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.10. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢cbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.11. A garantia abrange a realizacdo da manutencéao corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

5.12. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicAo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

5.13. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrées de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

5.14. Uma vez notificado, o Contratado realizar4 a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 02 (dois) dias uteis, ja incluido nesse prazo o tempo
necessario para eventual retirada e devolugédo do bem, a cargo do Contratado.

5.15. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacao escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
5.16. Na hipotese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisorio pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucao dos
reparos.

5.17. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentacao de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.18. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade do Contratado.

5.19. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execu¢cdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragéo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cfes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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6.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacado do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacfes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo.

6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.16.3. acompanhar a manutencéo das condi¢coes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigaces assumidas pelo Contratado, com
meng¢ao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.16.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo
para fins de aplicacdo de sancgdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucgéo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracao.

6.16.7 enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdao nos
termos do contrato.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
7.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a. der causa a inexecucao parcial do contrato;

b. der causa a inexecucado parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa a inexecucao total do contrato;

d. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e. apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugao do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
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h. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:
7.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucédo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima, sempre que néao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

7.2.3.Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratéria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

7.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia.

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacéo, suplementagdo ou reposicao
da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h”, de 20% (vinte por cento) a
30% (trinta por cento) do valor da contratag&o.

7.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c”, de 20% (vinte por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

7.2.4.5. Compensatoéria, para a infracdo descrita na alinea “b”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor da contratacéo.

7.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratdria para a infracdo descrita na alinea “d”, de 5%
(cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratacao.

7.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita na alinea “a”, de 2% (dois por cento) a 10% (dez por
cento) do valor da contratacéo, ressalvadas as seguintes infracdes também enquadraveis nessa alinea:

7.3. A aplicagéo das sang0des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

7.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimacao.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacoes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:
7.9.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

7.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacbes e contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de
Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancfes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagédo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
7.13. As sancfes de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.
7.14. Os débitos do Contratado para com a Administragcdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢cdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com
a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagcdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderéao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisoério,
guando em desacordo com as especificagcbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.3. 0O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 8 (oito) dias uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apos a verificacdo da qualidade e
guantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera
de até 4 (quatro) dias uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para
efeito de liquidacao e pagamento.

8.7. O prazo para a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracéo
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluir4 a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalacdo e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou
uso do bem correréo por conta do Contratado e séo condi¢céo para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, 83° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.12. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

8.12.1. o0 prazo de validade;

8.12.2. adata da emisséo;

8.12.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

8.12.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

8.12.5. ovalor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributérias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, sem 6nus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverad ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas;

8.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacdo no ambito
do 6rgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

8.17. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

8.19. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacédo do indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcdo monetéria.
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Forma de pagamento
8.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacédo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de Crédito
8.38. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.

8.38.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a
celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.38.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas
as condicdes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagcdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.38.3. O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucéo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas
e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade
de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador,
guando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

8.38.4. A cessao de crédito ndo afetara a execu¢ao do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.[A13]

8.39. O disposto nesta secdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugcdo Normativa
SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.40. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado,em __/ / (DD/MM/AAAA)

8.41. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado , os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice de Precos ao Consumidor
Amplo(IPCA), exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade .

8.42. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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8.43. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.44. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.45. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier
(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.46. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.47. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realiza¢éo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto serd integral.

Exigéncias de habilitacdo

9.3. Para fins de habilitacao, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacao juridica
9.4. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

9.7. empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugado Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de mar¢o de 2020;
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9.11. sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.12. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.13. sociedade cooperativa: ata de fundagcdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscrigcdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;[A8]

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira

9.23. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao
/contratag&o, ou de sociedade simples;
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9.24. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos dois dltimos exercicios sociais, jA exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas[A11] :

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

9.26. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), ser& exigido para fins
de habilitacdo patrimbnio liquido minimo] de 10% (dez porcento) do [valor total estimado da
contratag&o,

9.27. Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios
sociais, sob pena de inabilitac&o;

9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

9.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

9.32. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente tal como: Autorizacao de
Funcionamento de Empresa (AFE) vigente, expedida pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), para os produtos integrantes da solugdo, quando exigida pela legislacdo sanitaria aplicavel,
em plena validade;
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9.32.1. A Declaracdo do Detentor de Registro (DDR) devera estar valida na data de apresentacéo da
proposta e observar as disposi¢cdes da regulamentacao sanitaria vigente.

9.32.2. A DDR deveré identificar expressamente os produtos abrangidos pela autorizacédo, bem como a
empresa autorizada a realizar a importagdo, quando aplicavel.

9.32.3. Quando aplicavel, a licitante devera comprovar que possui autorizagcdo do detentor do registro
sanitario para importacao, comercializacao e fornecimento dos produtos ofertados.

9.32.4. A licitante devera apresentar Autorizacdo de Funcionamento de Empresa (AFE) vigente,
expedida pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), para os produtos integrantes da
solucado, quando exigida pela legislagcéo sanitaria aplicavel.

9.32.5. A licitante devera apresentar comprovacdo do registro, cadastro ou regularizacdo dos
equipamentos, sistemas e demais produtos ofertados junto a ANVISA, quando exigido pela
regulamentacao sanitaria vigente.

9.32.6. Os documentos regulatérios exigidos neste item deverdo permanecer validos durante toda a
execucao contratual, cabendo a contratada manter sua regularidade perante os 6rgdos competentes.

9.33. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.
9.34. Comprovacgéo de aptidao para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.34.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados dever&o dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

9.34.1.1. Fornecimento de equipamento meédico-hospitalar compativel ou similar ao objeto
da licitacdo, incluindo garantia minima de 12 meses, instalacéo e treinamento.

9.34.1.2. Venda, entrega, instalacdo e garantia minima de 12 (doze) meses prestada ao
equipamento similar compativel com a complexidade do objeto da licitag&o.

9.34.1.3. Declaracao de que as pecas de reposicao estardo disponiveis no mercado para
aquisicao futura, por um periodo nédo inferior a dez anos.

9.34.1.4. Declaracdo de assisténcia técnica prestada diretamente pelo fabricante, seu
representante ou empresa autorizada por ele.

9.34.1.5. Declaracéo de fornecimento de treinamento de operacao do equipamento.

9.34.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo exigido, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados relativos a contratos executados de forma
concomitante.

9.34.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

9.34.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacfes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administrac¢édo, copia do contrato que
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deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Disposicoes gerais sobre habilitacao

9.35. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

9.36. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.37. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.38. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.39. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, € de R$
17.102.124,40(dezessete milhdes e cento e dois mil e cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos
, conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. A contratacdo possui , em observancia ao art. 167, inciso I, da Constituicdo previsdo de recursos
orcamentérios Federal, ao art. 150 da Lei n® 14.133/2021 e ao art. 73 do Decreto-Lei n° 200/1967.

11.2. Integra os autos o Planejamento Anual das Atividades do Servico de Saude do Exército
(PAASSEXx 2026), assinado pelo Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército Brasileiro, o
gual caracteriza Previsdo de Recursos Orcamentarios (PRO) e autoriza o inicio dos processos
licitatérios referentes as aquisicdes planejadas para o exercicio de 2026, conforme previsto no inciso
IV, do art. 167, do Projeto de Lei de Diretrizes Orgcamentérias de 2025, abaixo transcrito:

"IV - 0s valores e as metas constantes no Projeto de Lei Orcamentaria de 2025 e no Projeto de
Lei do Plano Plurianual 2024-2027 poderé&o ser utilizados, até a sangcdo da respectiva Lei, para
demonstrar a previsdo orcamentaria nos procedimentos referentes a fase interna da licitac&o."
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12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas
[exceto o custo estimado da contratagdo, que possui carater sigiloso até o julgamento das propostas].
[A1]

[Local], [dia] de [més] de [ano].

identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel

13. ANEXO1
Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
Nao se aplica a presente contratacao
14. ANEXO II
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA
Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e
concorda com as disposicfes e obrigacdes previstas no Edital , no Termo de Referéncia e nos demais
anexos a que se refere o Pregéo Eletrénico n°........... /120....... , bem como que se responsabiliza, sob as

penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacgdes e documentos apresentados durante o
processo de contratacao.

Local-UF, ........ de ..o, de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

b ANNA MYRIAN TAMM LANNES VIEIRA
g ol Data: 17/09/2026 15:12:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

ANNA MYRIAN TAMM LANNES VIEIRA
Chefe da Clinica de Radioterapia

Documento assinado digitalmente

ub GUSTAVO FERREIRA PINTO
g Data: 17/09/2026 15:39:11-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO FERREIRA PINTO
Chefe da Engenharia Clinica

Documento assinado digitalmente

ub SAULO DEMELO COSTA
g Data: 17/09/2026 15:47:11-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAULO DE MELO COSTA
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
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