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HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Estudo Teécnico Preliminar 409/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 63148.014440/2026-37

2. Descricao da necessidade

A presente demanda tem por objetivo a aquisicdo de materiais permanentes por meio de processo de pregéo
eletrbnico, contemplando microscopios, camara fria, contadores digitais de células sanguineas, cabine de fluxo
laminar, aparelho agitador vortex e geladeiras para o Servico de Andlises Clinicas do Hospital Naval Marcilio Dias
(HNMD), visando suprir a necessidade de substituicdo, modernizacdo e ampliacdo dos equipamentos existentes,
garantindo qualidade, confiabilidade dos resultados, biosseguranca e atendimento as exigéncias regulatérias
vigentes, os quais sdo fundamentais para o adequado diagndstico, progndstico e monitoramento terapéutico dos
usuarios do Sistema de Saude da Marinha (SSM) em sua &rea de abrangéncia.

Ressalta-se que parte dos equipamentos em uso apresenta obsolescéncia, desgaste decorrente da utilizacao
continua e limitagbes operacionais que impactam diretamente a qualidade, a seguranca dos processos e a
capacidade produtiva do laboratério que possui uma demanda crescente de exames. Considerando a estatistica
anual de atendimento do exercicio 2025, o Servico de Analises Clinicas atende aproximadamente 193.106 usuarios e
realiza cerca de 2.364.978 exames laboratoriais.

A modernizacdo e ampliacdo dos equipamentos esta alinhada as boas praticas laboratoriais e as exigéncias
regulatérias vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
conforme a RDC n° 978/2025, alterada pela RDC n° 986/2025, que estabelece os requisitos técnico-sanitarios para o
funcionamento de laboratérios clinicos.

Ademais, a aquisicdo dos equipamentos deve observar critérios de qualidade, seguranca, calibracao e
desempenho, em conformidade com normas técnicas aplicaveis e certificagdes exigidas pelos érgdos competentes,
permitindo assim maior agilidade nos processos analiticos, reducdo de falhas operacionais, aumento da produtividade
da equipe técnica e melhoria na qualidade dos resultados obtidos.

O numero de microscopios e contadores de células sanguineas a adquirir, contempla as subsec¢fes técnicas de
Hematologia, Laboratério de Emergéncia e Microbiologia. Os microscépios sao utilizados para a revisao de laminas
de hemograma, sedimentoscopia de urina de pacientes baixados em unidades fechadas e atendidos pela
Emergéncia, e para bacterioscopia de diversos materiais biolégicos. Os contadores manuais de células sao
fundamentais para andlises hematologicas e microbioldgicas precisas. As cabines de fluxo laminar contemplam as
subsecbes de Microbiologia e Micologia; sdo indispensaveis para manipulagdo segura de amostras e preparo de
matérias em ambiente estéril, proporcionando protecdo ao produto e ao processo contra contaminacfes, em
conformidade com os principios de biosseguranca e boas praticas laboratoriais, contribuindo para qualidade dos
resultados e a seguranca dos profissionais envolvidos. A camara fria contempla a subsecao de Microbiologia e é
necessdaria para o correto armazenamento de insumos e amostras, assegurando a integridade dos materiais
bioldgicos, conforme preconizado pelas boas praticas laboratoriais. Os aparelhos agitadores vortex contemplam a
subsec¢do de Microbiologia, Hematologia e Laboratério de Emergéncia; sdo essenciais para a homogeneizacao rapida
e eficiente de amostras liquidas em tubos de ensaio e recipientes similares. As geladeiras contemplam a subsec¢éo de
Microbiologia e sdo necesséarias para armazenar insumos laboratoriais, visando assegurar condi¢des adequadas de
conservacao.

Dessa forma, a aquisicdo dos referidos materiais permanentes € imprescindivel para assegurar o atendimento as
normas técnicas e sanitarias vigentes, a qualidade dos servigos laboratoriais prestados e a seguranga dos Usuarios e
profissionais, contribuindo diretamente para a eficiéncia operacional e exceléncia assistencial do HNMD.
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3. Area requisitante

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A Contratada deve cumprir todas as obriga¢gBes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo os
riscos e as despesas decorrentes de falhas na perfeita execucado do objeto e efetuar a entrega do objeto em perfeitas
condi¢Bes, conforme especificagbes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado do manual de
instrucbes em portugués e da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante,
modelo e procedéncia. Os equipamentos a serem adquiridos (microscépios, camara fria, contador digital de células
sanguineas, cabine de fluxo laminar, agitador vortex e geladeiras) deveréo:

* Atender as normas da ANVISA, especialmente as RDC n°® 978/2025, alterada pela RDC n° 986/2025;

* Estar em conformidade com regulamentacdes aplicaveis (INMETRO, ABNT, quando aplicavel);

* Possuir registro ou cadastro na ANVISA, quando exigido para o tipo de equipamento;

* Apresentar certificacdo de qualidade e segurancga e garantia minima de 60 meses;

* Dispor de assisténcia técnica autorizada no territdrio nacional, com disponibilidade de pecas de reposicéo,
manutencao preventiva e corretiva, conforme boas praticas laboratoriais;

Sera necessario que as empresas participantes estejam adequadas as praticas sustentaveis, a saber:

» Uso de materiais sustentaveis: A solu¢do deve ser feita de materiais que sdo ambientalmente responsaveis;
Compatibilidade com a infraestrutura fisica e elétrica existente no laboratorio; Desempenho compativel com a
demanda do laboratério, garantindo preciséo, confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados;

 Eficiéncia energética: Apresentar eficiéncia energética, com baixo consumo de energia elétrica e, quando
aplicével, classificagdo em programas de etiquetagem energética (ex.: INMETRO/ENCE).
» Reducéo de residuos: A solugdo deve produzir poucos residuos e deve ser facil de reciclar ou reutilizar; Possuir
sistemas que minimizem emisséo de calor, ruido e

* impacto ambiental durante a operacdo; Atender a diretivas de restricdo de substancias perigosas, quando
aplicavel.

» Responsabilidade social: A solucédo deve ser produzida de forma socialmente responsavel e deve respeitar os
direitos dos trabalhadores.

Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

» O fornecedor sera responsavel pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes a prote¢cdo do meio
ambiente, inclusive pela obtencdo e manutencao valida de todas as licencas, autorizacdes e estudos exigidos para o
pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabiveis, a fim de
afastar qualquer agressao, perigo ou risco de danos ao meio ambiente que possa ser causado pelas atividades que
desenvolve, ainda que contratadas ou delegadas a terceiros, e devera cumprir o disposto na Lei n® 6.938/1981 que
dispbe sobre a politica nacional do meio ambiente e devera cumprir ainda o disposto na Instrugdo Normativa n® 01 de
19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo (MPOG);

» Para fins deste documento, a expressao meio ambiente ou aquelas relativas a responsabilidade ambiental
abrangem os demais temas regulados pelas normas a ela referentes tais como salde publica, ordenamento urbano,
patriménio histérico/cultural e administracdo ambiental;

« S8o de exclusiva responsabilidade do fornecedor e seus representantes as sanc¢des impostas pelas normas
ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente, decorrentes do exercicio de suas atividades
ou sinistro de qualquer natureza, especialmente em razdo de defeitos, armazenamento ineficaz, utilizag&o,
conservacdo, manuseio ou disposicdo final dos bens, embalagens, produtos e equipamentos de sua propriedade ou
gue estejam sob sua posse em razdo de empréstimo, locagdo ou outra forma negocial, ainda que transferidas a
terceiros, estranhos a este contrato;

« A responsabilidade ambiental do fornecedor abrange todas as sancdes e exigéncias contidas na Lei n°® 9.605
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/1998 que dispde sobre as sancdes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e da outras providéncias, e outras leis ou atos normativos que tratam ou venham a tratar de matéria
ambiental;

« A responsabilidade do fornecedor pelos danos ambientais causados ou originados durante a vigéncia do contrato
e eventuais prorrogagdes permanece, ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou ocorram apds 0 encerramento do
contrato;

» O fornecedor se obriga a manter a Administracéo e quaisquer Organiza¢fes Militares da Marinha do Brasil a salvo
de todo e quaisquer dnus, riscos, prejuizos ou despesas decorrentes de eventuais danos ambientais ou autuacdes
/sancdes decorrentes do descumprimento das leis e normas que regulam o meio ambiente, seja perante érgdos ou
entes de direito publico, seja perante particulares ou entidades de natureza privada, reparando direta ou
regressivamente todos os danos, prejuizos elou despesas causadas comprovadamente pelo fornecedor e,
eventualmente, imputadas direta ou indiretamente & Administracéo e quaisquer Organiza¢fes Militares da Marinha do
Brasil,

* Em ocorrendo quaisquer danos ao meio ambiente, causados comprovadamente pelo fornecedor, 0 mesmo esta
obrigado a comunicar imediatamente as autoridades competentes, bem como a realizar todas as medidas no sentido
de reparar e minimizar os danos e impactos ambientais. O fornecedor também se compromete a comunicar a
Administracdo, imediatamente e de forma eficaz, os referidos danos, bem como as notificacdes, citacdes e autos de
infracdo que receber sem que este fato implique em assuncdo de qualquer responsabilidade por parte da
Administracao;

« O fornecedor devera adotar na execucdo do objeto, as seguintes medidas de sustentabilidade ambiental,
previstas na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010:

¢ Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e o
armazenamento;

* Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoOHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercuario (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)),
cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);

* Que sejam fornecidos aos seus empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios.

» O fornecedor devera se responsabilizar pelo recolhimento, retirada e destinacdo do lixo ou residuos produzidos,
inerentes as embalagens ou meios de armazenamentos de seus materiais.

5. Levantamento de Mercado

Como forma de levantamento de mercado, realizou-se pesquisa de vantajosidade com outros 6rgdos publicos, onde
nao obtivemos sucesso, pesquisa mercadolégica com fornecedores do ramo, e consulta no site Compras.gov
/Pesquisa de Precos do Governo Federal. A andlise comparativa de solu¢cdes de mercado visou elencar as
alternativas de atendimento a demanda considerando, além do aspecto econdmico, 0s aspectos qualitativos em
termos de beneficios para o alcance dos objetivos da contratagcdo. A solugao mercadoldgica disponivel, consolidada e
amplamente utilizada é a venda, instalacdo e montagem de equipamentos. Para atendimento da demanda,
identificamos e analisamos a alternativa que consiste na participacdo de empresas fornecedoras de produtos que
abrange a modalidade de comercializagdo, permitindo uma maior competitividade e possibilidade de fornecimento da
proposta mais vantajosa para a Administracéo.

6. Descricao da solucdao como um todo

A solucao consiste na aquisicdo de equipamentos laboratoriais permanentes que atendam integralmente as
necessidades operacionais do laboratério, contemplando:

« Diagnostico laboratorial (microscépios, contadores hematologicos e agitadores vortex);

« Armazenamento adequado de insumos (camara fria e geladeiras);

» CondicOes assépticas e seguras de manipulacao (fluxo laminar).
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A fim de garantir a competitividade do certame, mas também a qualidade dos equipamentos e a consequente
gualidade dos exames produzidos, para 0s microscopios, serdo aceitos equipamentos das fabricantes: Nikon,
Olympus, Zeiss ou Leica. Tal exigéncia se faz por necessidade de equipamentos: microscépios, cAmeras e softwares
de captura, arquivamento e classificacdo de imagens perfeitamente integrados, produzidos ou licenciados por uma
Unica fabricante e pela qualidade da optica UIS (corrigida ao infinito em lentes planoacroméaticas e com ajuste de
diotropia) exigida para a revisdo das laminas de amostras de sangue, microbiologicas e de tecidos. Desta forma fica
resguardada a competitividade e também o interesse do ente publico, evitando réplicas com Optica genérica, incapaz
de atingir a transparéncia e a nitidez em todo o campo exigidas e, ainda, a interposi¢cdo de propostas que inviabilizem
a efetivacdo da garantia, por contemplarem partes de fabricantes diversos, ndo listados e sem licenca para uso no
produto final ou mesmo a falta de licenca para o software oferecido, de modo a inviabilizar o suporte.

O prazo de garantia contratual dos bens € de, no minimo, 60 (sessenta) meses para o item 1; 24 (vinte e quatro)
meses para o item 4, 5 e 6; 12 (doze) meses para 0s itens 2, 3 e 7; ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se
superior, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

1. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicées de uso, sem
qgualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante, totalizando o prazo contratado dentro dos limites do paragrafo
anterior.

A garantia abrange a realizagdo da manutencéo corretiva e preventiva dos bens pelo préprio contratado, ou, se for o
caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e corre¢cdes necessarias. Entende-se por
manutengao preventiva o conjunto de procedimentos técnicos periddicos realizados com o objetivo de prevenir falhas,
assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos, manter os parametros de desempenho e prolongar sua vida Util.
As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras
novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrfes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos
das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

Uma vez notificado, o contratado realizara a reparacéo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da
Administracdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

Na hip6tese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacéo igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a
continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugdo dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentacao
de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar 0s reparos,
ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢bes, mesmo
depois de expirada a vigéncia contratual.

A contratada devera oferecer treinamento para instalacao e utilizacdo do equipamento de forma presencial, no
Servico de Andlises Clinicas do Hospital Naval Marcilio Dias.

A fim de atender a legislagdo vigente, as boas praticas e parametrizar 0s requisitos minimos para a aquisicdo, 0s
equipamentos deverdo obedecer/atender os seguintes requisitos/descri¢cdes constantes da tabela 01:

Conjunto Camara Fria para Resfriados EOS TR-8 com painel
2x2 isolante de EPS com 100mm de espessura. Capacidade de
armazenamento de até 8ms3, reducdo no consumo de energia e
sistema de refrigeracdo completo, com unidades condensadora e
evaporadora, painel de comando com controlador digital de
temperatura. Com medida interna (L x P x A) 2,08 x 2,28 x 2,40
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1.Camara fria

metros. Painéis isolantes EOS, produzidos com revestimento em
chapa de ago pré-pintado, dupla face e nicleo em EPS;
Isolamento: 100mm EPS (Poliestireno) / Aco; Porta giratéria
reversivel (Direita ou Esquerda). Sistema de refrigeracdo
completo, com unidade condensadora e evaporadora; Painel de
comando com controlador de temperatura digital;

Compativel com as normas RDC430 e NBR11.752.

termostato eletrdnico pré setado com aviso de erros em painel
digital e alarmes sonoros. Céd. Siasg 606336. A licitada ficara
responsavel pela retirada e descarte da camara fria a ser
substituida, inclusive demolicdo, retirada de perfis, unidade
condensadora e evaporadora.

2.Microscopios

Microscoépio 6ptico, 6ptica corrigida ao infinito UIS, estativa em
metal ou aluminio, fonte luminosa em led com vida 1til estimada
em ao menos 60.000 horas, porta objetivas para cinco objetivas
planoacrométicas com aumentos de 4X, 10X, 20X, 40X e 100X
(imersdo), Condensador tipo Abbe para iluminagdo Full K&hler,
oculares com ajuste de diotropia, campo de no minimo 20 e
aumento de 10X. Pintura eletrostatica e tratamento antifungico,
mecanica totalmente em metal. Tubo binocular ou trinocular tipo
Siedntopf com inclinagdo até 34°, cdmera do mesmo fabricante
do microscépio acoplada com sensor CMOS de no minimo
32MP e software de captura, arquivamento e classificacdo de
imagem proprietério ou licenciado do mesmo fabricante com
suporte a IA.

3.Contadores digitais de
células sanguineas

Contador de Células Sanguineas Digital CCS02 - Kacil O
Contador de Células Sanguineas modelo CCS02 é utilizado na
contagem de células e possui func¢des de célculo de valores
absolutos e indices hematimétricos. O equipamento da Kacil tem
12 teclas, sendo 10 de contagem e 2 de fungdo. Os Contadores de
Células KACIL foram desenvolvidos com o intuito de substituir
os antigos contadores de células mecanicos através da utilizagdo
de tecnologia digital de tltima geragdo. O Contador de Células
Sanguineas CCS-02 destina-se a contagem manual de células,
dispondo ainda das funcdes de célculo de valores absolutos e
indices hematimétricos. O equipamento possui as seguintes
caracteristicas bésicas: 12 teclas, sendo 10 teclas de contagem e
2 teclas de funcdo. Visor digital. Registro de Leucdcitos, funcoes
de calculo de valores absolutos e indices hematimétricos.
Contagem de ERITROBLASTOS em separado. Alarme sonoro e
bloqueio automaético ao se atingir 100 (cem) células contadas.
Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade
elevada de toques. Alimentagdo Bivolt — 127/220V, 60 Hz
(selecionéavel na fonte do equipamento). Baixo consumo de
energia (poténcia maxima consumida: 3W). Peso aproximado
(sem embalagem): 280 g. [fonte de alimentacdo: +200 g.]
Dimensdes aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 205 x 50 x
110 mm. Assisténcia técnica no Pais.

4.Agitador vortex

Agitador de Vortex ate 3800 RPM Veloc Regul

5.Cabine de fluxo laminar

Capela Fluxo Laminar, Material Base aco inoxidavel, tipo classe
11 B2, tamanho 09 construida conforme NSF-49. Marcas: Veco,
Troxx

6.Cabine de fluxo
laminar

Capela Fluxo Laminar, Material Base aco inoxidavel, tipo classe
1I A2, tamanho 09 construida conforme NSF-49. Marcas: Veco,
Troxx

Camara refrigerada para armazenagem de imunobiolégicos;
Capacidade de 340 a 473 litros; Equipamento vertical, de
formato interno e externo regular, desenvolvido especialmente
para a guarda cientifica de vacinas, compacta, silenciosa e livre
de CFC; Gabinete tipo geladeira sobre rodizios com freios, com
porta de vidro temperado anti-embassante, interno anticorrosivo,
com condensacdo a ar forcado, refrigeracdo com circulagéo de ar
forcado, impelente e degelo automatico com evaporacdo do
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7.Geladeira para vacina

condensado; Construida em ago inoxidavel para assepsia,
seguranca e durabilidade do produto. Porta de acesso vertical e
porta de vidro ante embacante; Dotada de 03 (trés) a 04 (quatro)
prateleiras removiveis e ajustaveis, com interior e exterior em
aco inoxidavel; Painel de comando frontal com controle de
temperatura por intermédio de controlador microprocessador
digital, ajustavel entre + 2°C a +8°C, pré-fixado em +4°C, por
intermédio de termdmetro digital de maxima e minima
temperatura; Alarme sonoro de falta de energia com bateria
recarregavel de autonomia minima de 4 horas e sistema
silenciador de alarme sonoro; Sistema de auto check das fungdes
eletronicas programadas; Chave geral de energia liga e desliga;
Alimentagdo bivolt (110/220 volts), 60 Hz; Luz interna
temporizada com acionamento externo ou com acionamento
automatico na abertura da porta; Registro de temperaturas de
momento, maxima e minima indicadas diretamente no painel; e
Registro na ANVISA. BR3302248

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1 Camara fria

4 Microscopios

6 Contadores digitais de células sanguineas
5 Agitadores Vortex

3 Cabines de fluxo laminar (classe Il A2)

1 Cabine de fluxo laminar (classe Il B2)

2 Geladeiras

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 322.389,42

Valor total da contratacdo: R$322.389,42

O Servico de Andlises Clinicas chegou a estimativa de valor da contratacdo através de levantamento de precos feitos
por pesquisa mercadolégica com fornecedores do ramo e através de precos obtidos junto ao site Compras.gov
/Pesquisa de Precos do Governo Federal, referente as aquisi¢cdes feitas por outros 6rgdos publicos. Os pregos

referenciais encontram-se no Apéndice B — Relatorio de Itens Licitados, que segue anexado a este processo.

1- A pesquisa contém valores obtidos no painel de pregos e/ou por contratacdes similares feitas pela Administracéo

Publica? (X)Sim () Nao

2- Qual foi a metodologia utilizada para estimar o valor maximo aceitavel para a licitacdo? Justifique.

R: Por se tratar de precos dispostos de forma homogénea, a metodologia adotada para estimar o valor maximo

aceitavel dos itens foi a MEDIA.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento da entrega podera ser autorizado pela licitante, de acordo com a disponibilidade inanceira da

Instituicao.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o possui contratacdes interdependentes diretas para sua execu¢do, uma vez que 0s equipamentos objeto da
aquisicdo sdo compativeis com a infraestrutura atualmente disponivel no Servico de Analises Clinicas do HNMD, a
excecdo do item 01 do presente ETP, na qual se prevé que a empresa licitada arcara com a retirada e descarte da
camara fria previamente existente, a ser substituida. Entretanto, poderdo existir contratacdes correlatas futuras
relacionadas a instalacao (item 01), manutencdo preventiva e corretiva , bem como calibragdo dos equipamentos
necessarios a operacao rotineira dos equipamentos laboratoriais, sem prejuizo a execucdo do presente objeto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Com fulcro no paragrafo tnico, do art. 1°, do Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, incluido pelo Decreto n° 11.137, de 18 de julho de 2022 c/c
subitem 1.12, da SGM-102 (NORMAS SOBRE LICITAGOES, ACORDOS E ATOS ADMINISTRATIVOS), o objeto da contratacio est4 previsto no
Programa de Aplicacdo de Recursos (PAR), conforme detalhamento a seguir:

I) Cédigo PAR:

II) Data da aprovacdo de inclusdo do objeto no PAR:

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicao dos equipamentos pretende permitir que o Servico de Analises Clinicas do Hospital Naval Marcilio Dias
(HNMD), garanta qualidade, confiabilidade dos resultados, biosseguranca e atendimento as exigéncias regulatorias
vigentes, os quais sdo fundamentais para o adequado diagnéstico, prognéstico e monitoramento terapéutico, e sem
interrupgdes aos usuarios do Sistema de Saude da Marinha (SSM) em sua area de abrangéncia.

13. Providencias a serem Adotadas

Havera necessidade de adequacao da estrutura fisica do Servigo. A capacitacdo do pessoal devera ser fornecida pela
empresa vencedora do certame.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Considerando que todas as exigéncias relacionadas a sustentabilidade ambiental listadas no topico Il deste ETP séo
cumpridas pelas empresas participantes durante o processo de produgdo do equipamento, e que apds a entrega e
efetivo uso deste, o Servigco de Andlises Clinicas do HNMD continuara cumprindo todas as normas de uso e descarte
responsavel dos materiais quimicos e biolégicos produzidos, as chances de impacto ambiental serdo reduzidas.

O Servico de Andlises Clinicas possui um plano de gerenciamento de residuos de salde que esta acessivel a todos
os militares e civis do setor. Assim, os profissionais devem conhecer os procedimentos adequados para descarte de
materiais e condutas em caso de acidentes com eles. Periodicamente sdo realizados adestramentos para todo o
pessoal do setor.

A contratacdo observara em todas as fases as orientagdes e normas voltadas & sustentabilidade ambiental.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do exposto, conclui-se que a contratacdo é tecnicamente viavel e necessaria, sendo a solugdo proposta
adequada para atender as demandas do Laboratério de Analises Clinicas do HNMD, garantindo qualidade, seguranca
e conformidade regulatéria.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrnicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GUILHERME CARDOSO Digitally signed by GUILHERME

CARDOSO BERNARDES:07106928704
BERNARDES:07106928704  pate: 2026.10.06 16:00:45 -03'00°

GUILHERME CARDOSO BERNARDES

Membro da comissdo de contratagdo
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