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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Aquisi¢ao de banhos maria, centrifugas laboratoriais e analisador de ions/eletrolitos,
destinados ao Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Comodoro-MT.

1. Descricao da necessidade

1.1. Identificacao da necessidade

A Secretaria Municipal de Satde de Comodoro-MT, por meio do Laboratorio
Municipal de Analises Clinicas, identificou a necessidade de fortalecimento ¢ modernizagao
da estrutura laboratorial, mediante a aquisi¢do de equipamentos destinados a melhoria da
capacidade operacional, da qualidade analitica e da continuidade dos servigos prestados a
populagao.

Atualmente, parte dos equipamentos utilizados na rotina laboratorial apresenta
significativo tempo de uso, desgaste decorrente da utilizacdo continua e limitagdes
operacionais, circunstancias que impactam diretamente a eficiéncia dos procedimentos
realizados, a agilidade no processamento das amostras e a confiabilidade dos resultados
laboratoriais.

Os banhos maria laboratoriais desempenham fungdo essencial em diversos
procedimentos analiticos, especialmente em etapas que exigem controle térmico estavel e
padronizado para incubagdo, aquecimento e preparo de amostras. Contudo, os equipamentos
atualmente disponiveis apresentam limitacdes quanto a estabilidade operacional e
capacidade de atendimento simultdneo da demanda laboratorial, comprometendo a
produtividade e a padronizagdo dos processos.

Da mesma forma, as centrifugas laboratoriais constituem equipamentos
indispensaveis a separacdo e preparo adequado de amostras biologicas, sendo utilizadas
rotineiramente na execu¢do de exames laboratoriais. A limitagdo da capacidade operacional
dos equipamentos atualmente utilizados, aliada ao desgaste decorrente do uso continuo,
aumenta o risco de interrupcdes operacionais, atrasos na rotina laboratorial e necessidade de
manutengoes corretivas frequentes.

Além disso, verifica-se a necessidade de ampliacdo da capacidade diagnostica do
laboratdrio mediante a aquisicao de analisador de ions/eletrdlitos, equipamento fundamental
para realizagdo de exames destinados a avaliagdo de eletrolitos como sodio, potassio, calcio
e outros parametros essenciais ao monitoramento clinico de pacientes. A auséncia ou
insuficiéncia desse recurso tecnologico pode ocasionar dependéncia de servigos
terceirizados, aumento do tempo de liberagdo dos resultados e limitagdo da capacidade
diagnostica da rede municipal de satde.

Os exames relacionados a analise de eletrolitos possuem elevada relevancia clinica,
especialmente em atendimentos de urgéncia, acompanhamento de pacientes internados e
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monitoramento de diversas condi¢des de saude, sendo indispensaveis a adequada
assisténcia prestada pela rede publica municipal.

Diante desse cenario, evidencia-se a necessidade de aquisi¢do de equipamentos
laboratoriais modernos, tecnologicamente adequados e compativeis com a demanda
operacional do Laboratério Municipal de Andlises Clinicas, de modo a assegurar maior
precisdo analitica, continuidade dos servigos, redugdo de falhas operacionais e melhoria da
eficiéncia do fluxo laboratorial.

A adogdo de novos equipamentos permitirda maior confiabilidade dos exames
realizados, otimizagdo do tempo de processamento das analises, reducdo de interrupgdes
decorrentes de falhas técnicas, fortalecimento da autonomia do laboratério municipal e
diminuicao da necessidade de encaminhamento de exames para laboratorios terceirizados.

Assim, a aquisicdo dos equipamentos se apresenta como medida necessaria para o
aprimoramento da estrutura diagnostica do Laboratoério Municipal, assegurando melhores
condi¢cdes operacionais, maior eficiéncia na prestagdo dos servigos laboratoriais e
fortalecimento da assisténcia a saide da populacao do Municipio de Comodoro—MT.

1.2. Relagdo com o interesse publico

A aquisi¢dao de banhos maria laboratoriais, centrifugas laboratoriais e analisador de
ions/eletrélitos estd diretamente relacionada ao interesse publico, na medida em que visa
garantir maior eficiéncia, continuidade e qualidade dos servigos laboratoriais ofertados a
populacao do Municipio de Comodoro—MT.

Os equipamentos pretendidos sdo indispensaveis ao adequado funcionamento do
Laboratorio Municipal de Analises Clinicas, contribuindo diretamente para a realizagdo
segura e eficiente de exames laboratoriais fundamentais ao diagndstico, acompanhamento
clinico e monitoramento das condi¢des de satide dos usudarios do sistema publico municipal.

A disponibilizagdo de equipamentos modernos e tecnologicamente adequados
permitira maior agilidade na execucdo e liberagdo dos exames, aumento da confiabilidade
dos resultados laboratoriais, reducdo de falhas operacionais decorrentes do desgaste dos
equipamentos atualmente utilizados e melhoria da eficiéncia do fluxo de trabalho do
laboratorio.

Sob a otica da Administragdo Publica, a contratacdo promove maior racionalizagdo
dos recursos publicos, com redugdo de custos indiretos relacionados & manutengdo corretiva
frequente de equipamentos antigos, diminui¢do da dependéncia de servigos terceirizados e
otimizagao da utilizagao dos recursos humanos disponiveis no laboratério municipal.

Além disso, a aquisicdo contribuird para o fortalecimento da capacidade diagnostica
da rede publica de saude, assegurando melhores condi¢cdes de atendimento a populagdo,
especialmente em situacdes que demandam respostas rapidas e precisas para tomada de
decisdo clinica.

A medida também se mostra alinhada ao dever constitucional do Municipio de
garantir acesso universal e igualitario as acdes e servigos de satide, em consonancia com os
principios do Sistema Unico de Saude — SUS, especialmente quanto a integralidade,
eficiéncia e continuidade da assisténcia.

1.3. Necessidades identificadas
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A andlise do cenario atual do Laboratério Municipal de Andlises Clinicas COHGRGRO- AT
evidenciou a necessidade de modernizacdo e fortalecimento da estrutura laboratorial,
especialmente quanto aos equipamentos utilizados na rotina de processamento e analise de
exames laboratoriais. As principais necessidades identificadas sdo:

* Substituicdo e ampliacdo de equipamentos laboratoriais que apresentam elevado tempo de
uso ¢ limitagdes operacionais;

» Melhoria da estabilidade e padronizacdo dos procedimentos laboratoriais realizados com
controle térmico;

* Ampliacdo da capacidade operacional para preparo e processamento de amostras
laboratoriais;

» Redugdo da ocorréncia de falhas técnicas e interrupgdes operacionais;
» Aumento da precisdo, confiabilidade e agilidade dos exames laboratoriais;

* Melhoria da produtividade e otimizacdo do fluxo de trabalho dos profissionais do
laboratorio;

* Fortalecimento da capacidade diagnostica do laboratério municipal;

* Redugdo da necessidade de encaminhamento de exames para laboratorios terceirizados;

* Garantia de maior continuidade e eficiéncia na prestacao dos servigos laboratoriais;

* Modernizagdo da infraestrutura tecnoldgica do Laboratorio Municipal de Analises Clinicas.

Em consonancia com essas necessidades, a demanda gerada compreende os seguintes
itens:

‘Item” Descri¢ao

Banho maria laboratorial destinado a realizagdo de procedimentos laboratoriais que
exijam aquecimento e controle térmico estavel de amostras, com controlador digital de
temperatura e resolucdo minima de 0,1°C, faixa de trabalho compativel com rotinas
laboratoriais, operando no minimo de 5°C acima da temperatura ambiente até¢ 60°C. O
equipamento deverd possuir cuba interna em ago inoxidavel, tampa pingadeira ou
sistema equivalente para reducdo de evaporacdo, capacidade compativel com a
demanda do laboratorio e estrutura resistente a utilizagdo continua. Deverd apresentar
desvio maximo de temperatura de +0,5°C, sistema de aquecimento uniforme,
alimentacdo elétrica 110v/bivolt, fusivel de prote¢do e utilizagdo em tomada com
aterramento. O equipamento devera atender as normas técnicas e sanitarias aplicaveis,
possuir registro junto a ANVISA/MS, quando aplicavel, e ser fornecido novo, sem uso,
acompanhado de manual de operacdo em portugués.
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‘Item” Descri¢ao

Centrifuga laboratorial de bancada destinada a separacdo e preparo de amostras
bioldgicas, com capacidade minima para 24 tubos de 10 a 15 mL, rotor de angulo fixo
ou tecnologia equivalente, velocidade méxima minima de 4.000 rpm e forga centrifuga
relativa (RCF) minima de 2.200 x g. O equipamento deverd possuir temporizador
programavel, funcionamento estdvel e silencioso, painel de controle digital ou sensivel
ao toque, display para visualizagdo dos pardmetros operacionais e sistema de
conversao e/ou indicag¢do de velocidade e forca centrifuga. Devera possuir dispositivos
2 ||de seguranga, incluindo travamento automatico da tampa durante operagdo, prote¢ao
contra excesso de velocidade e sistema de alarme ou protegdo operacional equivalente.
O equipamento deverad apresentar estrutura resistente ao uso continuo, pés ou apoio
antivibracao, alimentagdo elétrica 110v/bivolt ou compativel com a rede disponivel no
laboratorio, baixo nivel de ruido operacional e compatibilidade com a rotina
laboratorial do Municipio. Deverd possuir registro valido junto a ANVISA/MS, ser
fornecido novo, sem uso, acompanhado de manual de instru¢des em portugués e
garantia minima contra defeitos de fabricagao.

\

Analisador de ions/eletrolitos destinado a realizagdo automatizada de exames
laboratoriais, com capacidade minima para analise dos pardmetros Na+, K+, Cl- e
Ca2+, realizando leitura em sangue total, soro, plasma e/ou urina. O equipamento
deverd operar com volume de amostra de até 150 pL ou inferior, possuir capacidade
minima de 60 analises por hora, calibragdo automatica, display alfanumérico,
3 |impressora térmica integrada e porta serial RS232C ou tecnologia equivalente para
comunicacdo de dados. Deverd possuir operagdo automatizada, interface amigavel,
armazenamento de dados e precisdo analitica compativel com a rotina laboratorial.
Alimentacdo elétrica devera ser 110v/bivolt, conforme definicdo da Administragdo,
devendo o equipamento possuir registro valido junto a ANVISA/MS e atender as
normas sanitarias e regulatorias vigentes.

2. Previsido no plano de contratacées anual

O Municipio de Comodoro—MT ainda nao dispde de Plano de Contratagdes Anual
formalmente instituido, razao pela qual a presente demanda nao consta, de forma expressa,
em instrumento especifico de planejamento anual de contratagdes.

Nao obstante, a auséncia do referido plano ndo impede a realizagdo da contratagdo,
uma vez que a necessidade identificada refere-se a aquisicdo de equipamentos essenciais
para o adequado funcionamento do Laboratério Municipal de Analises Clinicas, diretamente
relacionados a prestagao dos servigos de saude a populagao.

A demanda encontra-se alinhada ao planejamento administrativo e or¢amentario do
Municipio, bem como as prioridades institucionais da politica publica de saude, tendo sido
identificada a partir de analise técnica das condigdes operacionais do laboratorio municipal,
especialmente quanto a limitacdo tecnoldgica e ao desgaste do equipamento atualmente
utilizado.

Ressalta-se que a aquisi¢do pretendida visa garantir maior eficiéncia operacional,
melhoria da qualidade dos exames laboratoriais e continuidade na prestagao dos servigos de
saude, contribuindo para o fortalecimento da capacidade diagnostica do Municipio.
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Destaca-se, ainda, que a contratacdo atende aos principios do planejamento, da
eficiéncia e da continuidade do servigo publico, previstos na Lei n® 14.133/2021, estando
devidamente motivada e justificada nos autos do processo administrativo, ainda que nao
inserida em Plano de Contratagdes Anual formalizado.

Assim, embora inexista PCA instituido no ambito do Municipio de Comodoro—MT, a
presente contratacdo revela-se necessaria, oportuna e compativel com as diretrizes
administrativas e or¢amentarias vigentes, atendendo ao interesse publico e as exigéncias
legais aplicaveis.

3. Requisitos da contratacao

A contratacdo pretendida tem por finalidade atender a necessidade de aprimoramento
da estrutura do Laboratorio Municipal de Analises Clinicas, por meio da aquisi¢do de
equipamentos laboratoriais destinados a realizagdo de procedimentos de preparo,
processamento e analise de amostras bioldgicas, compreendendo banhos maria, centrifugas
laboratoriais e analisador de ions/eletrdlitos.

Para assegurar o pleno atendimento da necessidade identificada e do interesse publico
envolvido, faz-se necessario estabelecer requisitos técnicos, operacionais e legais
estritamente essenciais, de modo a garantir a qualidade dos exames realizados, a
confiabilidade dos resultados, a eficiéncia operacional, a seguranga dos procedimentos
laboratoriais e a durabilidade dos equipamentos, sem restringir indevidamente a
competitividade.

3.1. Requisitos essenciais para atendimento da demanda

» Compatibilidade com rotina laboratorial: Os equipamentos deverdo ser compativeis
com as atividades desenvolvidas no Laboratoério Municipal de Anélises Clinicas, atendendo

as necessidades de processamento, preparo e andlise de amostras biologicas;

* Desempenho operacional: Os equipamentos deverdo possuir capacidade
operacional compativel com a demanda do laboratorio, garantindo eficiéncia, agilidade e

continuidade dos servigos laboratoriais;

* Controle e precisdo operacional: Os equipamentos deverdo apresentar estabilidade
operacional, precisao nos processos executados e confiabilidade nos resultados obtidos,

atendendo aos padrdes técnicos aplicaveis as analises laboratoriais;

* Automacgdo e praticidade operacional: Os equipamentos deverdo possuir recursos
que reduzam interven¢des manuais excessivas, contribuindo para maior seguranga

operacional, padronizagdo dos procedimentos ¢ otimizagao da rotina laboratorial;

* Seguranga operacional: Os equipamentos deverdo possuir dispositivos de seguranca
compativeis com sua finalidade, incluindo mecanismos de protecdo contra falhas
operacionais, superaquecimento, excesso de velocidade, travamento inadequado ou situagdes

equivalentes, conforme aplicavel a cada equipamento;
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* Estrutura e durabilidade: Os equipamentos deverdo possuir estrutura resistente a
utilizagdo continua em ambiente laboratorial, fabricados com materiais adequados a

finalidade a que se destinam;

* Interface operacional: Os equipamentos deverdo apresentar comandos e interface de
operagdo de facil utilizagdo, permitindo adequada operagcdo pelos profissionais do

laboratorio;

* Alimentacdo elétrica: Os equipamentos deverdo possuir alimentagdao elétrica
compativel com a rede disponivel no Laboratorio Municipal, observadas as especificagdes

definidas pela Administracao;

* Conectividade e armazenamento de dados: Quando aplicavel, os equipamentos
deverdo possibilitar armazenamento e recuperacao de resultados, bem como integragcdo ou

comunica¢do com sistemas computacionais e/ou laboratoriais;

* Condigoes de fornecimento: Todos os equipamentos deverao ser novos, sem uso,
fornecidos em perfeitas condigdes de funcionamento e acompanhados dos respectivos

manuais de operagdo em lingua portuguesa;

* Regularizacdo sanitaria: Os equipamentos deverdo possuir registro, cadastro ou
regularizagdo valida junto a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), quando
aplicavel,

» Garantia: Os equipamentos deverdo possuir garantia minima contra defeitos de

fabricagdo, conforme praticas usuais de mercado;

* Assisténcia técnica: O fornecedor devera assegurar suporte técnico e assisténcia
durante o periodo de garantia, conforme condic¢des estabelecidas no instrumento contratual;

* Instalagdo e treinamento: Quando necessario, a empresa fornecedora devera realizar

instalagdo, orientacdo técnica e treinamento operacional basico dos profissionais
responsaveis pela utilizacdo dos equipamentos.

3.2. Principais normativos aplicaveis:

Normativo Conteudo Abrangido

Dispde sobre licitagdes e contratos administrativos, disciplina critérios de

Lein® 14.133/2021|planejamento, elaboracdo do ETP, requisitos minimos, sustentabilidade e
plane) ¢ q

critérios de eficiéncia e inovacao.

Dispde sobre a elaboragdo dos ETP, para a aquisi¢do de bens e 4
contratacdo de servicos e obras no ambito da Administracdo Publica
Municipal.

Decreto Municipal
n°® 21/2023
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Lein® 8.080/1990| Lei Organica da Satde

Estabelece regras da Anvisa para o funcionamento de laboratorios e

RDC n° 978/2025 . . (1 .
servicos que realizam exames de analises clinicas.

3.3. Praticas de sustentabilidade

 Sustentabilidade ambiental: Priorizar equipamentos com eficiéncia energética,
baixo consumo de insumos, maior durabilidade e geracao reduzida de residuos, contribuindo

para diminui¢do dos impactos ambientais decorrentes das atividades laboratoriais.

* Sustentabilidade social: Garantir melhoria na qualidade dos servigos laboratoriais
prestados a populagdo, com maior precisdo diagnostica, seguranga operacional e agilidade na
realizacao e liberacao de exames.

* Sustentabilidade economica: Reducao de custos decorrentes de falhas operacionais,
manutencdo corretiva frequente e terceirizagdo de exames, promovendo melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros da Administracao Publica.

3.4. Consideracoes finais

Os requisitos acima estabelecidos sdo suficientes para garantir o atendimento das
necessidades identificadas, observando os principios da eficiéncia, economicidade,
qualidade, seguranga operacional e interesse publico.

O detalhamento apresentado busca assegurar a aquisi¢ao de equipamentos adequados
a realidade do Laboratdério Municipal de Analises Clinicas, sem impor exigéncias excessivas
ou restritivas, preservando a competitividade do procedimento de contratagdo, em
conformidade com o ordenamento juridico vigente.

4. Levantamento de mercado

O levantamento de mercado tem por finalidade identificar e analisar as alternativas
disponiveis para atendimento da necessidade de modernizacao e fortalecimento da estrutura
do Laboratério Municipal de Analises Clinicas, mediante a aquisi¢do de banhos maria
laboratoriais, centrifugas laboratoriais e analisador de ions/eletrolitos, considerando aspectos
técnicos, operacionais, econdmicos e de ciclo de vida dos equipamentos, nos termos do art.
44 da Lein® 14.133/2021.

Para tanto, foram analisadas as solucdes disponiveis no mercado, bem como a
realidade operacional atualmente enfrentada pelo Laboratorio Municipal, buscando-se evitar
direcionamento indevido e assegurar a escolha da alternativa mais vantajosa, a luz dos
principios da economicidade, eficiéncia, continuidade do servigo publico e interesse publico.

4.1. Alternativas de solucio identificadas no mercado

4.1.1. Manutencio corretiva e continuidade da utilizacdo dos equipamentos atualmente
disponiveis
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Consiste na continuidade da utilizagdo dos equipamentos atualmente existentes
no Laboratorio Municipal, mediante realizacdo de manutengdes corretivas e eventuais
substituigdes de pecas, visando prolongar sua vida util.

Pontos positivos:

e Auséncia de investimento imediato para aquisi¢ao de novos equipamentos;
o Continuidade da utilizagdo de equipamentos ja conhecidos pela equipe técnica;
o Dispensa de adaptagdo inicial da rotina operacional.

Pontos negativos:

o Equipamentos com significativo tempo de uso e limitagdes tecnoldgicas;

e Maior risco de falhas operacionais e interrupgdes nos servigos laboratoriais;

e Custos recorrentes com manutengao corretiva;

e Redugao da eficiéncia operacional e da produtividade do laboratorio;

e Possibilidade de comprometimento da qualidade e agilidade na realizagdo dos
exames;

e Maior vulnerabilidade a paralisagdo de atividades laboratoriais essenciais.

Trata-se de alternativa que ndo atende satisfatoriamente as necessidades atuais do
laboratdrio, especialmente quanto a confiabilidade operacional, eficiéncia e adequacdo as
boas praticas laboratoriais.

4.1.2. Terceirizacio parcial ou integral de exames laboratoriais

Esta alternativa consiste na contratacdo de laboratorio terceirizado para realizagao
parcial ou integral de exames e procedimentos laboratoriais relacionados as atividades
desempenhadas pelos equipamentos pretendidos.

Pontos positivos:

e Dispensa de investimento imediato em aquisi¢do de equipamentos;
o Transferéncia parcial da responsabilidade operacional e técnica;
e Redugdo da necessidade de manutencao de equipamentos proprios.

Pontos negativos:

e Dependéncia de terceiros para execugdo de atividades essenciais;

e Aumento de custos a médio e longo prazo;

e Possibilidade de atraso na liberacdo de resultados;

e Risco de descontinuidade contratual;

e Reduc¢do da autonomia do Laboratorio Municipal;

e Necessidade de logistica adicional para transporte e gerenciamento de amostras.
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Embora a terceirizacdo possa ser utilizada de forma complementar e eventual,
esta alternativa ndo se mostra adequada como solugdo principal para atendimento continuo
das necessidades laboratoriais do Municipio.

4.1.3. Aquisiciao de novos equipamentos laboratoriais

Consiste na aquisicdo de equipamentos novos, modernos e tecnologicamente
atualizados, destinados ao preparo, processamento e analise de amostras bioldgicas no
ambito do Laboratorio Municipal de Analises Clinicas.

Pontos positivos:

e Maior confiabilidade e precisao nos procedimentos laboratoriais;

e Redugao de falhas operacionais e interrupgdes nos servigos;

e Melhoria da produtividade e eficiéncia operacional,

e Maior seguranca e estabilidade na rotina laboratorial;

« Atendimento as normas sanitarias vigentes e boas praticas laboratoriais;

¢ Reducdo de custos indiretos com manutencio corretiva e terceirizacao;

e Maior vida 1til dos equipamentos e melhor custo-beneficio ao longo do tempo.

Pontos negativos:

e Necessidade de investimento inicial para aquisicao dos equipamentos;
e Necessidade de instalagdo e adaptacao inicial da equipe operacional.

Essa alternativa apresenta-se como a mais adequada para atender as necessidades do
Laboratério Municipal, garantindo continuidade, eficiéncia, seguranca operacional e
melhoria da qualidade dos servigos laboratoriais prestados a populagao.

4.2. Analise da situacido atual/contratacio anterior (série histérica)

No levantamento de mercado, considerou-se a realidade operacional atualmente
enfrentada pelo Laboratorio Municipal de Anélises Clinicas.

Verificou-se a existéncia de limitagdes estruturais e operacionais relacionadas a
utilizagdo de equipamentos com significativo tempo de uso, sujeitos a falhas técnicas,
desgaste natural e necessidade frequente de manutencdo corretiva, fatores que impactam
diretamente na continuidade e eficiéncia dos servigos laboratoriais.

Observou-se, ainda, que a limitagdo operacional dos equipamentos atualmente
disponiveis pode comprometer a agilidade na realizagdo dos exames, aumentar o tempo de
processamento das amostras e gerar riscos de interrupgdo parcial das atividades laboratoriais.

Em determinadas situagdes, a indisponibilidade ou limitagdo operacional dos
equipamentos pode ocasionar necessidade de encaminhamento de exames para laboratorios
terceirizados, gerando aumento de custos operacionais e dependéncia externa para execugao
de atividades essenciais.

Tais fatores demonstram a necessidade de modernizagdo da estrutura laboratorial,
mediante aquisi¢do de equipamentos mais modernos, seguros ¢ adequados a demanda atual
do Municipio.
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4.3. Pesquisa de mercado realizada

Para subsidiar a defini¢do dos valores estimados da contratagdo e verificar a
compatibilidade da solu¢do com os pregos praticados pela Administragdo Publica, foram
realizadas pesquisas de mercado por meio das seguintes fontes:

e Consulta ao Radar de Controle Publico do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE-MT);

e Pesquisa no Banco de Pregos, com base em contratagdes similares realizadas por
outros entes publicos.

Ressalta-se que, considerando a natureza dos objetos e as diretrizes adotadas para a
presente contratagdo, nao foram utilizados orcamentos diretos com fornecedores, evitando-se
potencial direcionamento e assegurando maior imparcialidade na formagdo do preco de
referéncia.

Os dados coletados servirdo de base para a definicdo do valor estimado da
contratagdo, conforme sera detalhado nos itens subsequentes deste Estudo Técnico
Preliminar.

4.4. Solucao selecionada

Apoés andlise das alternativas disponiveis, conclui-se que a aquisi¢do de novos
equipamentos laboratoriais constitui a solu¢do que melhor atende ao interesse publico ¢ as
necessidades do Laboratorio Municipal de Analises Clinicas.

4.5. Justificativa da escolha

A solucao selecionada apresenta a melhor relagdo custo-beneficio ao longo do ciclo
de vida dos equipamentos, proporcionando:

e Maior eficiéncia operacional;
e Redugao de custos indiretos com manutengdo corretiva e retrabalho;
e Melhoria da qualidade, precisao e confiabilidade dos exames laboratoriais;
e Redugao do risco de interrupgao das atividades laboratoriais;
o Diminui¢do da dependéncia de servicos terceirizados;
o Atendimento as normas sanitarias vigentes;
e Sustentabilidade econémica e administrativa;
o Fortalecimento da estrutura diagnéstica do Municipio.
Dessa forma, o levantamento de precos realizado atende plenamente ao disposto no

art. 18, §1°, inciso V, e no art. 44 da Lei n° 14.133/2021, demonstrando que a alternativa
escolhida ¢ tecnicamente adequada, economicamente viavel e alinhada ao interesse publico.
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5. Estimativa do preco da contratacio

A estimativa preliminar de pregos foi elaborada com base em ampla pesquisa de
mercado, observando os principios da razoabilidade, economicidade, vantajosidade e
planejamento, conforme disposto na Lei n° 14.133/2021 e nas orientacdes dos oOrgdos de
controle.

A pesquisa contemplou multiplas fontes publicas e sistemas oficiais, buscando
assegurar maior confiabilidade a formacdo do preco estimado e evitar direcionamento
indevido, sendo utilizadas as seguintes bases:

e Consulta ao Radar de Controle Publico do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE-MT);

e Pesquisa no Banco de Pregos, com base em contratagdes similares realizadas por
outros entes publicos.

Ressalta-se que os valores coletados referem-se a equipamentos laboratoriais
compativeis com as especificacdes técnicas previstas para a presente contratacao, permitindo
analise comparativa adequada e alinhada a realidade administrativa do Municipio.

5.1. Fontes pesquisadas
a) Banco de Precos

Analisador de fons

| Orgio H Data HQuantidadeHValor unitério‘
Hospital das Clinicas de Pernambuco-PE|[05/09/2025| 01 |IR$ 41.700,00 |
[Municipio de Novo Cruzeiro-MG 07/08/2025]] 01  ||R$ 31.247,50 |
[Municipio de Santa Helena-GO [18/03/2025] 01  |R$ 42.000,00 |

Média: RS 38.315,83 / Mediana: R$ 41.700,00

Banho Maria

| Orgio H Data HQuantidadeHValor unitério‘
|C0mand0 da 2* Brigada de Infantaria da Selva—AMHOS/ 1 1/2025” 01 HR$ 3.164,00 ‘
|H0spital U. Cassiano Antdnio de Marais-ES H22/ 10/2025” 01 HR$ 3.186,19 ‘
\Governo do Estado do Parani 03/122025] 01  |R$2.843,00 |

Meédia: R$ 3.064,40 / Mediana: R$ 3.164,00

Centrifuga

| Orgio H Data HQuantidadeHValor unitério‘
[Municipio de Ouro Fino-MG [10/11/2025]] 01  ||R$ 10.133,00 |
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| Orgio H Data HQuantidadeHValor unitério‘
|Fundag?10 de Hematologia e Hemoterapia da Bahia”04/ 1 1/2025” 01 HR$ 8.690,00 ‘
Municipio de Sio Sebastido do Cai-RS 30/0922025] 01 |R$ 10.490,00 |
Média: R$ 9.771,00 / Mediana: R$ 10.133,00
b) Radar de Controle Publico (TCE-MT)
Analisador de fons
‘ Orgio H Data HQuantidadeHValor unitério‘
[Municipio de Sdo José do Xingu-MTJ[12/12/2025] 01  |[R$25.459.91 |
Municipio de Campos de Julio-MT [29/09/2025]| 01  [[R$21.980,00 |
[Municipio de Diamantino-MT [13/02/2026] 01  |R$ 35.800,00 |
Média: R$ 27.746,63 / Mediana: R$ 25.459,91
Banho Maria
| Orgio H Data HQuantidadeHValor unitério‘
IMunicipio de Paranaita-MT  ]05/12/2025] 01  |R$2.980,00 |
Municipio de Nova Ubiratd-MT][18/08/2025] 01  |R$2.799.97 |
[Municipio de Aripuand-MT  |28/05/2025] 01  [R$4.370,00 |
Média: R$ 3.383,32 / Mediana: R$ 2.980,00
Centrifuga
| Orgio H Data HQuantidadeHValor unitério‘

|C0nsérci0 Publico de Saude Vale do Teles Pires”29/04/2025” 01 HR$ 9.618,11 ‘
|C0nsérci0 Publico de Saude Vale do Teles Pires”29/04/2025” 01 HR$ 6.600,00 ‘
Municipio de Nova Ubiratd-MT 118/08/2025] 01  ||R$9.499,92 |

Média: RS 8.572,67 / Mediana: R$ 9.499,92

Média simples de todos os valores obtidos:
e Analisador de fons: RS 33.031,23
e Banho Maria: RS 3.223,86
¢ Centrifuga: R$ 9.171,83
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5.2. Metodologia utilizada e analise consolidada

Para definicdo dos valores estimados da contratacao, foi adotado o método da média

aritmética simples, com base em precos coletados junto a fontes publicas, independentes e
idoneas, em observancia as boas praticas de planejamento.

A pesquisa de precos contemplou duas bases distintas, a saber: Banco de Precos e

Radar de Controle Publico do TCE-MT, assegurando representatividade do mercado e
mitigando riscos de direcionamento ou distorgdes.

Considerando que todos os valores obtidos referem-se a aquisicdo de 01 (um)

analisador de ions/eletrdlitos, 02 (dois) banhos maria e 02 (duas) centrifugas laboratoriais,
procedeu-se a analise direta dos valores unitarios praticados, possibilitando comparagado
objetiva entre as contratagdes similares realizadas por outros entes publicos.

Sintese das médias apuradas:

‘ Equipamento HBanco de Preg:osHRadar TCE-MTHMédia Consolidada‘
|Analisador de ions/eletrolitos|R$ 38.315,83  ||R$27.746,63  |IRS$ 33.031,23 |
[Banho-maria laboratorial ~ |R$3.064,40  |R$3.383,32  |R$3.223,86 |
Centrifuga laboratorial IR$9.771,00  |R$8.572,67  |[R$9.171,83 |
Valor total estimado da contratacio:

‘ Item HQuant.”Valor unitario estimadoHValor total estimad0|
|Analisador de fons/eletrolitos]| 01 |[R$ 33.031,23 R$ 33.031,23 |
‘Banho-maria laboratorial H 02 ||R$ 3.223,86 HR$ 6.447,72 |
|Centrifuga laboratorial | 02 |R$9.171,83 RS 18.343,66 |

Valor total estimado da contratacido: R$ 57.822,61

Observa-se que:

Os valores obtidos junto ao Banco de Pregos apresentam estabilidade e aderéncia a
contratagdes publicas recentes realizadas por diversos entes administrativos;

Os dados extraidos do Radar de Controle Publico do TCE-MT demonstram
compatibilidade com a realidade regional das contratagdes publicas no Estado de
Mato Grosso;

Nao foram identificados precos manifestamente inexequiveis ou excessivamente
superiores a média mercadolégica;

As variagOes verificadas entre as fontes decorrem de diferengas relacionadas as
especificacdes técnicas dos equipamentos, quantitativos contratados, caracteristicas
operacionais e condigdes de fornecimento.
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A utilizagdo conjunta das duas bases pesquisadas confere maior robustez técnica
a estimativa, assegurando conformidade com os principios da economicidade, eficiéncia,
planejamento e interesse publico.

Dessa forma, a metodologia adotada atende ao disposto no art. 18, §1°, inciso VI, da
Lei n® 14.133/2021, fornecendo base técnica suficiente para subsidiar a continuidade do
processo de contratagdo.

Para fins de definicdo do valor estimado da contratagdo, sera utilizada como
referéncia a média consolidada obtida para cada item, totalizando o valor global estimado de
R$ 57.822,61.

5.3. Conclusao da estimativa

Com base na pesquisa de precos realizada, conclui-se que os valores estimados para
aquisicao dos equipamentos laboratoriais mostram-se compativeis com os precos praticados
no mercado publico, atendendo aos principios da razoabilidade, economicidade, eficiéncia e
planejamento previstos na Lei n® 14.133/2021.

A andlise comparativa das fontes pesquisadas demonstra coeréncia entre os valores
obtidos, fornecendo parametro seguro e tecnicamente fundamentado para subsidiar a futura
contratacao.

Destaca-se, ainda, que o valor total estimado da contratagdo, correspondente a R$
57.822,61, encontra-se dentro do limite legal aplicavel a contratacdo por dispensa de
licitagdo, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei n°® 14.133/2021, conforme atualizacdo
vigente.

Dessa forma, a estimativa apresentada constitui base idonea e suficiente para
subsidiar a elaboracdo do Termo de Referéncia e a continuidade do processo administrativo,
assegurando a observancia do interesse publico e das normas aplicaveis.

6. Estimativa das quantidades

A estimativa das quantidades a serem adquiridas foi realizada com base na
necessidade identificada pelo Laboratorio Municipal de Anélises Clinicas, considerando a
demanda operacional existente, a capacidade instalada da unidade, a rotina laboratorial
atualmente desempenhada e a finalidade especifica dos equipamentos pretendidos,
observando-se o0s principios do planejamento, da razoabilidade e da eficiéncia
administrativa.

A presente contratagdo tem por objetivo promover melhorias na estrutura laboratorial
municipal mediante a aquisicao de equipamentos essenciais para execucao de procedimentos
laboratoriais, abrangendo analisador de ions/eletrdlitos, banho-maria laboratorial e
centrifugas laboratoriais.

A definicao dos quantitativos decorre da andlise pratica da rotina operacional do
laboratoério, levando em consideracdo o fluxo didrio de exames, a necessidade de substitui¢do
e complementacdo de equipamentos existentes, bem como a necessidade de garantir
continuidade, seguranca e eficiéncia na prestacao dos servigos laboratoriais a populagao.

No que se refere ao analisador de ions/eletrélitos, verificou-se a necessidade de
aquisicao de 01 (uma) unidade, quantitativo suficiente para atender a demanda laboratorial
do Municipio, considerando a capacidade operacional do equipamento e a estrutura fisica
disponivel para sua instalacao e funcionamento.
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Quanto aos equipamentos banho-maria laboratorial e centrifuga laboratorial,
identificou-se a necessidade de aquisi¢ao de 02 (duas) unidades de cada item, considerando a
dinamica operacional do laboratério, a necessidade de utilizagdo simultanea em diferentes
etapas dos procedimentos laboratoriais e a importancia de manter equipamentos de apoio
disponiveis para evitar interrupgdes na rotina técnica.

A adogdo desse quantitativo busca assegurar maior continuidade operacional,
otimizacao do fluxo de trabalho, redugdo de riscos de paralisacdo por eventual manutencao
corretiva e melhoria das condic¢des de execucgdo das atividades laboratoriais.

Destaca-se, ainda, que o laboratorio municipal possui estrutura fisica adequada para
instalacdo dos equipamentos, bem como profissionais capacitados para sua opera¢do, nao
havendo necessidade de adequacdes estruturais relevantes para utilizagdo dos bens
pretendidos.

Os quantitativos estimados mostram-se compativeis com a necessidade
administrativa atualmente identificada, ndo configurando superdimensionamento nem
subdimensionamento da contratacdo, estando alinhados ao interesse publico e a melhoria da
qualidade dos servigos laboratoriais prestados a populagao.

Quantidade

Item Descricao Unidade .
estimada

Analisador de ions/eletrolitos automatizado destinado a )
1 . L Unidade 01
realizagdo de exames laboratoriais.

Banho-maria laboratorial destinado a realizagdo de

. . L Unidade 02
procedimentos laboratoriais com controle térmico.

Centrifuga laboratorial de bancada destinada a separagdo e

. Unidade 02
preparo de amostras biologicas.

Dessa forma, a quantidade estimada reflete adequadamente a real necessidade da
Administracdo, assegurando eficiéncia operacional, continuidade dos servigos laboratoriais e
atendimento satisfatorio da demanda existente no ambito do Laboratéorio Municipal de
Analises Clinicas.

7. Descricao da solucio como um todo

Ap6s a realizacdo do levantamento de mercado e da andlise das alternativas
disponiveis, concluiu-se que a solucdo mais vantajosa para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saude consiste na aquisicao de equipamentos laboratoriais novos,
com tecnologia atualizada e disponiveis no mercado nacional, compreendendo analisador de
ions/eletrélitos, banho-maria laboratorial e centrifugas laboratoriais.

A solugdo apresenta elevada aderéncia aos requisitos definidos neste Estudo Técnico
Preliminar, reunindo beneficios técnicos, operacionais e economicos alinhados a legislagao
vigente e as boas praticas de gestdo publica, especialmente no que se refere a eficiéncia
operacional, confiabilidade analitica, continuidade dos servicos laboratoriais e
economicidade.

7.1. Descricao da solucao escolhida
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A solucdo selecionada compreende a aquisicdo de equipamentos laboratoriais COHGRGRO- AT
destinados a realizagdo de procedimentos essenciais a rotina do Laboratério Municipal de
Analises Clinicas, incluindo 01 (um) analisador de ions/eletrolitos automatizado, 02 (dois)
banhos-maria laboratoriais e 02 (duas) centrifugas laboratoriais de bancada.

Os equipamentos deverdo ser novos, sem uso, tecnologicamente atualizados e
compativeis com as necessidades operacionais do laboratdrio municipal, possibilitando
maior confiabilidade na execu¢do dos procedimentos laboratoriais, melhoria da
produtividade e redugdo de falhas operacionais.

O analisador de ions/eletrolitos sera destinado a realizacdo automatizada de exames
laboratoriais relacionados a dosagem de eletrélitos, contribuindo para maior precisao
diagnostica e agilidade na liberagdo de resultados.

Os banhos-maria laboratoriais serdo utilizados em procedimentos que demandem
aquecimento controlado e estabilidade térmica, assegurando condi¢cdes adequadas para
realizagdo de analises laboratoriais.

As centrifugas laboratoriais serdo empregadas na separacdo e preparo de amostras
biologicas, permitindo maior eficiéncia e padronizagdo dos procedimentos técnicos
realizados no laboratorio.

A solucdo contempla, ainda, o fornecimento dos equipamentos acompanhados dos
acessorios necessarios ao pleno funcionamento, manuais de operagdo em portugués, garantia
contra defeitos de fabricacio e demais condi¢des indispensaveis a adequada
operacionaliza¢do dos bens.

7.2. Atendimento as necessidades identificadas

‘ Aspecto H Atendimento as necessidades |
‘Preciséo analitica HMaior confiabilidade e padronizagdo dos resultados laboratoriais |
‘Automagéo HRedugéo de procedimentos manuais e interferéncias operacionais |
Capacidade . . .

pact Melhoria da produtividade e do fluxo de trabalho laboratorial
operacional
Continuidade do Reducao de paralisagdes decorrentes de falhas ou indisponibilidade
Servico de equipamentos
Eficiéncia Otimizagao do tempo de processamento e execucao dos

procedimentos laboratoriais

Seguranca operacional HMaior controle dos processos e redugdo de riscos operacionais

Compatibilidade com a rotina e necessidade do laboratério

Adequagao a demanda .
municipal

Equipamentos com interface operacional compativel com utilizacao

Facilidade de operagdo pelos profissionais do laboratorio

Sustentabilidade Reducao de custos indiretos com manutengao corretiva €
econdmica terceirizagoes

Melhoria da qualidade dos servigos laboratoriais prestados a

Confiabilidade ~
populagao
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7.3. Alinhamento entre solucio e necessidades institucionais

A solucdo adotada atende plenamente as necessidades identificadas neste Estudo
Técnico Preliminar, destacando-se:

» Modernizagao da estrutura laboratorial do Municipio;

» Melhoria da capacidade operacional do Laboratério Municipal de Analises Clinicas;

* Reducao de falhas decorrentes de equipamentos antigos ou insuficientes;

* Maior eficiéncia na realizagdo de procedimentos laboratoriais;

» Aumento da confiabilidade dos resultados emitidos;

* Redugao de riscos de interrupgao dos servigos laboratoriais;

* Melhoria das condig¢des de trabalho dos profissionais do laboratoério;

* Fortalecimento da capacidade diagnostica da rede municipal de saude;

* Garantia de continuidade e qualidade dos servicos laboratoriais prestados a populacao.
7.4. Justificativa técnica e econdmica da escolha

A opcao pela aquisicdo de equipamentos novos e tecnologicamente atualizados
mostrou-se a mais vantajosa sob os aspectos técnico, operacional e econdmico, uma vez que:

* Atende integralmente as necessidades identificadas neste ETP;

* Proporciona maior confiabilidade e eficiéncia nos procedimentos laboratoriais;

* Reduz custos recorrentes com manutengdo corretiva de equipamentos antigos;

* Minimiza riscos de paralisacdo das atividades laboratoriais;

* Contribui para melhoria da produtividade operacional do laboratorio;

* Possibilita melhor aproveitamento dos recursos humanos e estruturais existentes;
 Apresenta melhor relag@o custo-beneficio ao longo do ciclo de vida dos equipamentos;

» Estd alinhada aos principios da economicidade, eficiéncia, planejamento e interesse
publico.
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Além disso, a aquisi¢do dos equipamentos contribui para maior estabilidade
operacional do laboratério municipal, reduzindo dependéncia de solucdes paliativas e
fortalecendo a capacidade de atendimento da rede publica de satde.
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7.5. Conclusao

Em sintese, a aquisicao de analisador de ions/eletrolitos, banhos-maria laboratoriais e
centrifugas laboratoriais constitui a alternativa que melhor atende ao interesse publico,
proporcionando maior eficiéncia operacional, confiabilidade analitica, continuidade dos
servigos laboratoriais e sustentabilidade administrativa e econémica.

A solucdo encontra-se alinhada aos normativos aplicaveis, em especial a Lei n°
14.133/2021 e as diretrizes aplicaveis aos servigos laboratoriais de satude, contribuindo para
o fortalecimento da estrutura diagnostica do Municipio e para a melhoria da qualidade dos
servicos prestados a populagao.

8. Justificativa para parcelamento

A presente andlise tem por finalidade avaliar a possibilidade de parcelamento do
objeto da contratagdo, nos termos do inciso VIII do §1° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021,
considerando as caracteristicas técnicas dos itens pretendidos, suas peculiaridades de
comercializagdo no mercado e os principios da economicidade, competitividade, eficiéncia
administrativa e ampliagdo da disputa.

8.1. Analise sobre a possibilidade de parcelamento

O parcelamento do objeto constitui medida recomendavel sempre que técnica e
economicamente vidvel, especialmente quando houver possibilidade de ampliagdo da
competitividade sem prejuizo da funcionalidade da contratagao.

No presente caso, a contratacdo refere-se a aquisi¢do dos seguintes equipamentos
laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal de Anélises Clinicas:

| Item H Descricio ||Quantidade‘
| 1 HAnalisador de ions/eletrolitos || 01 ‘
| 2 HCentrifuga laboratorial de bancada” 02 ‘
| 3 HBanho-maria laboratorial || 02 ‘

Os itens possuem natureza distinta, funcionalidades especificas e sdo comercializados
separadamente no mercado, inclusive por fornecedores diversos, ndo havendo dependéncia
técnica entre eles para funcionamento.

8.2. Avaliacao da divisibilidade do objeto

A analise técnica demonstra que o objeto possui natureza divisivel por itens, pelos
seguintes fundamentos:
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* Os equipamentos possuem finalidades distintas dentro da rotina laboratorial;

* Cada item pode ser fornecido de forma independente, sem comprometer a funcionalidade
dos demais;

* O mercado especializado apresenta ampla oferta segmentada, sendo comum que
fornecedores comercializem apenas determinados tipos de equipamentos laboratoriais;

* O parcelamento por itens amplia a competitividade do certame, possibilitando maior
participacao de empresas especializadas;

* A divisdo do objeto ndo compromete a padronizagdo, integragdo ou operacionalizacdo das
atividades do laboratorio.

Entretanto, embora o objeto seja divisivel por itens, cada equipamento deverd ser
adquirido de forma integral, ndo sendo admissivel fracionamento interno de componentes,

acessorios ou partes que comprometam sua funcionalidade, garantia ou responsabilidade
técnica.

8.3. Justificativa técnica para o parcelamento

Apo6s andlise das caracteristicas da contratagdo, conclui-se que o parcelamento por
itens € a solu¢c@o mais adequada, uma vez que:

* Permite maior competitividade entre fornecedores;
* Favorece a obtencao de propostas mais vantajosas para a Administracao;

* Possibilita a participacdo de empresas especializadas em diferentes segmentos
laboratoriais;

* Nao compromete a funcionalidade, integrag@o ou utilizacdo dos equipamentos;
» Facilita a gestdo contratual e o fornecimento dos itens;

 Atende ao principio do parcelamento previsto na Lei n® 14.133/2021, evitando restri¢ao
indevida a competitividade.

Dessa forma, o parcelamento por itens mostra-se técnica e economicamente viavel,
além de mais compativel com a realidade do mercado fornecedor.

8.4. Forma de contratacao

Forma de

~ Descricao
contratacao

Parcelamento por ||Aquisi¢do individualizada dos equipamentos laboratoriais, permitindo
itens disputa e adjudicagdo por item.
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8.5. Conclusao

Diante do exposto, conclui-se que o parcelamento do objeto em itens € tecnicamente
viavel, economicamente vantajoso ¢ adequado ao interesse publico, devendo a contratagdo
ocorrer por item, considerando a independéncia funcional dos equipamentos e a
possibilidade de ampliagdo da competitividade.

A medida encontra-se em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, especialmente
com os principios da economicidade, eficiéncia, competitividade e planejamento,
assegurando a Administragdo maior flexibilidade e potencial obtengdo da proposta mais
vantajosa.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos

A presente contratacdo tem como objetivo promover o fortalecimento da estrutura do
Laboratorio Municipal de Analises Clinicas, mediante a aquisicdo de equipamentos
laboratoriais destinados a realizagdo e ao suporte de exames clinicos, compreendendo
analisador de ions/eletrolitos, centrifugas laboratoriais e banhos maria laboratoriais.

Os resultados pretendidos estdo diretamente relacionados a melhoria da qualidade,
agilidade, confiabilidade e continuidade dos servigos laboratoriais prestados a populacao, em
consonancia com os principios da economicidade, eficiéncia, planejamento e
sustentabilidade previstos na Lei n°® 14.133/2021.

A modernizacdo da estrutura laboratorial permitird maior capacidade operacional,
melhoria das condigdes técnicas de processamento das amostras e fortalecimento da
capacidade diagndstica do Municipio.

9.1. Resultados esperados quanto a economicidade

Espera-se a reducao de custos indiretos decorrentes de falhas operacionais, retrabalho
laboratorial, paralisacdes de equipamentos antigos e necessidade de encaminhamento de
exames para laboratorios terceirizados.

A aquisicdo de equipamentos novos, tecnologicamente atualizados e compativeis
com a demanda do laboratério contribuird para a reducdo de gastos com manutencao
corretiva frequente, maior durabilidade e vida util dos equipamentos, reducao de perdas de
amostras ¢ repeticdo de exames, diminui¢do de custos relacionados a terceirizagcdo de
procedimentos laboratoriais e melhor aproveitamento dos recursos humanos e operacionais
do laboratorio municipal.

Além disso, a utilizacdo de equipamentos mais modernos proporciona maior
previsibilidade de custos operacionais e melhor gestdo dos recursos publicos destinados a
saude.

9.2. Resultados esperados quanto a eficiéncia

A contratacdo proporcionara significativa melhoria na eficiéncia operacional do
Laboratorio Municipal, especialmente em razdo da modernizagao dos processos laboratoriais
e da ampliacdo da capacidade técnica dos equipamentos.

Entre os principais resultados esperados destacam-se maior agilidade no
processamento € liberagdo dos exames, redu¢do do tempo de execucdo das rotinas
laboratoriais, melhoria da padronizagao dos procedimentos técnicos, reducao da necessidade
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de intervengdes manuais, aumento da produtividade da equipe técnica, maior CONGRORO-
estabilidade operacional dos servigos laboratoriais, redu¢do de interrupgdes decorrentes de
falhas em equipamentos antigos e maior confiabilidade e precisdo analitica nos resultados
emitidos.

A automagdo ¢ a melhoria estrutural permitirdo otimizagao do fluxo de trabalho do
laboratorio, proporcionando melhores condi¢des para atendimento da demanda municipal.

9.3. Resultados esperados quanto a sustentabilidade

Sob o aspecto ambiental, espera-se maior eficiéncia energética e racionaliza¢do do
consumo de insumos laboratoriais, reduzindo desperdicios e contribuindo para menor
impacto ambiental decorrente das atividades laboratoriais.

No aspecto social, a contratagdo proporcionara maior qualidade dos servigos
laboratoriais ofertados a populagao, redugdo do tempo de espera para obtencao de resultados,
maior seguranga diagnostica para pacientes e profissionais de satude, fortalecimento da rede

municipal de saude e melhoria da assisténcia prestada aos usuarios do SUS.

Sob a perspectiva econdmica, a contratagdo contribuira para utilizagdo mais eficiente
dos recursos publicos, mediante redu¢ao de custos indiretos, aumento da produtividade e
diminui¢do da dependéncia de servigos terceirizados.

9.4. Parametros para criaciio de indicadores de desempenho

Parametro

Resultado Esperado

Possiveis Indicadores de
Avaliacao

Reducdo de custos com

Diminui¢ao de despesas com

Percentual de redu¢do anual de

manutencao equipamentos antigos gastos com manutencao
Tempo de . - . 1
P Maior agilidade nas rotinas do  |[Tempo médio de processamento
processamento e . ~
. laboratério e liberagdo de exames
laboratorial

Dependéncia de

Reducdo do envio de exames

Quantidade mensal de exames

terceirizacao para laboratdrios externos terceirizados
Produtividade Ampliacao da capacidade Numero de exames processados
laboratorial operacional por periodo

Qualidade dos resultados

Maior precisdo e confiabilidade
analitica

Indice de retrabalho ou repeticio
de exames

Eficiéncia operacional

Otimizagao das atividades da
equipe técnica

Tempo médio de execucao das
rotinas laboratoriais

Continuidade do servigo

Reducao de interrupgdes
operacionais

Quantidade de paralisa¢des por
falha de equipamento

Satisfacdo dos usuarios

Melhoria da percepcao da
qualidade do servigo

Avaliagdo de usuarios e
profissionais do laboratério
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9.5. Impactos esperados com a contratacio

A contratagdo proporcionara importante modernizacdo da estrutura do Laboratorio
Municipal de Anélises Clinicas, garantindo melhores condi¢gdes técnicas para realizacao dos
procedimentos laboratoriais e fortalecimento da capacidade diagnostica da rede municipal de
saude.

Entre os impactos esperados destacam-se a melhoria da qualidade e confiabilidade
dos exames laboratoriais, maior agilidade no atendimento a populacao, reducao de falhas e
interrupgoes operacionais, fortalecimento da autonomia do laboratério municipal, redugdo da
dependéncia de servigos terceirizados, maior eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos,
modernizagdo tecnoldgica da estrutura laboratorial e maior seguranga operacional para
profissionais e pacientes.

Dessa forma, os resultados pretendidos demonstram que a contratagdo contribuira
diretamente para melhoria da assisténcia em saude, promovendo maior eficiéncia,
economicidade, continuidade dos servicos e qualidade diagndstica, em conformidade com os
principios da Administracdo Publica e com as disposi¢cdes da Lei n° 14.133/2021.

10. Providéncias prévias ao contrato

Para assegurar a adequada execucdo da contratagdo destinada a aquisicdo de
equipamentos laboratoriais para o Laboratério Municipal de Andlises Clinicas, a
Administracao deverd adotar um conjunto de providéncias prévias a formalizagcdo contratual.
Tais medidas sdo essenciais para garantir a compatibilidade técnica dos equipamentos, a
preparacdo da estrutura fisica e operacional do laboratorio, a adequada utilizacdo dos
equipamentos pelos profissionais responsaveis e a observancia das normas legais e sanitarias
aplicaveis. Providéncias a serem adotadas:

a) Revisiao e validacio das especificacoes técnicas: Realizar revisdo final das
especificacdes técnicas dos equipamentos constantes no Termo de Referéncia, assegurando
que os requisitos minimos estejam adequadamente definidos, compativeis com a necessidade
do laboratorio e sem direcionamento indevido de marca ou fabricante.

b) Verificacdo e adequacido do espaco fisico: Confirmar que o Laboratério Municipal
dispde de espago fisico adequado para instalagdo dos equipamentos, observando condi¢des
de bancada, ventilacdo, iluminagdo, organiza¢do do ambiente e demais requisitos necessarios
ao correto funcionamento dos aparelhos.

¢) Avaliaciao das condi¢oes elétricas e infraestrutura basica: Verificar a compatibilidade
da rede elétrica do laboratorio, incluindo tensdo, aterramento, estabilidade energética e
disponibilidade de tomadas adequadas, promovendo eventuais adequagdes necessarias para
instalacdo segura dos equipamentos.

d) Organizaciao do fluxo operacional do laboratério: Revisar e adequar, se necessario, os

fluxos internos de trabalho do laboratorio, visando otimizar a utilizagdo dos novos
equipamentos e garantir maior eficiéncia nas rotinas laboratoriais.
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e) Capacitacio da equipe técnica: Caso necessario, organizar, em conjunto com a COHGRGRO- AT
empresa contratada, treinamento operacional destinado aos profissionais que irdo operar os
equipamentos, garantindo adequada utilizagdo, seguranca operacional e correto
aproveitamento das funcionalidades disponiveis. Considerando que os equipamentos deverao

ser fornecidos acompanhados de manuais de instru¢do em portugués, a necessidade de
treinamento podera ser avaliada pela Administracdo conforme a complexidade operacional

dos equipamentos e a familiaridade da equipe técnica com sua utilizagao.

f) Verificacido da conformidade sanitiria e regulatoria: Proceder a conferéncia da
regularidade sanitaria dos equipamentos ofertados, verificando a existéncia de registro ou
cadastro valido junto 8 ANVISA/MS, bem como a conformidade com as normas técnicas e
sanitarias aplicaveis aos equipamentos laboratoriais.

g) Estruturacdo da fiscalizacio contratual: Designar formalmente gestor e fiscal do
contrato, bem como respectivos suplentes, responsaveis pelo acompanhamento da entrega,
instalagdo, conferéncia das especificagdes técnicas e recebimento definitivo dos
equipamentos.

h) Definicio dos critérios de recebimento e aceite: Estabelecer critérios objetivos para
recebimento provisorio e definitivo dos equipamentos, incluindo verificagdo de
funcionamento, integridade fisica, conformidade técnica e entrega da documentacdo
obrigatdria, como manuais, certificados e termos de garantia.

i) Reserva orcamentaria: Confirmar a existéncia de dotacdo orcamentéria suficiente para
cobertura integral da despesa, em conformidade com o planejamento financeiro da Secretaria
Municipal de Saude.

j) Publicacdo e transparéncia dos atos administrativos: Providenciar a publicacdo dos
atos relacionados a contratagcdo nos meios oficiais competentes, assegurando transparéncia,

publicidade e observancia aos principios da Administragdo Publica.

Quadro-resumo das providéncias necessarias:

‘ Providéncia H Descri¢ao H Possivel Responsavel
Revisdo técnica das Validagio dos requisitos minimos dos ||Area técnica /
especificacdes equipamentos Laboratorio
Adequagao do espaco Verificacdo das condi¢Oes de Laboratério / Servigos
fisico instalagdo e operagao Gerais

o Avaliagdo da rede elétrica e Setor técnico /
Infraestrutura elétrica ~

aterramento Manutencao

Organizagao do fluxo Coordenagao do

Adequacgao das rotinas laboratoriais

operacional laboratorio
N . Treinamento operacional dos Gestao / Empresa
Capacitagdo da equipe .
profissionais contratada
Conformidade sanitaria HVeriﬁcac;éo de regularidade junto a HVigiléncia Sanitaria /
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‘ Providéncia H Descricao H Possivel Responsavel |
| |ANVISA |Gestao |
Fiscalizagao contratual Designagao de gestor ¢ fiscal do Administracao
contrato

Defini¢ao de checklist para

Critérios de aceite Area demandante

recebimento
Reserva or¢amentaria HGarantia de disponibilidade financeira HOrgamento / Financas
Transparéncia . .. . ~
SP . Publicacao dos atos oficiais Administra¢ao
administrativa

A adocdo das providéncias acima permitird a adequada execu¢do da contratagdo,
minimizando riscos de incompatibilidades técnicas, falhas operacionais e dificuldades de
implantagdo dos equipamentos na rotina laboratorial.

As medidas propostas contribuem para assegurar a correta incorporagao dos
equipamentos a estrutura do Laboratdrio Municipal de Anélises Clinicas, promovendo maior
eficiéncia operacional, seguranca analitica, continuidade dos servicos e melhoria da
qualidade dos exames ofertados a populagao.

11. Contratacdes correlatas/interdependentes

Verifica-se que a presente contratacdo possui relagdo com outras aquisigdes e rotinas
operacionais ja existentes no ambito da Secretaria Municipal de Satde, especialmente
aquelas vinculadas ao funcionamento do Laboratério Municipal de Analises Clinicas.

Dentre as contratagdes correlatas, destacam-se os fornecimentos continuos de
insumos laboratoriais, materiais de consumo ¢ demais itens necessarios ao pleno
funcionamento dos equipamentos laboratoriais a serem adquiridos, incluindo reagentes,
controles, solugdes e materiais auxiliares utilizados na rotina do laboratorio.

Também poderdo existir futuras necessidades relacionadas a manutengdo preventiva
e corretiva dos equipamentos, especialmente apds o encerramento do periodo de garantia
fornecido pela contratada, visando assegurar a continuidade e a adequada operacionaliza¢ao
dos aparelhos ao longo de sua vida util.

Ressalta-se ainda a interdependéncia indireta com contratos administrativos

relacionados a infraestrutura do laboratorio, tais como fornecimento de energia elétrica,
servicos de limpeza, organizagdo do ambiente, suporte técnico € manutencao predial, os
quais contribuem para o adequado funcionamento dos equipamentos e para a preservacao
das condi¢des sanitarias e operacionais do laboratorio.
Importante mencionar que a presente contratacdo busca justamente fortalecer a estrutura
laboratorial municipal, reduzindo riscos de paralisacdes operacionais, falhas técnicas e
eventual necessidade de encaminhamento de procedimentos laboratoriais para servigos
terceirizados.

Entretanto, a aquisicdo dos equipamentos ndao depende diretamente da formalizagao
prévia de outras contratagdes para sua implementacdo, considerando que o Municipio ja
dispde de espaco fisico adequado, infraestrutura basica compativel e equipe técnica apta a
utiliza¢do dos equipamentos.
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Dessa forma, as contratacdes correlatas identificadas ndo representam CONGRORO-
impedimento a execucdo do objeto, demandando apenas adequado planejamento
administrativo e alinhamento operacional, a fim de assegurar eficiéncia, continuidade e
qualidade dos servigos laboratoriais prestados a populagao.

12. Impactos Socioambientais

A presente contratagdo, destinada a aquisicdo de equipamentos laboratoriais para o
Laboratorio Municipal de Anélises Clinicas, envolve impactos socioambientais relacionados
principalmente ao consumo de energia elétrica, utilizacdo de insumos laboratoriais, geragao
de residuos biologicos e quimicos e ao ciclo de vida util dos equipamentos.

Embora a modernizacao tecnologica proporcione ganhos significativos em eficiéncia
operacional, qualidade diagndstica e continuidade dos servigos publicos de saude, faz-se
necessaria a adocdo de medidas voltadas a mitigacdo dos impactos ambientais inerentes a
atividade laboratorial.

Nesse contexto, destacam-se os principais impactos potenciais e respectivas medidas
mitigadoras:

Impacto
Ambiental Descricao Medidas Mitigadoras
Potencial

O funcionamento continuo dos
equipamentos laboratoriais
Consumo de demanda consumo de energia
energia elétrica  |lelétrica para operacdo e
manutencao das rotinas
laboratoriais.

Priorizar equipamentos com maior
eficiéncia energética, realizar
manutencao preventiva periddica e
adotar praticas de uso racional de
energia.

Consumo de A utilizag¢do dos equipamentos  ||Planejamento adequado das aquisi¢des,

—— requer materiais consumiveis, controle de estoque, utilizacdo racional
- solugdes, reagentes e demais dos insumos e prevengao de
laboratoriais . .. .
insumos laboratoriais. desperdicios.

Realizar gerenciamento e destinacao

As atividades laboratoriais geram .
adequada dos residuos conforme normas

Geragdo de , .
residuos potencialmente

residuos . sanitarias e ambientais aplicaveis,
1 contaminantes decorrentes do . N
biologicos e especialmente as regulamentacgdes da
L processamento de amostras e . .
quimicos N ANVISA e dos residuos de servigos de
utilizacdo de reagentes. ,
saude.
Utilizacao de materiais Segregacao correta dos residuos,
Geracao de descartaveis como tubos, descarte ambientalmente adequado e
residuos so6lidos |ponteiras, recipientes e adocao de praticas de reducgdo de
embalagens laboratoriais. desperdicio.

Promover descarte ambientalmente
adequado, observando normas aplicaveis
e priorizando fornecedores que adotem
praticas de logistica reversa.

Obsolescéncia e ||Ao final da vida til, os
descarte dos equipamentos poderao gerar
equipamentos residuos eletroeletronicos.
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Sob a perspectiva social, a contratacdo apresenta impactos positivos relevantes,
especialmente pela melhoria da qualidade dos servigos laboratoriais prestados a populagao,
proporcionando exames mais rapidos, seguros, precisos e confiaveis.

A modernizacdo da estrutura laboratorial também contribuird para melhores
condi¢des de trabalho aos profissionais da satide, mediante redugdao de procedimentos
manuais, maior seguranga operacional e otimizagao das rotinas técnicas do laboratorio.

No aspecto econdmico, a contratacdo contribuird para utilizagdo mais eficiente dos
recursos publicos, reduzindo custos indiretos relacionados a falhas operacionais, retrabalho,
manutencao corretiva frequente e eventual necessidade de terceirizacdo de procedimentos
laboratoriais.

Dessa forma, embora existam impactos ambientais inerentes a utilizacdo dos
equipamentos laboratoriais, observa-se que tais impactos podem ser adequadamente
mitigados mediante ado¢do de boas praticas operacionais, gerenciamento adequado de
residuos e observancia das normas sanitarias e ambientais vigentes.

Assim, a contratagdo mostra-se ambientalmente responsavel, socialmente benéfica e
economicamente viavel, alinhada aos principios da sustentabilidade, eficiéncia e interesse
publico previstos na Lei n® 14.133/2021.

13. Viabilidade da contratacio

A contratacdo mostra-se plenamente vidvel sob os aspectos técnico, operacional,
econdmico e juridico, considerando a andlise realizada neste Estudo Técnico Preliminar. Do
ponto de vista técnico, a aquisicdo dos equipamentos laboratoriais atende integralmente as
necessidades do Laboratério Municipal de Analises Clinicas, proporcionando maior
capacidade analitica, confiabilidade dos resultados e reducao de intervengdes manuais, além
de compatibilidade com a estrutura fisica e com a qualificacdo profissional ja existente na
unidade.

Sob o aspecto operacional, verifica-se que o laboratério dispde de espago adequado
para instalagdo dos equipamentos, bem como de profissional bioquimico capacitado para sua
operacdo, nao havendo necessidade de adaptacdes estruturais relevantes ou contratacdo
adicional de pessoal, o que favorece a implementacao imediata da solucao.

No ambito econdmico, a estimativa de pre¢os demonstrou compatibilidade com os
valores praticados no mercado, situando-se dentro do limite estabelecido para contratacao
direta por dispensa de licitagdo, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei n® 14.133/2021,
atualizado pelo Decreto n® 12.807/2025. Ademais, a substituicdo dos equipamentos antigos
tende a reduzir custos indiretos com manutengdo corretiva e terceirizagdo de procedimentos
laboratoriais, contribuindo para maior economicidade ao longo do tempo.

Sob o enfoque juridico, a contratacdo encontra respaldo na legislacdo vigente,
estando devidamente fundamentada, motivada e instruida com base nos principios do
planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse publico, ndo havendo Obices legais a sua
realizacao.

Dessa forma, conclui-se que a contratacao ¢ viavel e adequada, representando medida
necessaria para o fortalecimento da capacidade diagnoéstica do Municipio, melhoria da
qualidade dos servicos laboratoriais e garantia de maior eficiéncia na assisténcia a saide da
populagao.
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