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ASSINADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 60550.004978/2026-93

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo de aparelho de Tomégrafo Computadorizado de 256 canais, de dupla energia, de uso médico-
hospitalar, emissor de radiacdo ionizante, visando atender as necessidades da Secédo de Imagenologia do Hospital
das Forcas Armadas, incluindo instalagdo, montagem, configuracdo, calibracdo, testes, comissionamento e
treinamento (application), de responsabilidade da CONTRATADA, observadas as adequacdes de infraestrutura

atribuidas a CONTRATANTE neste Termo de Referéncia, visando atender as necessidades da Secdo de
Imagenologia do Hospital das For¢as Armadas, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT| UNID. [QUANT| VALOR VALOR
DE UNITARIO| TOTAL
MEDIDA
R$ R$
1 |APARELHO DE TOMOGRAFIA| 614382 UND 01 8.217.371,11(8.217.371,11

COMPUTADORIZADA 256 CANAIS, NO
MINIMO, COM AQUISICAO EM DUPLA
ENERGIA (COM EXPOSICAO SINCRONIZADA
E VARREDUARA UNICA), ESTACOES DE
TRABALHO E ACESSORIOS, contendo as
seguintes caracteristicas:

GANTRY:

a) Sistema de aquisicdo e reconstrucdo de dados com|
detector de estado sdlido com 256 fileiras fisicas e 512
cortes (minimo).

b) Detectores de 256 Fileiras Reais.

¢) Tempo de cortes de 360°: 0,25s ou menor.

d) Espessura de corte disponivel: 0,625mm ou menor.
e) Didmetro: 80cm ou maior.

f) Cobertura minima de 160mm no eixo z em uma|
Unica exposicdo axial (com FOV minimo de 50cm p/ o
coragdo) e 80mm de varredura helicoidal.

TUBO DE RAIOS X:
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a) Capacidade térmica de 7,5 MHU (minima).

b) Capacidade de dissipacdo de calor de 1.300 KHU
/min (minima).

c) Refrigeracdo: a dleo/ar.

GERADOR DE RAIOS X:

a) Poténcia nominal: 100 kW (minima).

b) Faixa de tensdo seleciondvel: minimo de trés
tensOes (qualquer valor) entre o intervalo de 70 e
140 kV (com selecdo em passos fixos contendo
obrigatoriamente opcdes entre 70/80, 100, 120 e 135
/140 kV), permitindo adequagdo do feixe para exames
pediatricos, exames de baixa dose de contraste e
estudos espectrais/dupla energia.

c) Faixa de Corrente: 10 a 800 mA.

CARACTERISTICAS DO MODO DE
EXPOSICAO:

a) Automatico: Sistema de exposi¢do automatico
definindo filtro, kVp e mAs; o equipamento deve
definir automaticamente os pardmetros de exposicdo
necessarios de acordo com os tipos de exames.

b) Manual: o operador seleciona todos os parametros
técnicos como kVp, mAs e o filtro.

MESA DE EXAMES:

a) Capacidade de sustentacdo e sem limitagdao de
movimento da mesa para realizar exames: capacidade
minima 250 kg.

b) Precisdo de movimento longitudinal de + 0,25 mm.
c) Velocidade de movimento horizontal da mesa de
140 mm/segundo (minima).

d) Largura: 40 cm (minima).

EXPLORACAO E MODOS DE AQUISICAO:

a) O equipamento deverd permitir aquisicdo em Modo
Volumétrico/Axial, com cobertura estatica minima de
16 cm por rotagdo, em um tnico disparo;

b) O equipamento devera permitir aquisicdo em Modo
Helicoidal/Espiral, para extensodes superiores a 16 cm;
c¢) No modo helicoidal, deverd oferecer selecdo de
pitch cobrindo a faixa de 0,60 a 1,50, admitidos valores
inferiores a 0,60 para protocolos especificos;

d) Tempo méaximo de aquisicdo continua (scan): 60
segundos ou superior;

e) Alcance da varredura: 2.000 mm, no minimo;

f) Resolugdo espacial: 11 pl/cm @ MTF 10%, no
minimo; g) Aquisicao
cardiaca retrospectiva e prospectiva com acionamento
por ECG;

AQUISICAO ESPECTRAL/DUAL
ENERGY

a) O equipamento deverd permitir aquisicio de
imagens no modo espectral e/ou dupla energia por
técnica de chaveamento de tensdo (kV), dois tubos de
raios X, dupla camada de detector, duplo feixe ou
tecnologia equivalente.

GERENCIAMENTO DE DOSE:
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a) Com tecnologia para reducdao de dose aplicada ao
paciente.

b) Com colimagdo ativa.

c¢) Com recurso e/ou ferramenta de Inteligéncia
Artificial para reducdo de dose, para reducdo de ruidos
e melhora da qualidade de imagens, durante a
aquisicdo e p6s processamento.

d) Com recurso dindmico de otimizacdo de dose
aplicada ao paciente, nos planos X, Y e Z durante a
aquisicdo, com capacidade de modulacdo da corrente
(mA) de acordo com a regido do corpo ou 6rgao a ser
examinada.

ESTACAO DE AQUISICAO (CONSOLE):

a) Console de operacdo dedicado ao equipamento de
tomografia computadorizada, com capacidade de
controle, programacgdo, aquisi¢do, reconstrucao,
processamento e visualizacdo das imagens, compativel
com todos os recursos e funcionalidades do
equipamento ofertado;

b) Memoéria RAM de, no minimo, 32 GB, ou
capacidade tecnicamente equivalente que assegure o
adequado desempenho do sistema de aquisicdo e
reconstrucao;

c) Sistema operacional compativel e homologado pelo
fabricante do equipamento e dos softwares de
aquisicdo, reconstrucdo e controle, com suporte as
funcionalidades previstas neste Termo de Referéncia;

d) Monitor(es) de, no minimo, 23 polegadas, em
tecnologia LCD, LED ou equivalente, com resolucao
compativel com a visualizacdo das imagens e a
operagao do sistema;

e) Capacidade de armazenamento interno de, no
minimo, 1 TB, SSD, destinada ao armazenamento local
dos dados e imagens necessarios ao funcionamento do
sistema, sem prejuizo da integracdo com os sistemas
institucionais de armazenamento e gerenciamento de
imagens do HFA;

f) Matriz de reconstrucdo de, no minimo, 512 x 512
pixels, com suporte a matrizes superiores quando
disponibilizadas pelo equipamento ofertado;

g) Matriz de visualizacdo de, no minimo, 1024 x 1024
pixels, ou resolucdo/matriz equivalente que assegure a
adequada visualizagdo das imagens e das informagoes
clinicas;

h) Capacidade de reconstrucdo de imagens em|
velocidade compativel com o desempenho do
equipamento ofertado e com os protocolos clinicos
previstos neste Termo de Referéncia, devendo ser
assegurado  desempenho suficiente para o
processamento dos exames sem comprometer o fluxo
de aquisicao;

i) Possibilidade de exportagdo, gravacao e distribuicao
das imagens e dos dados dos exames em formato
compativel com os padroes adotados pelo HFA,
incluindo DICOM, com 0s recursos necessarios para
visualizacdo das imagens, quando aplicavel;
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j) Software de aquisicdo e visualizacdo de imagens
com recursos de zoom, roaming, inversdo, flip, rotacao,
ajuste de janela e nivel, anotagdes, medidas e demais
ferramentas necessdrias a andlise das imagens
adquiridas;

k) Tela/interface de comando e controle do
equipamento, permitindo a programacdo e o
acompanhamento dos exames, dos pardmetros de
aquisicdo e das condigdes operacionais do sistema;

1) Sistema de sinalizagdo sonora e visual no painel de
controle e/ou na interface do equipamento, indicando o
momento de exposicdo aos raios X e demais condi¢oes
operacionais relevantes, conforme os recursos de
seguranca previstos pelo fabricante;

m) Processamento grifico dedicado, ou tecnologia
equivalente, com capacidade e recursos compativeis
com todas as aplicagdes de pds-processamento exigidas
neste Termo de Referéncia, incluindo reconstrugao,
processamento, segmentacao, renderizacao,
manipulacdo e visualizacdo bidimensional e
tridimensional das imagens;

n) Teclado e mouse, ou dispositivo apontador, padrao
ABNT2 ou equivalente;

0) Minimo de 02 (duas) placas de rede, ou tecnologial
equivalente que assegure a adequada comunicagdo com
a rede interna do HFA (infraestrutura tecnolégica do
HFA) e integracdo do sistema RIS/PAC (vivace), do
SGH/MV;

p) O console deverd permitir a integracdo e
comunicacdo com os sistemas institucionais do HFA,
inclusive sistemas de gerenciamento, armazenamento e
comunica¢do de imagens médicas, observados os
padrdes e protocolos aplicaveis.

ESTACOES DE POS-PROCESSAMENTO:

OBSERVACAO GERAL: Os requisitos relativos as
estacoes de aquisicio e de pés-processamento
referem-se as capacidades minimas das respectivas
solucées ofertadas, admitindo-se tecnologias,
arquiteturas e implementacées equivalentes, desde
que asseguradas integralmente as funcionalidades e
0o desempenho estabelecidos neste Termo de
Referéncia, bem como, quando aplicavel, os
quantitativos de usuarios e os demais requisitos
definidos para cada solucao.

ESTACOES/SOLUCAO DE POS-
PROCESSAMENTO: 02 (duas) estacoes de pés-
processamento completas (WORKSTATION) OU
01 (uma) solucdo de pos-processamento do tipo
SERVIDOR, devendo, em qualquer das
arquiteturas ofertadas, ser disponibilizadas
integralmente as funcionalidades de pos-
processamento previstas neste Termo de Referéncia
e assegurada a utilizacdo funcional e concorrente
das funcionalidades de pés-processamento por, no
minimo, 04 (quatro) usuarios.

1) ESTACOES DE POS-PROCESSAMENTO
(WORKSTATION):
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a) Estacdo de trabalho de alto desempenho, compativel
com o software de pés-processamento ofertado e
dimensionada para suportar adequadamente o
processamento, a reconstrugcdo, a analise, a
segmentacdo, a manipulacdo e a visualizacdo das
imagens geradas pelo equipamento de tomografia
computadorizada, inclusive para as aplicagdes
avancadas previstas neste Termo de Referéncia;

b) Memoéria RAM de, no minimo, 64 GB, ou
capacidade tecnicamente equivalente que assegure o
adequado desempenho da estagdo para a execucao das
aplicagdes de pds-processamento exigidas, inclusive
em condicdes de utilizagdo simultanea;

c) Capacidade de armazenamento interno de, no
minimo, 1 TB, SSD, destinada ao armazenamento local
dos dados e imagens necessarios ao funcionamento das
aplicacdes de pds-processamento;

d) Processamento grafico dedicado, ou tecnologia
equivalente, com capacidade e recursos compativeis
com todas as aplica¢des de pos-processamento exigidas
neste Termo de Referéncia, incluindo reconstrucdo,
processamento, segmentacao, renderizacgao,
manipulacdo e visualizagdo bidimensional e
tridimensional das imagens;

e) O conjunto de processamento da estacdo deverd
atender, no minimo, aos requisitos de hardware
recomendados pelo fabricante do software de poés-
processamento ofertado para a execuc¢do das aplicacoes
exigidas neste Termo de Referéncia;

f) Teclado padrdo ABNT?2 ou equivalente;
g) Mouse ou dispositivo apontador equivalente;

h) Sistema operacional compativel com o software de
pos-processamento ofertado e com os demais sistemas
integrantes da solucdo;

i) No minimo 01 (uma) porta USB, ou tecnologia
equivalente, para conexdo de dispositivos periféricos,
observadas as politicas de seguranca da informacdo do
HFA;

j) Minimo de 02 (duas) placas de rede, ou tecnologia
equivalente que assegure a adequada comunicagdo com
a rede interna do HFA (infraestrutura tecnolégica do
HFA) e integracdo do sistema RIS/PAC (vivace), do
SGH/MV;

k) Nobreak com autonomia minima de 15 (quinze)
minutos, dimensionado para suportar a estacdo de
trabalho e seus periféricos essenciais, ou solucao
tecnicamente equivalente de protecdo e continuidade
de energia, compativel com a infraestrutura elétrica
disponivel no HFA;

1) A estacdo de trabalho deveréa ser fornecida com todos
os softwares, mddulos, drivers, componentes e licencas
necessarios a execucdo integral das funcionalidades de
poOs-processamento  exigidas neste Termo de
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Referéncia, sem limitagcdo decorrente da capacidade de
hardware ou do nimero de usuérios previsto para a
solucéo.

OBS: Na solucdo composta por 02 (duas) estacdes
WORKSTATION, deverao ser fornecidos todos os
softwares, modulos e licenciamentos necessarios
para permitir a utilizacdo funcional e concorrente
da solucdo por, no minimo, 04 (quatro) usuarios
simultaneos, independentemente da distribuicao
fisica dos usuarios entre as estacoes.

2) SOLUCAO DE POS-PROCESSAMENTO DO
TIPO SERVIDOR:

a) Solucdo computacional de alto desempenho,
compativel com o software de pés-processamento
ofertado e dimensionada para suportar adequadamente
0 processamento, a reconstrucdo, a analise, a
segmentacdo, a manipulacdo e a visualizacdo das
imagens geradas pelo equipamento de tomografia
computadorizada, inclusive para todas as aplicagdes
avancadas previstas neste Termo de Referéncia;

b) Memoéria RAM de, no minimo, 64 GB, ou
capacidade tecnicamente equivalente que assegure o
adequado desempenho da solugdo para a execucdo das
aplicacdes de pos-processamento, inclusive em|
condigdes de utilizagdo simultanea;

c) Capacidade de armazenamento interno de, no
minimo, 2 TB, SSD, destinada ao armazenamento local
dos dados e imagens necessarios ao funcionamento das
aplicacoes de pds-processamento, sem prejuizo da|
integracdo com o0s sistemas institucionais de
armazenamento e gerenciamento de imagens do HFA;

d) Processamento grafico dedicado ou tecnologial
equivalente, com capacidade e recursos compativeis
com todas as aplicagdes de pés-processamento exigidas
neste Termo de Referéncia, inclusive para
reconstrucao, processamento, segmentacao,
renderizacao, manipulacdo e visualizacdo
bidimensional e tridimensional das imagens;

e) O conjunto de processamento devera atender, no
minimo, aos requisitos de hardware recomendados pelo
fabricante do software de pé6s-processamento ofertado
para a execucdo das aplicacdes exigidas neste Termo
de Referéncia, inclusive quando utilizadas de forma
simultanea;

f) Minimo de 02 (duas) interfaces de rede, ou
tecnologia equivalente que assegure a adequada
comunicagdo com a rede interna do HFA
(infraestrutura tecnolégica do HFA) e integracdo do
sistema RIS/PAC (vivace), do SGH/MV;

g) Arquitetura fisica ou virtual compativel com a
solucdo ofertada e com a infraestrutura tecnolégica do
HFA, nao sendo exigida arquitetura construtiva
especifica, desde que atendidos integralmente os
requisitos de desempenho, funcionalidade, seguranga,
conectividade e compatibilidade estabelecidos neste
Termo de Referéncia;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Atualizagdo: DEZ/2025

6 de 28



h) Permitir o acesso e a utilizacdo funcional e
concorrente das funcionalidades de pés-
processamento por, no minimo, 04 (quatro)
usuarios simultaneos, de forma independente e
concomitante, devendo estar incluidos na solugao
ofertada todos os licenciamentos, acessos e demais
recursos necessarios ao atendimento dessa capacidade
minima, ndo sendo suficiente a mera possibilidade
de conexao simultanea de usuarios;

i) Ser compativel e interoperavel com os sistemas e a
infraestrutura tecnolégica utilizados pelo HFA,
inclusive com os sistemas de gerenciamento,
armazenamento e comunicacdo de imagens médicas,
quando aplicavel;

j) Todos os softwares, médulos, licencas, componentes
e demais recursos necessarios ao pleno funcionamento
da solucdo e ao atendimento integral das
funcionalidades exigidas neste Termo de Referéncia
deverdo estar incluidos no fornecimento, ndo podendo
o atendimento aos requisitos minimos depender da
aquisicdo posterior, pelo HFA, de licencas ou
componentes adicionais.

OBS 1: Na solucdo do tipo servidor, a capacidade
minima de 04 (quatro) usuarios devera
corresponder a utilizacdo funcional e concorrente
das funcionalidades de poés-processamento, e nao
apenas a capacidade de conexdo simultanea.
Deverdao estar incluidos na solucdo todos os
licenciamentos, acessos e demais recursos
necessarios ao atendimento dessa capacidade
minima.

SOFTWARES PARA AS ESTACOES DE
AQUISICAO E POS-PROCESSAMENTO:

1 - Core de Reconstrucao e Analise Espectral
Nativa:

a) Reconstrucdo Monoenergética Virtual (VMI):
Gerador de séries de imagens monoenergéticas virtuais
ajustaveis pelo usuario em uma faixa de no minimo 40
keV a 140 keV (ou equivalente superior), permitindo
otimizacdo de contraste iodado, aumento de contraste
tecidual e reducdo de artefatos.

b) Mapeamento e Quantificacdo de Iodo (Iodine
Maps): Ferramenta para isolar, mapear em escala de
cores e quantificar numericamente a concentragido de
iodo (em mg/mL) nos tecidos.

¢) Imagens Virtuais Sem Contraste (VNC / VNCa):
Algoritmo de subtracao digital de contraste iodado para
geracdo de séries virtuais ndo-contrastadas a partir de
aquisicoes contrastadas, dispensando fases nativas
repetidas.

d) Decomposicio Material e Niamero Atomico
Efetivo: Capacidade de andlise quantitativa da
composicdo quimica tecidual baseada na decomposicao
de 2 ou 3 materiais e célculo do numero atémico
efetivo.
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e) Reducdo Espectral de Artefatos Metalicos (MAR
Espectral): Software dedicado a atenuacéo de artefatos
causados por proéteses, placas e implantes metalicos via
combinacédo de feixes de alta energia e algoritmos de
filtragem.

2 - Neurorradiologia e AVC Agudo:
a) Perfusdo Cerebral Quantitativa (CTP):

Célculo automatizado e geragdo de mapas paramétricos
de Volume Sanguineo Cerebral (CBV), Fluxo
Sanguineo Cerebral (CBF), Tempo Médio de Transito (
MTT) e Tempo até o Pico (Tmax ou TTP).

Deteccdo e quantificacdo automatica do volume da
Penumbra Isquémica (érea hipoperfundida) versus o
Nucleo do Infarte (mismatch).

b) Subtragio Ossea Automatica (Angio-TC
Craniana e Cervical): Remo¢do em um clique das
estruturas 6sseas da calota e base do crénio para
isolamento da arvore vascular.

c) Analise Vascular Cerebral e Cervical:
Rastreamento automaético de linha de centro (centerline
), medicdo de didmetros, percentual de estenose e
avaliacdo  tridimensional de aneurismas e
malformacGes arteriovenosas.

3 - Cardiologia e Vascular Estrutural

a) Escore de Calcio Coronariano Automatizado:
Deteccéo e quantificacdo de calcio (métodos Agatston,
Volume e Massa) com classificagdo percentilica
automatizada ajustada por idade e sexo.

b) Angiografia Coronariana por TC (CCTA) e
Analise de Placas:

Extracdo e segmentacdo automdtica das artérias
coronérias com geracdo de visualizagdes em MPR|
Curvo e navegacao endoluminal (fly-through).

Caracterizagdo e quantificagdo automatizada de placas
coronarianas, diferenciando placas calcificadas, ndo-
calcificadas e de baixa atenuacéo.

c) Perfusdao Miocardica Espectral e/ou Dinamica:
Avaliacdo da perfusdo miocéardica em repouso e/ou
estresse via mapa de distribuicdo tecidual de iodo para
detecgdo de defeitos perfusionais e isquemia.

d) Funcdo Ventricular Esquerda e Direita: Medicdo
quantitativa de volume sist6lico/diastdlico, fracdo de
ejecdo, massa miocardica e andlise de mobilidade de
parede.

e) Planejamento Vascular Estrutural (TAVI /
TEVAR /EVAR):

Moddulo TAVI/TAVR: Medigdo automatizada do anel
aortico (perimetro, area, didmetros), altura dos Ostios
coronarianos e vias de acesso iliaco-femorais.
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Médulo Aorta/EVAR: Mapeamento da aorta com
mensuracdo de colos operatérios, angulacGes e
extensdo de aneurismas/dissecgoes.

4 - Oncologia e Abdémen (Com Volumetria
Hepatica)

a) Volumetria e Segmentacdo Hepatica 3D:

Segmentagdo automdtica e/ou semi-automatica do
parénquima hepatico total e extracdo dos segmentos
hepaticos de Couinaud.

Mapeamento e reconstru¢ao 3D da anatomia vascular
hepética (veia porta, artéria hepatica e veias supra-
hepaticas).

Célculo volumétrico automatizado do figado total, de
lobos/segmentos especificos e de volumes tumorais
/lesionais para planejamento cirtrgico de resseccdo e
transplante.

Céalculo do volume de parénquima hepético
remanescente (Future Liver Remnant).

b) Caracterizacdo Tecidual e Tumoral Espectral:
Avaliacdo quantitativa da captacdo de iodo e perfil
espectral em lesdes focais (hepaticas, pancreaticas,
renais e adrenais) para diferenciacdo entre cistos,
lesdes benignas e tumores hipervasculares/malignos.

c¢) Acompanhamento Oncolégico Lesional (RECIST
/ mRECIST): Segmentacdo 3D de lesdes-alvo com
comparacdo automética temporal de didmetros e
volumes conforme critérios RECIST 1.1 e mRECIST.

d) Colonografia por TC (ColonTC Virtual):
Navegacdo endoluminal automatizada do célon com
recursos de "limpeza fecal virtual" (electronic cleansing
) e deteccdo semi-automatica de polipos.

5 - Musculoesquelético (MSK)

a) Mapeamento de Cristais (Gota / Urato
Monossodico): Identificacdo e  diferenciagdo
colorimétrica de depésitos de urato monossédico (gota)
em relacdo aos depésitos de calcio/pirofosfato em
articulagoes e tecidos moles.

b) Avaliacio de Edema de Medula Ossea (Bone
Marrow Edema - BME): Algoritmo espectral para
remogao do componente de célcio do osso trabecular,
permitindo a visualizacdo e quantificacdo de edema
0sseo resultante de fraturas ocultas, traumas ou
processos inflamatérios.

6 - Pneumologia e Torax Avancado

a) Perfusao Pulmonar / Tromboembolismo
Pulmonar (TEP): Mapeamento do mapa de perfusdo
do parénquima pulmonar via densidade de iodo para
identificacdo de defeitos de perfusdo segmentares e
subsegmentares associados a TEP.

b) Deteccdo e Volumetria de Nodulos Pulmonares
(CAD): Localizacdo automdtica de nédulos,
mensuracdo  volumétrica precisa e cdlculo
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automatizado do tempo de duplicacdo volumétrica (
doubling time) em estudos seriados.

c) Densitometria Pulmonar Quantitativa (Enfisema
e Vias Aéreas): Quantificacdo da porcentagem de
parénquima destruido/enfisematoso por limites de
atenuacgdo e andlise quantitativa da espessura da parede
das vias aéreas.

7 - Inteligéncia Artificial (IA) e Arquitetura do
Sistema

a) Reconstrucao por Aprendizado Profundo (Deep
Learning Reconstruction): Algoritmo de
reconstrucao baseado em redes neurais treinadas paral
reducdo substancial de ruido, preservacdo de textura de
imagem e melhoria de resolucdo espacial com ultra-
baixa dose de radiacao.

ACESSORIOS RELACIONADOS AO
TOMOGRAFO:

a) quadro de forca completo;

b) estabilizador de tensdo de rede, interno ou externo,
homologado pela empresa e suportando variagoes de
tensdo de pelo menos +10%; caso recomendado pela
empresa ou transformador com sistema completo de
filtragens e regulacdes das linhas de alimentagao
elétrica interna no equipamento capaz de gerar uma
condicdo de estabilidade elétrica inicial para todos os
componentes;

c) nobreaks senoidal com poténcia compativel para
console e estacbes de pds processamento, com
autonomia de 15 minutos (minima);

d) todos os phantons integrados ao equipamento,
necessarios para calibragdo, controle de qualidade e
medicado de dose de radiagdo;

e) equipamento de sistema de gatilhamento ECG do
paciente para aquisi¢des cardiacas com monitor
integrado do Gantry ou por rodizio, habilitando
aquisi¢Bes cardiacas prospectivas e retrospectivas;

f) cunhas para posicionamento de pacientes (pernas,
joelhos);

g) suporte de cabeca axial, coronal e abdomen/térax
com suporte de queixo e testa

h) extensdo de mesa;

i) almofada para apoio de cabeca;

j) almofadas de suporte;

k) almofada extensora de pés;

1) faixa imobilizadora de cabeca;

m) faixa imobilizadora de queixo;

n) jogo de faixas para imobilizacgdo corpdrea;

0) suporte de cabeca inclinavel;

p) berco para posicionamento de criangas/bebés na
mesa, ou acessorio similar;

q) acessdrios para posicionamento infantil;

r) suporte de cabeca infantil;

t) suporte para braco de injecdo venosa;

s) objetos simuladores do fabricante para calibracdo
diaria;

t) sistema de comunicacao entre paciente e operador;

ACESSORIOS RELACIONADOS AO SISTEMA
DE PLANEJAMENTO:

a) Camera integrada ao gantry para observagdo e
posicionamento do paciente.
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b) Equipamento de sistema de gatilhamento ECG do
paciente para aquisi¢des cardiacas com monitor|
integrado do Gantry ou por rodizio.

MOBILIARIOS NECESSARIOS PARA
ACOMODACAO/ACONDICIONAMENTO E
FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO:

a) Armarios para guarda de manuais, acessorios e
objetos simuladores: armario em MDF, espessura de 25
mm (minimo), revestido com laminado melaminico,
cor branca ou cinza, espago interno dividido em
prateleiras, portas de giro, pés ajustaveis ou armario
padrdo contido no manual do equipamento ou anexo de
informagdes complementares do fabricante, com
dimensdes em compatibilidade com o espacgo
disponivel para instalacdo/colocacdo e quantitativo de
simuladores;

b) Cadeira (para o operador do equipamento) com
regulagem de altura por pistdo pneumatico com bracos
ajustaveis e com ampla superficie de apoio com
rodizios em nylon 6, com assento estofado com
espuma injetada, impermedvel e resistente, com
encosto impermedvel, capacidade de carga: 120 kg (
minima);

c) Mesa/bancada (para console e estacdo de trabalho)
em MDF, espessura 25 mm (minima),

revestido com laminado melaminico, cor branca ou
cinza, pés ajustdveis, compatibilidade com o espago
disponivel para instalacdo/colocagdo e quantitativo de
equipamentos ou mesa de CT padrdo contida no
manual ou anexo de informagdes complementares do
fabricante.

OBS:

a) O aparelho de Tomografia Computadorizada (TC),
as estagOes de trabalho e acessérios, devem possuir
registro na ANVISA (Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria) e atender a todos os requisitos da Instrucdo
Normativa n° 93 de 27 maio de 2021 da ANVISA, no
que couber. b) O aparelho de
Tomografia Computadorizada ofertado devera possuir
software ou ferramenta de monitoramento de
mensuracdo de doses de radiagcdo no
paciente. ¢) a Empresal
vencedora do certame deverd formecer e se
responsabilizar pela instalacdo de quadros elétricos
(quadro de forca), no-breaks, transformadores de
tensdo e acessorios para a instalacdo do equipamento
incluindo cabos de conexdes e outros itens necessérios
para concluir a instalacdo dos equipamentos e a sua
consequente liberagdo para uso.

d) Treinamento de operagdo do equipamento (
application) de 10 dias uteis (ao longo de duas
semanas), sendo 8 horas diarias.

e) Deverd ser fornecido o manual de operacao,
manual técnico e esquema eletronico do equipamento,
todos em formato fisico e digital e Phantom para
calibragdo, em portugués.

f) Garantia minima: 24 (vinte e quatro) meses integral
(mdo de obra, partes e pegas, incluindo o tubos de raios-
X e o detector).
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1.1.1. Antes da instalacdo do novo, a empresa vencedora devera desinstalar, desmontar e empacotar o Tomégrafo
gue ja possuimos instalado em funcionamento (marca GE, modelo Multislice LightSpeed VCT, 64 canais), bem
como transporta-lo para sala ao lado, ainda na Secdo de Imagenologia, conforme consta no item 6, dos Estudos
Técnicos Preliminares (ETP), apéndice deste Termo de Referéncia.

1.1.1.1. A CONTRATADA devera apresentar cronograma para execucdo das etapas de sua responsabilidade,
desde o inicio da execugdo contratual até a conclusdo da instalagdo, configuracdo, calibracdo, testes,
comissionamento e demais atividades necesséarias ao recebimento definitivo do objeto, observadas as
condi¢bes estabelecidas no item 5 deste Termo de Referéncia e no item 6 do Estudo Técnico Preliminar.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro
de 2021.[A4]

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105
da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacédo esta previsto no Plano de Contratac6es Anual 2026, conforme detalhamento a sequir:
[) ID PCA no PNCP: 03277610000125-0-000001/2026;
II) Data de publicacdo no PNCP: 07/04/2026;
1) 1d do item no PCA: 228;

V1) Classe/Grupo: 6525 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MEDICO, DENTARIO E
VETERINARIO; e

V) Identificador da Futura Contratagdo: 112408-173/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descri¢cdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico sobre o tema, dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Os principais critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos no tépico 14 do Estudo Técnico Preliminar (ETP),
apéndice deste Termo de Referéncia.
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4.2. Considerando que o aparelho de Tomografia Computadorizada é de finalidade médica e emissor de radiacéo
ionizante para diagndstico de patologias em humanos, bem como as esta¢cbes de trabalho de pés processamento das
imagens radiologicas (workstation) e acessorios sao de finalidade médica e para o diagnéstico de patologias de
humanos, além do workstation de Tomografia Computadorizada possuir requisitos de desempenho e aceitacdo
minimos especificados pela ANVISA na Instrucdo Normativa 93, de 27 de maio de 2021, além dos critérios de
sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto [pag. 110 em diante do  *guia-de-
contratacoessustentaveis-2024.pdf (www.gov.br)], devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no
Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.2.1. O Fornecedor(a) devera assumir a obrigacdo de disponibilizar todas as pecas e servicos necessarios
para manter os equipamentos objeto da aquisicdo dentro de suas caracteristicas originais e nas condi¢des que
o fabricante garantir, durante, no minimo, 10 (dez) anos, a contar da data de recebimento definitivo dos
referidos equipamentos. A exigéncia se justifica para garantir o direito de funcionamento adequado do produto
durante sua vida util, conforme art. 32 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e art. 13, inc. XXI do
Decreto n 2.181/97. Além disso, garantir a vantajosidade da aquisicdo de aparelho de alto custo e
complexidade tecnol6gica pela Administracdo por meio da possibilidade de utilizar com seguranga 0s
aparelhos dentro das carateristicas originais no servico de salde em tempo suficiente que justifigue o gasto
publico, além de contribuir com a sustentabilidade [pag. 18 do - *guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.
pdf (www.gov.br)].

4.2.2. Comprovante de registro do Tomografo Computadorizado (TC), das estacbes de trabalho (workstation) e
acessorios na ANVISA, conforme art. 25 da Lei 6.360 /76 e RDC N° 549, DE 30 de agosto de 2021 c/c RDC
546 de 30 de agosto de 2021, ambas da ANVISA;

4.2.2.1. S6 sera admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a
Lei n® 6.360, de 1976 e Decreto n® 8.077, de 2013.

4.2.2.2. S6 serd admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessorios, com finalidade
médica, odontologica, laboratorial ou fisioterapica, utilizados direta ou indiretamente para diagndstico,
tratamento, reabilitacdo e monitoracdo em seres humanos, e equipamentos com finalidade de
embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO n° 384, de 18 de dezembro de 2020,
cumpram os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade e as Especificagfes para o Selo de Identificacédo
da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilancia Sanitaria — Consolidado.

4.2.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e 0 armazenamento e que ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo em concentragao
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(hg), cromo heavalente (Cr (VI)), Cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados
(PBDEs), conforme observado nos incisos Il e IV, do Art. 5° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n°. 01, de 19
de janeiro de 2010;

4.2.4. Que os materiais e componentes do bem a serem adquirido ndo se enquadram no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme IN IBAMA
n® 13 de 23 de agosto de 2021.

Subcontratacao
4.3. N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

4.3.1. A contratada permanecera sendo responsavel integralmente pela execucdo das obrigacdes assumidas,
sem prejuizo da utilizacdo, quando juridicamente admissivel, de terceiros para atividades meramente
acessorias, instrumentais ou de apoio que ndo caracterizem a subcontratacdo do objeto, observadas as
disposicdes deste Termo de Referéncia e da legislacéo aplicavel.

Garantia da contratacao

4.4. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
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4.4.1. Considera-se que o objeto da contratacdo sera entregue de forma integral, bem como ndo havera
parcelamento na entrega ou obrigagfes futuras, ndo havendo, portanto, exigéncia que justifiquem a retengéo
de garantia, concluindo pela inexisténcia de riscos consideraveis a Administracdo, neste caso.

4.4.2. Embora se tratar de objeto de alto valor, a onerosidade em torno da prépria exigéncia de garantia, como
regra, representa um valor que seria agregado as propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos
dessa exigéncia seriam repassados a propria Administracdo contratante. Portanto, essa exigéncia vai de
encontro a economicidade da contratacdo, assim como, por conta desses fatores, pode representar diminuicao
do universo de interessados e ao carater competitivo do certame.

5. MODELO DE EXECU(;AO DO OBJETO
Condicdes de Entrega

5.1. O prazo para entrega do equipamento sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de envio
da Nota de Empenho ao fornecedor, em remessa Unica.

5.1.1. A instalacdo, montagem, configuracdo, calibracdo, testes, comissionamento e demais atividades
necessarias ao funcionamento do equipamento seréo realizadas pela CONTRATADA apés a conclusédo das
adequacOes de infraestrutura de responsabilidade da CONTRATANTE e a consequente libera¢do formal do
ambiente para instalacéo.

5.1.2. A CONTRATANTE comunicara formalmente a CONTRATADA a conclusdo das adequacbes e a
disponibilizagdo do ambiente em condi¢Bes técnicas para instalagdo.

5.1.3. Ap6s a comunicacao prevista no subitem 5.1.2, a CONTRATADA devera, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, realizar a verificacdo da conformidade do ambiente com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Projetos e Requisitos de Instalacdo e apresentar a CONTRATANTE a respectiva aprovacdo ou relatério de
pendéncias, conforme o caso, acompanhado do cronograma de execucgéo das etapas referentes a instalagao.

5.1.3.1. Estando o ambiente em condi¢cfes técnicas para instalacdo, a CONTRATADA devera iniciar as
atividades de instalagdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da formalizagdo da aprovacdo do
ambiente pela CONTRATADA e da respectiva liberacdo para instalacdo pela CONTRATANTE.

5.1.4. O periodo em que a execu¢do das atividades de responsabilidade da CONTRATADA permanecer
impedida em razdo da ndo conclusdo ou da nado disponibilizacdo das adequacdes de infraestrutura de
responsabilidade da CONTRATANTE nado sera considerado atraso da CONTRATADA, devendo o
cronograma de execucao ser prorrogado pelo periodo correspondente, observado o disposto no art. 115, § 5°,
da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2. A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, tédo logo tenha conhecimento, qualquer fato que possa
comprometer o cumprimento dos prazos contratuais, indicando sua causa, as atividades afetadas e, sempre que
possivel, a repercussao estimada no cronograma de execucao.

5.2.1. Quando o impedimento decorrer de fato atribuivel & CONTRATANTE, inclusive da ndo conclusédo ou da
nao disponibilizacdo das adequacfes de infraestrutura necessarias a instalagdo do equipamento, a ocorréncia
devera ser registrada pela fiscalizacdo, com a consequente atualizacdo do cronograma, observado o disposto
no item 6.2 deste Termo de Referéncia.

5.2.2. Quando o atraso decorrer de fato imputavel a CONTRATADA, permanecerdo aplicaveis as obrigacoes,
prazos e sancdes previstas neste Termo de Referéncia.

5.3. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS: Setor HFA -
Sudoeste - Brasilia/DF - CEP: 70673-900, Secédo de Almoxarifado, Sala de Entrada, portdo de acesso pela Via HCE
Dois, quando se tratar de Nota Fiscal com natureza de operagdo venda, sendo o recebimento, neste momento, de
carater provisorio, compreendido, de segunda a quinta-feira, entre 7:00h as 11:30h e 13:00 as 16:00h. As sexta-feira,
entre 7:00h as 11:30h.
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Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 02 (dois) anos, ou
pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

5.5. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor
devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.6. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes de uso, sem
gualquer dnus ou custo adicional para o Contratante.

5.7. A garantia abrange a realizacdo da manutencgéo corretiva dos bens pelo proprio Contratado, ou, se for o caso, por
meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.8. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢cdes necessarias.

5.9. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por
outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrfes de qualidade e desempenho iguais ou superiores
aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

5.10. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens, componentes ou pegas que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 07 (sete) dias Uteis, contados a partir da comunicagao formal do defeito
pela Administracao, ressalvadas as hipéteses de prorrogacao previstas no subitem 5.11.

5.11. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo escrita e devidamente justificada do Contratado, apresentada antes do término do prazo
inicial, acompanhada da comprovacgdo da impossibilidade técnica de conclusao do reparo ou substituicdo no prazo
originalmente estabelecido, ficando a prorroga¢éo condicionada a aceitagdo expressa do Contratante.

5.12. Na hipo6tese do subitem anterior, quando a indisponibilidade do equipamento comprometer a continuidade dos
servicos assistenciais e diagndsticos, o Contratado devera adotar, as suas expensas, medidas tecnicamente
adequadas para minimizar os impactos decorrentes da indisponibilidade, podendo, quando tecnhicamente viavel e
necessario, mediante prévia anuéncia do Contratante, disponibilizar equipamento equivalente, de especificacao igual
ou superior ao anteriormente fornecido, observadas as condi¢cbes de infraestrutura, seguranca, instalacdo, testes e
demais requisitos técnicos e sanitarios aplicaveis.

5.13. Decorrido o prazo maximo estabelecido para reparo ou substituicdo sem que o Contratado tenha solucionado o
problema ou adotado medidas previstas no subitem 5.12, e caracterizado o inadimplemento contratual, o Contratante
podera, observadas as disposi¢des legais e contratuais aplicaveis, adotar as medidas necessdrias para assegurar a
continuidade dos servicos, inclusive mediante contratacdo de terceiros para execucdo dos reparos, ajustes ou
substituicdo do bem ou de seus componentes, sem prejuizo da apuracao das responsabilidades do Contratado e da
cobranca dos custos decorrentes, quando cabivel, sem que a ado¢do dessas medidas impliqgue perda ou reducao da
garantia contratual do equipamento.

5.14. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serda de responsabilidade do
Contratado.

5.15. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condicoes,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, inclusive quando decorrente da nédo
conclusédo ou da nao disponibilizacdo, pela CONTRATANTE, das adequacdes de infraestrutura que Ihe tenham sido
atribuidas e que sejam necessarias a continuidade da execucao das obrigacfes da CONTRATADA, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo periodo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila, nos termos do art. 115, 8 5°, da Lei n° 14.133, de 2021.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes
acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericAo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacdo

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

Fiscalizagcdo Téchica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéao.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucgdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notifica¢cdes para a corregédo
da execucao do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
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Gestor do Contrato
6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato contendo todos os
registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.16.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgfes.

6.16.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de
aplicagdo de sanc@es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.16.7. enviar a documentagcao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sanc¢oes:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;
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7.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”", que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratéria, para as infragcdes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias

7.2.4.2. Compensatoria, para as infracfes descritas acima alineas “e” a “h” de 15% (quinze por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor da contratagéo.

7.2.4.3. Compensatoria, para a inexecuc¢ao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 5% (cinco por
cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacéo.

7.2.4.4. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 2% (dois por cento) a 5% (cinco
por cento) do valor da contratacao.

7.2.4.5. Compensat6ria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 10
% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratagéo.

7.2.4.6. Compensatoéria, para a infragéo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (meio por cento) a 2% (dois
por cento) do valor da contratacao:

7.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagéo.

7.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢cBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicacdo das sanc0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para 0s
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegac¢éo de desconhecimento das comunicacgdes a
eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:
7.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.9.4.0s danos que dela provierem para o Contratante; e
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7.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrac6es administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizag6es, nao inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

8.1. Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para
efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

8.1.1. O recebhimento provisério decorrente da entrega fisica do equipamento ndo implicara seu recebimento
definitivo nem a conclusdo da execugao do objeto, permanecendo necessdarias a instalacdo, montagem,
configuracédo, calibracdo, testes, comissionamento e demais atividades previstas neste Termo de Referéncia.

8.1.2. Quando a instalacdo e os testes de funcionamento ndo puderem ser realizados imediatamente em razao
da ndo conclusdo ou ndo disponibilizacdo das adequacdes de responsabilidade da CONTRATANTE, o fato
devera ser registrado formalmente pela fiscalizacdo, ndo sendo imputado & CONTRATADA o periodo
correspondente ao impedimento.

8.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em
desacordo com as especificagcdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 20 (vinte) dias uteis, contado da concluséo das atividades de
instalagéo, configuracgéo, calibragéo, testes, comissionamento e treinamento previstos neste Termo de Referéncia,
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desde que concluidas as verificacdes necesséarias quanto a qualidade, quantidade, funcionamento e conformidade do
equipamento, mediante termo detalhado.

8.3.1. Por ser um equipamento de uso médico para diagnostico, emissor de radiacdo ionizante, de alto custo e
de alta complexidade tecnolégica, carece de maior cautela para ser conferido em mindcias. Além disso, apos a
instalacdo de todos os equipamentos e acessorios, havera necessidade de treinamentos (aplicattions) de
Técnicos em Radiologia e Médicos para operar o aparelho de Tomografia Computadorizada (TC) e as estacfes
de aquisicdo e de poOs processamento das imagens (workstations). Portanto, no caso, o prazo majorado do
recebimento definitivo se justifica. Pelo exposto, o prazo de 10 dias para liquidac¢do (IN SEGES/ME n° 77), deve
ceder aos obstaculos e as dificuldades reais do gestor, conforme teleologia do art. 20 e 22 da LINDB (Decreto-
Lei 4.657/42).

8.3.2. Caso a concluséo das atividades necessarias ao recebimento definitivo esteja impedida por fato atribuivel
a CONTRATANTE, especialmente pela ndo conclusdo ou nédo disponibilizacdo das adequacbes de
infraestrutura de sua responsabilidade, o prazo previsto no subitem 8.3 somente tera inicio apos a cessagao do
impedimento e a concluséo das atividades necessérias a afericdo da conformidade do objeto.

8.3.3. Caso a conclusao das atividades mencionadas no subitem anterior esteja impedida por fato atribuivel a
CONTRATANTE, especialmente pela ndo conclusdo ou ndo disponibilizagdo das adequacdes de infraestrutura
de sua responsabilidade, o prazo para recebimento definitivo tera inicio somente apdés a cessacdo do
impedimento e a conclusao das atividades necessérias a afericdo da conformidade do objeto.

8.3.4. O periodo correspondente ao impedimento decorrente de obrigacdo de responsabilidade da
CONTRATANTE néo sera considerado para fins de caracterizacdo de atraso da CONTRATADA.

8.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.

8.6. O prazo para a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias na execu¢édo do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidagéo
de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos
bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

8.8. As atividades de montagem, instalacdo, configuracédo, calibracdo, testes, comissionamento e demais atividades
necessarias ao funcionamento ou uso do equipamento que sejam de responsabilidade da CONTRATADA correrdo
por sua conta e constituirdo condicdo para o recebimento definitivo do objeto, ressalvadas as adequacdes e
adaptaces de infraestrutura expressamente atribuidas a CONTRATANTE neste Termo de Referéncia.

Liquidacao

8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correr4 o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacao, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

8.9.1. O prazo para liquidacdo deve atender as peculiaridades do objeto, a fim de garantir o perfeito
funcionamento do equipamento contratado e assegurar a qualidade e a seguranca exigida.

8.10. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, no
caso de contratacGes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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8.11.1. o prazo de validade;

8.11.2. a data da emisséo;

8.11.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

8.11.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

8.11.5.0 valor a pagar; e

8.11.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

8.12. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizagdo da situacao, sem 6nus ao Contratante;

8.13. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
8.14.1 verificar a manutencédo das condicfes de habilitacédo exigidas;

8.14.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

8.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.16. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

8.17. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.18. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.19. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagcdo, mediante aplicacdo do indice IPCA (indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo), de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

8.21. pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

8.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

8.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.
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8.24. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.25. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de Crédito
8.26. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

8.26.1. A eficacia da cessédo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracédo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

8.26.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cfes de
habilitacédo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a realizacado
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem
como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

8.26.3. O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecbes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo.

8.26.4. A cessao de crédito ndo afetarda a execug¢do do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

8.27. O disposto nesta sec¢do ndo afeta as operacdes de crédito de que 8trata a Instrugcdo Normativa SEGES/MGI n°
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.28. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado, em 31/07/2026.

8.29. Apb6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preg¢os iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo), exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.30.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.

8.31. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a
importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.32. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.33. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacéo entdo em vigor.

8.34. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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8.35. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

9.1.1. O Pregoeiro solicitara ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie
juntamente com a proposta, sob pena de ndo aceitacéo:

9.1.1.1. O documento comprobatério da notificacédo/registro do produto na ANVISA, conforme legislacdo
vigente, notadamente a Lei n® 6.360, de 1976 e o Decreto n° 8.077, de 2013; e

9.1.1.2. Comprovacao de que o equipamento sob Regime de Vigilancia Sanitaria contém o Selo de
Identificagdo da Conformidade do INMETRO afixado nele.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto serd integral

Exigéncias de habilitacao

9.3. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0os seguintes requisitos;
Habilitacdo juridica

9.4. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins
de identificagdo em todo o territério nacional,

9.5. empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.7. sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.8. sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial
da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual ser4 considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020;

9.9. sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia — Aquisi¢des — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 23 de 28
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025



9.12. Ato de Autorizacdo de Funcionamento (AFE) para o exercicio da atividade de comércio, distribuicao,
armazenamento, embalagem, expedicdo, exportagdo, extragdo, fabricacdo, fracionamento, importacdo, producéo,
purificacdo, reembalagem, sintese, transformacéo e transporte de drogas, medicamentos, insumos farmacéuticos e
correlatos (produtos para a saulde), expedido pela ANVISA, para os produtos abrangidos pela RDC n° 16, de 1° de
abril de 2014, da ANVISA. Caso a licitante seja dispensada da AFE, devera apresentar documento de comprovagéo
da dispensa.

9.12.1. Licenga Sanitaria Estadual ou Municipal vigente, nos termos do artigo 21 da Lei n.° 5.991, de 17 de
dezembro de 1973. Caso a licitante seja dispensada da Licenca, deverd apresentar documento de
comprovagéao da dispensa.

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidacéo
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

9.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagdo/contratacdo, ou de sociedade simples;

9.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contibeis do dltimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
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Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC

Passivo Circulante

9.25. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patrimdnio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deverado ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagédo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacdo Técnica

9.29. Comprovagédo de aptiddo para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior & do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certidoes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso.

9.29.1. Para fins da comprovacgéo de que trata este subitem, os atestados dever&o dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

9.29.1.1. Fornecimento de aparelho novo emissor de radiacdo ionizante de uso médico-hospitalar na
guantidade minima de 1 (um) item, conforme as especifica¢gées do objeto.

9.29.1.2. Para fim de comprovacdo de quantitativo constante no(s) atestado(s), quando nao estiver
discriminado, podera ser através de instrumento de contrato ou nota fiscal ou outro documento
equivalente.

9.29.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo exigido, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados relativos a contratos executados de forma concomitante.

9.29.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.29.4. O fornecedor disponibilizara todas as informac8es necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
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9.30. Prova de atendimento aos requisitos para o exercicio da atividade de comércio, distribuicdo, armazenamento,
embalagem, expedicdo, exportacdo, extracdo, fabricacdo, fracionamento, importacdo, producdo, purificacéo,
reembalagem, sintese, transformacao e transporte de drogas, medicamentos, insumos farmacéuticos e correlatos
(produtos para a saude), previstos no Ato de Autorizagdo de Funcionamento (AE), expedido pela ANVISA, para os
produtos abrangidos pelo art. 3° da RDC n° 16, de 1° de abril de 2014, da ANVISA.

Disposicdes gerais sobre habilitacéo

9.31. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nado funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagdo serédo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.32. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.33. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.34. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.356. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de ndmeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizac&o do recolhimento dessas contribuicdes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$ 8.217.371,11 (oito
milhdes, duzentos e dezessete mil, trezentos e setenta e um reais e onze centavos), conforme custos unitarios
apostos na tabela contida no item 1.1., acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Uniao.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestao/unidade: 112408/0001;

II) Fonte de recursos: 1000;

[II) Programa de trabalho: 05.302.0032.20XT.0001;

IV) Elemento de despesa: 409052; e
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V) Plano interno: 168701.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel

13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato

1. Os documentos seguirdo em apartado no processo.

14. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as
disposicdes e obrigacdes previstas no Edital OU Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e nos demais
anexos a que se refere o Pregdo/Concorréncia/Dispensa Eletrénica n°........... /20....... , bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados
durante o processo de contratacao.

Local-UF, ........ (o [ de 20.....

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

SILVIA CARVALHO DE SOUZA
Membro da EPC - Integrante Requisitante

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 01/10/2026 as 13:10:24.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

MARCIO DE CAMPOS E SILVA

Membro da EPC - Integrante Técnico

LUIZ ANTONIO RIVERA COSTA JUNIOR

Membro da EPC - Integrante Administrativo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 01/10/2026 as 12:43:44.
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