ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
TRANSFORMAGAO DE UM VOLARE EM UNIDADE MOVEL DE SAUDE DA MULHER

1. OBIJETIVO

1.1. O presente termo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em TRANSFORMAGAO DE UM
VOLARE EM UNIDADE MOVEL DE SAUDE DA MULHER.

2. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

2.1. Os servicos objeto da contratacdo pretendida possuem as seguintes especificacdes:

o ~ CATSER/ VALOR
N DESCRICAO CATMAT UN QTD UNITARIO VALOR TOTAL
LOTE 1

Transformacdo de micro-06nibus Volare em Unidade
1 | Mdvel de Saude da Mulher de acordo com o Termo 17400 | UN | 1 |[RS$197.000,00| RS 197.000,00
de Referéncia.

MESA GINECOLOGICA ELETRICA - Destinada a
realizagdo de exames ginecoldgicos, obstétricos,
proctolégicos e demais procedimentos clinicos
correlatos. Caracteristicas técnicas minimas:
movimentos automatizados e independentes para
elevagdo e abaixamento total da maca; elevagdo e
rebaixamento da perneira; elevagao e abaixamento
do encosto; posicao cadeira e posigdo maca;
acionamento por comando tipo pedal; apoio de

2 | pernas e calcanheiras reguldveis; gaveta auxiliar 415928 | UN | 1 | R$15.000,00 | RS 15.000,00
para coleta de material; suporte para rolo de papel
lencol; estrutura em ago com pintura epoéxi.
Estofamento em courvin ou poliuretano (PU),
lavavel e de facil higienizagdo. Base com minimo de
04 (quatro) rodizios, com travas de seguranca,
capacidade de carga minima 200 kg, alimentacdo
220V ou bivolt, registro na ANVISA obrigatdrio.
Garantia minima de 12 (doze) meses. Inclusa
instalacao.
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FOCO DE EXAME GINECOLOGICO - Em LED, com

. . o 482047 | UN | 1 RS 1.113,00 RS 1.113,00
braco articulado. Inclusa instalacao.
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ESCADA DE 02 DEGRAUS - Para acesso a mesa
4 | ginecoldgica, em aco SAE 1020, espessura minima da | 481039 | UN 1 RS 228,00 RS 228,00
chapa de 1,00 mm. Inclusa instalag¢do.
CADEIRA GIRATORIA - Estofada, revestida em
5 | courvin, com rodizios e encosto removivel. Inclusa 626462 | UN 2 RS 379,00 RS 758,00
instalacao.

BANCADA LATERAL EM COMPENSADO NAVAL
15MM - Revestida em férmica branca, com 2
gavetas, pia com cuba em ago inox e drea para
prescricdo médica. Inclusa instalacao.
ARMARIO AEREO EM COMPENSADO NAVAL -
7 |Instalado na divisdria traseira, com portas e 619364 | UN | 1 RS 4.900,00 RS 4.900,00
amortecedor. Inclusa instalagdo.

MESA RETRATIL EM COMPENSADO NAVAL -
8 | Revestido em formica branca, fixada a diviséria, com | 634823 | UN | 1 RS 1.489,70 RS 1.489,70
bragcos metalicos retrateis. Inclusa instalagao.
APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT -
Com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade
9 | minima de 9.000 BTU, filtro lavavel, poténcia minima | 636560 | UN | 2 RS 2.700,00 RS 5.400,00
de 800 W, funcionamento em 220V e classificacdo
energética A (Procel). Inclusa instalagdo.

SMART TV 32” - Resolugdo minima de 1366 x 768
HD, contendo no minimo 02 (duas) entradas HDMI e
01 (uma) entrada USB. Similiar aos modelos AOC
3255045, Philips 32PHG6909/78, Samsung
UN32T4300 ou de qualidade superior. Inclusa
instalacao.

634238 | UN | 1 RS 5.355,72 RS 5.355,72

10 607237 | UN | 1 RS 1.500,00 RS 1.500,00

11 LONGARINA DE4LUGARES-C<?m estrtitura 630803 | UN 1 RS 972,00 RS 972,00
resistente e reforcada. Inclusa instalagdo.

VALOR TOTAL DO LOTE 1: | RS 233.716,42

VALOR TOTAL: | RS 233.716,42

= .h"

2.2. INFORMAGCOES SOBRE O VEICULO:
2.2.1. O veiculo a ser transformado trata-se de um micro-6nibus com carroceria Marcopolo, modelo Volare, ano

2004 e nimero de Chassi 93PB05B304C012359.

2.3. ELABORAGAO E ENTREGA DO PROJETO:

2.3.1. A contratada devera apresentar projeto construtivo, no minimo uma folha tamanho A3, considerando
planta baixa, cortes, iluminacdo e layout de interiores. Maquete 3D, com no minimo vistas externas e 4 vistas
internas por ambiente, devera ser impressa e entregue para analise e aprovagao da Secretaria Municipal de Saude.
2.3.2. O projeto devera ser entregue no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do envio da

Nota de Empenho. Caso sejam identificadas a necessidade de ajustes ou adequagdes técnicas, a contratada tera o
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prazo de 05 (cinco) dias corridos para realizar as alteragBes solicitadas e reapresentar o projeto para nova analise

e aprovagao.

2.4. PRAZO DE ENTREGA:

2.4.1. A contratada devera concluir e entregar a transformacdo do veiculo no prazo maximo de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da aprovacao do projeto pela Secretaria Municipal de Saude. A entrega devera incluir o
veiculo totalmente equipado, com todas as adequagdes estruturais, de layout, iluminacdo e equipamentos

necessarios para o funcionamento da unidade, pronto para operacao imediata.

2.5. REVESTIMENTO:

2.5.1. O revestimento interno do teto e das laterais do veiculo devera ser composto por painéis de ACM com
espessura minima de 3 mm, na cor branca e acabamento PVDF, garantindo maior resisténcia, facil higienizacdo e
durabilidade. A estrutura devera ser confeccionada em tubos de aco e chapas, incluindo reforgos laterais, todos

com tratamento anticorrosivo para prevencao de oxidacdo e prolongamento da vida util do conjunto.

2.6. ASSOALHO:
2.6.1. Compensado naval 15 mm com tratamento PU (ISO 9001) e acabamento com passadeira vinilica LG cor

amadeirada.

2.7. ESTRUTURA ELETRICA:

2.7.1. O sistema elétrico devera ser dimensionado para o funcionamento simultaneo de todos os equipamentos
e dispositivos instalados na unidade mével, tanto em movimento quanto estacionada, sem risco de sobrecarga no
alternador do veiculo, disjuntores ou cabeamento.

2.7.2. A infraestrutura elétrica serd composta por central elétrica com chave geral, disjuntores térmicos e
automaticos, relés, bases de fusiveis e DPS (Dispositivo de Prote¢do contra Surtos), devidamente instalados em
quadro de inspecdo traseiro, permitindo facil acesso, verificacdo e manutencao.

2.7.3. O cabeamento utilizado devera ser antichama, conforme ABNT NBR 15465 e NBR 5410, fixado a estrutura
do veiculo por bracadeiras isoladas automotivas, de modo a evitar atritos, vibracdes e danos. Todas as passagens
de fiacdo deverdo ser calafetadas e possuir prote¢do contra desgaste. Todos os componentes e conexdes externas
devem possuir resisténcia a corrosdo e intempéries.

2.7.4. ILUMINAGCAO INTERNA:
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a) lluminacdo interna composta por 04 lumindrias LED tipo plafon, de alta luminosidade, acionadas por
interruptores posicionados ao lado das portas das salas de atendimento.

b) Sistema de iluminac¢do de acordo com ABNT NBR 8995-1.

c) Inclusdo de luzes de emergéncia LED 24V / 7,5W.

2.7.5. ILUMINAGAO EXTERNA:

a) lluminagdao externa composta por refletores LED, minimo IP66, instalados sob o toldo ou area de

atendimento externo.

b) Tomadas e Comandos

c) Tomadas 2P+T e interruptores em termopldstico 10A-250V, adequados a tensdo de 220V.

d) Distribuigdo minima:

e) 06 tomadas na sala/consultério,

f) 02 tomadas na sala de espera.

g) Entrada de Energia Externa

h) Tomada industrial de conexdo externa com capacidade minima de 32A, acompanhada de cabo PP 3 vias

(minimo 3 x 6 mm?) e plug IP67, com 30 metros de extens3o.

2.8.  SISTEMA HIDRAULICO:

2.8.1. O sistema hidraulico devera ser composto por 01 (um) tanque de dgua potdvel com capacidade minima de
100 litros e 01 (um) tanque de dgua servida com capacidade equivalente, ambos com pontos de abastecimento e
descarga de fdacil acesso para manutencgdo e limpeza.

2.8.2. Arede hidraulica deverd ser distribuida de forma a garantir o abastecimento de todos os equipamentos e
pontos que necessitem de dgua, assegurando pressao e fluxo adequados.

2.8.3. O sistema devera contar com bomba d’agua 12V, compativel com o volume e regime de uso da unidade

moével.

2.9. CLIMATIZACAO:

2.9.1. Osistema de climatizacdo sera composto por 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado tipo split, um instalado
em cada sala de atendimento, com tecnologia inverter, ciclo frio, capacidade minima de 9.000 BTU, filtro lavavel,
poténcia minima de 800 W, funcionamento em 220V e classificacdo energética A (Procel).

2.9.2. Osistema devera manter temperatura interna controlada em 22°C (+2°C), conforme condig¢des de conforto

térmico recomendadas na ABNT NBR 16401-1, considerando ocupacgao e carga térmica do ambiente. A instalacdo
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devera garantir ventilacdo adequada, dreno protegido e posicionamento que nado gere condensacgao ou desconforto

aos usuarios.

2.10. ADESIVACAO:

2.10.1. Unidade moével deverd receber adesivacdao externa completa, cujo layout e identidade visual serdo
previamente definidos e aprovados pela Secretaria Municipal de Saude, utilizando adesivos de longa duracdo, com
garantia minima de 3 (trés) anos, resistente a exposicdo solar, chuva e variacdes climaticas, assegurando a

integridade visual e estrutural da adesivagao.

2.11. CONSULTORIO GINECOLOGICO:

2.11.1. Equipamento destinado a realizacdo de exames ginecoldgicos, obstétricos, proctolégicos e demais
procedimentos clinicos correlatos.

2.11.2. Caracteristicas Técnicas: Movimentos automatizados e independentes para: elevacdo e abaixamento total
da maca; elevacdo e rebaixamento da perneira; elevacdo e abaixamento do encosto; posicdo cadeira e posi¢do
maca; acionamento por comando tipo pedal; apoio de pernas e calcanheiras reguldveis; gaveta auxiliar para coleta
de material; suporte para rolo de papel lengol; estrutura em ago com pintura epdxi. Estofamento em courvin ou
poliuretano (PU), lavavel e de facil higienizacdo. Base com minimo de 04 (quatro) rodizios, com travas de seguranga,
capacidade de carga minima 200 kg, alimentagao 220V ou bivolt, registro na ANVISA obrigatério. Garantia minima
de 12 (doze) meses.

2.11.3. ITENS COMPLEMENTARES DO CONSULTORIO:

a) 01 (um) foco de exame ginecoldgico em LED, com brago articulado, instalado no consultério.

b) 01 (uma) escada de acesso a maca com 02 degraus, em ago SAE 1020, parede minima 1,00 mm.

c) 02 (duas) cadeiras giratdrias estofadas, revestidas em courvin, com rodizios e encosto removivel.

d) 01 (uma) bancada lateral em compensado naval 15 mm revestido em férmica branca, com: 2 (duas) gavetas,

pia com cuba em ago inox e area para prescricao médica.

e) 01 (um) armario aéreo em compensado naval, instalado na divisdria traseira, com portas e amortecedor,
f) 01 (uma) mesa retratil em compensado naval revestido em férmica branca, fixada a divisoria, com bracos
metalicos retrateis.

g) Dispensadores instalados acima da pia: 01 (um) porta sabonete liquido; 01 (um) dispenser de papel toalha;

01 (um) dispenser de alcool gel, 01 (uma) lixeira em ago inox com capacidade minima de 5 litros.

2.12. DIVISORIA CABINE MOTORISTA:
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2.12.1. Instalagdo de divisdria interna confeccionada em estrutura de perfis tubulares de aco carbono SAE 1020,
revestida com chapas de MDF com espessura minima de 6 mm (0,6 cm), na cor branca, garantindo acabamento
resistente e de facil higienizagao.

2.12.2. Adiviséria devera incluir 01 (uma) porta sanfonada, com largura minima de 700 mm, também na cor branca,
possibilitando a separacado da unidade em dois ambientes distintos, assegurando privacidade e funcionalidade no

atendimento.

2.13. RECEPCAO:

2.13.1. SMART TV 32”. RESOLUCAO MINIMA: 1366 x 768 HD. CONEXOES MINIMAS: 02 HDMI E 01 USB. Informagdes
complementares: Referéncia “AOC 3255045, PHILIPS 32PHG6909/78, SAMSUNG UN32T4300” ou similar ou
equivalente ou de igual ou de melhor qualidade.

2.13.2. Longarina de 4 lugares.

2.14. TOLDO EXTERNO:
2.14.1. Toldo retratil lateral tipo Box, ago inox, bracos retrateis, lona poliéster + PVC impermedvel com protecdo

UV, antifungo e antioxidante, dimensdes minimas 3x2 m, cor definida pela contratante, selagem com poliuretano.

2.15. CONECTIVIDADE E DADOS MOVEIS:

2.15.1. Terminal de recepgdo e transmissdo de dados via satélite (Antena), de perfil baixo (flat), projetado para uso
em movimento (mobilidade veicular continua). Deve possuir Certificagdo/Homologacdo ANATEL (Agéncia Nacional
de Telecomunicagdes) no Brasil, Grau de prote¢do minimo IP56 ou superior, Roteador Wi-Fi (padrdo dual-band
802.11ac ou superior) para distribuicdo do sinal dentro da unidade, com capacidade de alimentacdo de energia

compativel com o sistema veicular (Ex: 12V DC ou 24V DC) ou AC (100-240V).

2.16. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n? 10.818, de
27 de setembro de 2021.
2.17. O prazo contratual sera de 6 (seis) meses.

2.18. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da

contratacgao.
3. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
3.1. Local de execugao do servigo: na sede da empresa.
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3.2 Frequéncia e periodicidade: prestacdo de servico Unica.

3.3. A partir do recebimento da nota de empenho iniciara, para a contratada, o prazo para a execug¢do dos
servigos, que sera de, no maximo, 3 (trés) dias.

3.4. Constatada qualquer irregularidade, a contratada, devidamente comunicada, por escrito, tera o prazo de 2

(dois) dias, a partir da notificacdo, para realizar a regularizacdo necessaria.

4, FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGCAO

4.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no topico 1 e 2 do

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

5.1. Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de RS 233.716,42 (duzentos e trinta e trés mil e

setecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

6. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

6.1. Os dispéndios financeiros decorrentes da contratacdo ora pretendida correrdo a conta das dotacdes
or¢camentdrias n2 608 e 655, vinculadas ao elemento de despesa 3390, e as despesas referentes a aquisi¢do de bens

permanentes (patrimonio) serdo custeadas pela dotagdo n2 708, vinculada ao elemento de despesa 4490.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1. Os servicos TRANSFORMAGAO DE UM VOLARE EM UNIDADE MOVEL DE SAUDE DA MULHER tém natureza
de servigos comuns, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificacbes usuais de mercado, nos termos do art. 62, inciso XllI, da Lei Federal
n? 14.133/2021.

7.2. A contratacdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade Pregdo, na sua forma eletrénica, com
critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 62, inciso XLI, 17, § 29, e 34, todos da Lei Federal
n2 14.133/2021.

7.3. Para a prestacao dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdao comprovar que atuam em
ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo

qualificagdo técnica, nos termos do art. 62, I, da Lei Federal n? 14.133/2021:
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a) Apresentar Atestado de Capacidade Técnica ou declaragao emitida por pessoa juridica de direito publico
ou privado, com identificacdo do emitente e cargo que ocupa, comprovando que a proponente forneceu produto
de natureza semelhante, compativel em caracteristica, com o objeto da presente licitagdo. O atestado de
capacidade técnica é exigido para comprovar que a empresa ja possui experiéncia comprovada na execugdo de
servicos ou atividades semelhantes, garantindo que tem condi¢des operacionais e conhecimento necessarios para
realizar o servico de forma segura, eficiente e de acordo com as normas aplicaveis.

b) Certidao atualizada de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA da sede da proponente.

c) Comprovante que possui como responsavel técnico um Engenheiro Eletricista e um Engenheiro Mecanico
devidamente vinculada a empresa junto ao CREA, para emissdo de ART de servico.

7.4. Apds 5 (cinco) dias do envio da Nota de Empenho a empresa devera apresentar:

a) Comprovacdo do vinculo empregaticio dos profissionais listados no item 7.3. c), por meio de cdpia da
Carteira Profissional de Trabalho, Contrato Social, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
prestacdo de servicos dentro da legislagdo civil comum, que demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais).

b) Registro profissional no conselho de classe pertinente dos profissionais mencionados no item 7.3. c), dentro

da validade.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execugcdo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizagdo destes servigos,
causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja imputdvel;

8.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

8.3. Ndo transferir a terceiros, mesmo que parcialmente, os servigos contratados, sem prévia anuéncia por
escrito do CONTRATANTE;

8.4. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de
interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em razdo da execucdo do objeto deste
contrato;

8.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupgdo, seja por motivo de
férias, descanso semanal, licencgas, greves, faltas ao servico e demissdes, sob pena de aplicacdo das sancdes
cabiveis;

8.6. Disponibilizar profissionais habilitados e devidamente qualificados para o desempenho dos servigos;
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8.7. Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos servigos e, por este
motivo, for rejeitado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE;

8.8. Executar os servicos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

8.9. Respeitar os prazos previstos neste projeto basico;

8.10. Manter atualizado o endereco do correio eletrénico;

8.11. Manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacdo;

8.12. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizacao dos servicos;

8.13. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, caso a exigéncia seja aplicavel a
CONTRATADA;

8.14. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas atinentes a seguranca, higiene e medicina do trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer
motivo, permanecerem no local de execucdo de servigos, incluindo o uso de uniforme ou cracha de identificacdo;
8.15. Comprovar a qualificagdo minima da equipe profissional alocada na prestagdo dos servicos, conforme

previsto neste projeto basico, sob pena de inexecucdo contratual;

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Promover condigdes para a execugdo contratual objeto deste contrato;

9.2.  Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para execug¢do dos servigos;

9.3. Empenhar os recursos necessarios, garantido o pagamento das Notas Fiscais/Faturas em dia;

9.4. Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Didrio da Justica Eletrénico, érgao oficial
de divulgag¢do dos atos processuais e administrativos do Municipio de Balnedrio Pigarras, veiculado no site oficial,
no endereco < https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?r=site/index&qg=cod_municipio%3A137>;

9.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas na
execucdo dos servicos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

9.6. Fiscalizar a prestacdo de servicos, comunicando a CONTRATADA quaisquer fatos que necessitem sua
imediata intervencao;

9.7. Controlar e acompanhar toda a execuc¢ao deste contrato;

9.8. Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
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10.1. O pagamento sera realizado conforme estabelecido no Edital.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1. A gestdo e afiscalizacdo do objeto contratado serao realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal
616/2023, que “Regulamenta a Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que dispde sobre Licitagbes e
Contratos Administrativos, no &mbito da Prefeitura do Municipio de Balneario Pigarras/SC”.

11.2. A fiscalizacdo do Municipio podera exigir a substituicdo do preposto da contratada, mediante decisao
motivada do gestor do contrato.

11.3. Afiscalizacdo anotara em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato,
determinando o que for necessario a regularizacdo dos descumprimentos observados.

11.4. Afiscalizagdo exercida ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade verificada durante a execuc¢do deste contrato.

11.5. Equipe de fiscalizacdo:

. PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.brip261badat689d5

GESTOR
Nome: Rodrigo Renan Medeiros
Cargo: Secretdrio Municipal de Saude

Matricula: 13681-2

FISCALIZACAO

Nome: Michelle da Silva Matoso Nome: Carla Janaina Inacio
Cargo: Assessora Operacional Cargo: Assessora de Saude
Matricula: 13205-2 Matricula: 10280-16

Balneario Picarras, 15 de setembro de 2026.

Assina Digitalmente:

RODRIGO RENAN MEDEIROS

P 068.034.479-95

15/09/2026 20:34:42

Secretaria Municipal de Saude SEMS

Rodrigo Renan Medeiros
Secretario Municipal de Saude
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