
                                                                                                                     
 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 091/2026 

FOLHA:________________  

ASS:___________________ 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Materiais Permanentes destinados às 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Pradópolis/SP 

(Proposta Ministério da Saúde nº 13870703000125003/2025 – Emenda Parlamentar nº 
41190007) 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente contratação é a aquisição de equipamentos hospitalares e materiais 
permanentes destinados ao atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do 
Município de Pradópolis/SP, por intermédio do Departamento Municipal de Saúde / Fundo 
Municipal de Saúde, nos termos da Proposta nº 13870703000125003/2025 do Fundo Nacional 
de Saúde – Ministério da Saúde, Emenda Parlamentar nº 41190007. 

1.2. As especificações técnicas, quantidades e valores estimados de cada item constam do Anexo I 
deste Termo de Referência, elaborados a partir do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e da proposta 
federal aprovada. 

1.3. É vedada a indicação de marca, salvo nos casos tecnicamente justificáveis e previstos na Lei 
nº 14.133/2021. As especificações foram elaboradas de forma a permitir ampla competitividade. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborada pela 
unidade requisitante e na Proposta de Equipamento aprovada pelo Ministério da Saúde, com 
recursos de emenda parlamentar. 

2.2. A necessidade pública consiste no suprimento de equipamentos e materiais permanentes 
essenciais para o funcionamento adequado das UBS Januário Theodoro de Souza (CNES 2058715) 
e Lineu Zacharias (CNES 2058758), visando à melhoria da qualidade e segurança do atendimento 
à população do Município de Pradópolis-SP. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução contemplada abrange o ciclo de vida dos bens, desde a aquisição até a garantia e 
assistência técnica pós-venda. Os equipamentos de maior complexidade (autoclave, lavadora 
ultrassônica, câmara de imunobiológicos, mesa ginecológica elétrica, informática e climatização) 
deverão ser acompanhados de manuais em português, garantia mínima de 12 meses e assistência 
técnica autorizada no Estado de São Paulo. O fornecimento inclui entrega, instalação (quando 
aplicável) e treinamento básico de operação, quando previsto nas especificações do fabricante. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Padrões de qualidade e desempenho 

Todos os bens deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, estar em linha de 
produção pelo fabricante e atender integralmente às especificações técnicas do Anexo I. 

4.2. Sustentabilidade 
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Preferência por equipamentos com menor consumo energético e materiais duráveis, em 
conformidade com as normas ambientais vigentes. 

4.3. Garantia 

Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do 
recebimento definitivo, com obrigação de substituição ou reparo em prazo razoável. 

4.4. Habilitação técnica/operacional 

A licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades 
e prazos compatíveis com o objeto, mediante atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado.  

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Prazo de entrega 

O prazo máximo para entrega de todos os itens será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado 
mediante justificativa fundamentada e aceita pela Administração. 

5.2. Local de entrega 

Os bens deverão ser entregues nas Unidades Básicas de Saúde beneficiárias, nos endereços 
indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, em horário comercial, mediante agendamento 
prévio. 

5.3. Recebimento 

O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato no ato da entrega, mediante 
verificação da conformidade quantitativa e qualitativa. O recebimento definitivo ocorrerá em até 
10 (dez) dias úteis após o provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação da 
conformidade com as especificações técnicas. 

5.4. A instalação e o treinamento básico de operação, quando aplicáveis, deverão ser realizados 
pela contratada no prazo de até 15 (quinze) dias após a entrega, mediante agendamento com a 
unidade requisitante. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) designado(s) pela 
Município de Pradopolis, na qualidade de fiscal(is) e gestor(es) do contrato, nos termos do art. 117 
da Lei nº 14.133/2021 e do regulamento municipal. 

6.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

6.3. A contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo e a 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, 
acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista. 
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7.2. Não haverá medição parcial por etapas, salvo se a Administração autorizar entregas 
fracionadas por item ou lote, hipótese em que o pagamento corresponderá aos itens efetivamente 
recebidos e atestados. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio de Pregão Eletrônico, com critério de julgamento pelo 
menor preço por item. 
8.2. Para fins de habilitação, o licitante deverá comprovar: 
8.2.1. Habilitação Jurídica 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País; 
e) no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 
f) no caso de MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI; 
g) no caso de sociedade empresária ou EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado. 
8.2.2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 
a) inscrição no CPF ou no CNPJ; 
b) inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver; 
c) regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS; 
e) regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
f) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
8.2.3. Tratamento diferenciado para ME e EPP (LC 123/2006) 
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a documentação completa 
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente restrição. A comprovação de 
regularidade será exigida apenas para a assinatura da Ata/Contrato. Deverão apresentar, ainda, 
comprovante de opção pelo Simples Nacional ou declaração de enquadramento, e declaração de 
inexistência dos impedimentos do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. 
8.2.4. Habilitação Econômico-Financeira 
Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Nos 
casos de recuperação judicial, admite-se certidão positiva, acompanhada do plano de recuperação 
homologado e em vigor (Súmula 50 do TCE-SP). 
8.2.5. Habilitação Técnica 
Apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da empresa, que comprove o fornecimento satisfatório de 
objeto compatível com o licitado. 
8.2.6. Outras comprovações / declarações 
a) Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
b) Declaração de que examinou o edital e seus anexos e concorda com seu conteúdo; 
c) Declaração de que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado; 
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d) Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
reabilitado da Previdência Social; 
e) Declaração de que cumpre os requisitos do art. 16 da Lei nº 14.133/2021 (se cooperativa); 
f) Declaração de que as propostas compreendem a integralidade dos custos trabalhistas; 
g) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
h) Dados para a Ata de Registro de Preços e termo de ciência (não tem caráter de inabilitação). 
A documentação poderá ser apresentada em original, por cópia autenticada ou por meio de 
publicações oficiais e documentos expedidos via internet. 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1. O valor total estimado da contratação é de R$ 199.854,00 (cento e noventa e nove mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro reais), baseado na cotação prévia de preços realizada pela 
Administração Municipal. 

9.2. A pesquisa de preços observou as orientações da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021  
e do regulamento municipal específico. 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos oriundos de 
Emenda Parlamentar Proposta MS nº 13870703000125003/2025 – Emenda nº 41190007, 
vinculados ao Fundo Municipal de Saúde. 

10.2. A dotação orçamentária específica será indicada no momento da emissão da Nota de 
Empenho, após a confirmação da disponibilidade de recursos e a aprovação do processo pela 
autoridade competente. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Este Termo de Referência integra o processo de contratação e será publicado no Portal 
Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do Município de 
Pradópolis, juntamente com o edital de licitação ou o ato que autorizar a contratação direta. 

11.2. Aplicam-se à presente contratação as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto 
Municipal que regulamenta o Termo de Referência e demais normas correlatas. 

12. ASSINATURAS 

 

 

Pradopolis aos 02 de Outubro de 2026 

 

 

Daiana Patrícia M. Pio 
Departamento Municipal de Saúde 
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ANEXO I – RELAÇÃO DE ITENS, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 

 

Item Quant. Descrição do Item 

 

1 
 

1 

MESA PARA REFEITÓRIO 

Especificação Técnica: 

Quantidade de assentos: 04 a 06; 

Tipo: fixo. 
 
 
 
 
 
 

  2 

 

 

 

 

 

 

1 

TRANSILUMINADOR CUTÂNEO (VENOSCÓPIO) 

Especificação técnica: 

Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico 
através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser 
portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema 
com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LED's de alta intensidade, 
dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). 
Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria 
interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que 
acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe 
para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento. 

 
 

3 

 

 

1 

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE  

Especificação Técnica: 

Estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epôxi, contendo apoio de de 
braços regulável. 

 

4 
 

1 

CARRO DE CURATIVOS  

Especificação Técnica 

Material de confecção: aço inoxidável; 

Acessórios: balde e bacia. 
 
 

5 

 

 

3 

ARMÁRIO VITRINE  

Especificação Técnica 

Número de portas: 02; 

Material de confecção: aço ou ferro pintado; 

Possui laterais de vidro. 

6 1 BANQUETA  

Especificação Técnica: 

Material de confecção: aço inoxidável; 
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Assento: giratório; 

Possui regulagem de altura. 
 
 
 

7 

 

 

 

2 

FOTÓFORO - FOCO DE LUZ DE CABEÇA 

Especificação Técnica: 

Intensidade de luz: regulável ; 

Tipo: led sem fio; 

Alimentação: bateria de lítio recarregáve ; 

Autonomia de bateria: 50.000 horas ; 

Ajuste do capacete: circunferência e altura da cabeça . 
 
 
 

8 

 

 

 

5 

ARMÁRIO  

Especificação Técnica: 

Material de confecção: aço; 

Dimensões: altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm; 

Prateleiras 03 ou 04; 

Capacidade mínima da prateleira: 20kg. 
 
 

9 

 

 

1 

MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA 

Especificação Técnica: 

Acionamento elétrico: no mínimo subida, descida, encosto, perneira; 

Acessórios: com cuba coletora, apoio de pernas, calcanheiras.  
 
 

10 

 

 

2 

BIOMBO 

Especificação Técnica: 

Material de Confecção: aço inoxidável;  

Tamanho: triplo; 
Possui rodízios.  

 
 

11 

 

 

3 

OTOSCÓPIO SIMPLES 

Especificação Técnica: 

Especulos: 5 a 10 especulos reutilizáveis ; 

Alimentação: carregador de mesa; 

Iluminação: fibra optica led. 
 
 

12 

 

 

1 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA  

Especificação Técnica: 

Modo de operação: digital  

Capacidade: 25 L 
  SELADORA 
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13 
 

3 

Especificação Técnica: 

Tipo: manual 

Aplicação: grau cirúrgico  
 
 
 
 
 

14 

 

 

 

 

 

1 

LAVADORA ULTRASSÔNICA 

Especificação Técnica: 

Capacidade: até 15 litros 

Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente 
ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento 
digital, frequência do ultra-som: 40 kHz, temporizador eletrônico microprocessado; 
fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de 
tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 
litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. 

 
 

15 

 

 

2 

CARRO TRANSPORTE MATERIAIS 

Especificação Técnica: 

Tipo: fechado roupas 

Material de confecção: aço 

Capacidade ou dimensões: altura de 70cm a 90cm x largura de 60cm a 70cm x 
comprimento de 70 a 100cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTADOR – DESKTOP BÁSICO  

Especificação Técnica: 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador 
desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e 
frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe 
M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 
2666MHz MHz ou superior, operando em 

modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX 
ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 
slot PCIEXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, 
com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no 
mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. 
Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 
digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco 
ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 
botões, scroll 

com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas 
de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . 
Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema 
operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a 
configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou 

http://www.formfactors/
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2 

horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) 
devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo 
padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou 
recondicionamento. 

 

17 
 

1 

MESA DE EXAMES 

Espeficação Técnicas: 

Estrutura: com armário 

Material: madeira ou MDF 
 
 
 
 
 
 

18 

 

 

 

 

 

 

3 

NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) 

Especificação Técnica: 

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com 
potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 
115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 
110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna 
selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 
240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá 
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. 

 

19 
 

3 

CADEIRA 

Especificação Técnica: 

Material de confecção: aço ou ferro pintado 

Braços: não possui 

Regulagem de altura: não possui  

Rodízios: não possui 

Assento e Encostos: não possui  
 
 
 

20 

 

 

 

2 

CAIXA TÉRMICA 

Revestimento Interno: poliuretano  

Tampa removível: possui 

Termometro: possui 

Rodízio: possui 

Capacidade: acima de 30 litros 
 
 
 
 
 

21 

 

 

 

 

 

CÂMARA CONSERVAÇÃO IMUNOBIOLÓGICOS 

Especificação Técnica: 

Material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável 304,  

Capacidade: até 300 litros 

Quantidade de gavetas: 02 a 05 gaventas 
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1 Sistema de emergência: possui  

Registro de dados: possui 

Circulação de ar forçado: possui 

Discador de emergência: possui 

Sensores internos: possui 

Temperatura: entre mais 2 graus celsius e mais 8 graus celsius 
 

22 
 

3 

AR CONDICIONADO SPLIT 

Especificação Técnica: 

Tipo: Split 

Capacidade: 9.000 a 12.000 BTUS 
Ciclo: quente e frio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

NOTEBOOK 

Especificação Técnica: 

O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil 
(notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência 
de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB, interface PCIe 
NVMe M.2, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do 
tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, 
anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. 
O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, 
nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões 
integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de 
rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth 
mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64bits) PRO, bateria recarregável do tipo 
íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, 
possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL 
HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e 
acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma 
ou recondicionamento. 

 
 

24 

 

 

2 

MESA DE ESCRITÓRIO 

Especificação Técnica 

Material de confecção: madeira ou MDP ou MDF ou similar  

Tipo: retangular  

Gavetas: possui  

25 2 LEITOR CÓDIGO BARRAS 

Especificação Técnica: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola 
manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de 
leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de 
códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos 
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códigos: UPC/EAN, UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 
FULL ASCII, código 39 TRIOPTIC, código 128, código 128 FULL ASCII, codabar, 
intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 possuir interface 
minimamente USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
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COMPUTADOR  - DESKTOP AVANÇADO 

Especificação Técnica: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador 
desktop com processador que possua no mínimo 8 Núcleos, 12 threads e frequência de 
3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, 
conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo 
que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou 
superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no 
gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima 
PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memoria mínimo 
de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor 
estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo 
HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidade de armazenamento, sendo 01 
(um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco 
SSD de 480 GB, NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 
MHz (2X8GB). Poderá contar com unidade combinada de gravação de disco ótico CD, 
DVD rom. Deverá contar com teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 
DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 
1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e 
horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 
b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 11 64bits PRO. Fonte compatível e que suporte 
toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na 
vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e 
monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o 
mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, 
reforma ou recondicionamento. 
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MESA PARA COMPUTADOR 

Especificação Técnica: 

Material de confecção: madeira ou MDF ou similar 

Gavetas: de 01 a 02 gavetas  
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NO-BREAK – PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA 

Especificação Ténicas: que seja em linha de produção pelo fabricante. No-break com 
potência nomimal mínima de 1,2kVA. Potência real mínima de 600W. Tensão entrada 
115/127V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 115 ou 
220V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. 
Autonomia a plena carga de. No mínimo, 15 minutos considerando cosnsumo de 240W. 
Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, 
sem uso, reforma ou recondicioamento.  

 
 

 MESA PARA IMPRESSORA 

http://www.formfactors/


                                                                                                                     
 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 091/2026 

FOLHA:________________  

ASS:___________________ 
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Especificação Técnica: 

Estrutura: aço ou ferro pintado 

Tampo: madeira ou MDF ou similar 

Gaveta: não po 

ssui  

Dimensões mínima: mínimo de 50x40x60cm 
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ESCADA 3 DEGRAUS 

Especifição mínima: 

Material de confecção: aço inoxidável 
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CADEIRA ESTOFADA 

Especificação Técnica: 

Material de confecção: aço ou ferro pintado  

Braços: não possui  

Regulagem de altura em rodízios: não possui  

Assentos e encosto: estofado  
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IMPRESSORA LASER (COMUM) 

Especificção Técnica: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora lser 
com padrão de cor monocromático; resolução mínima 1200x1200DPI; velocidade de 35 
páginas por minuot PPM; siportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício, capacidade de 
entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permir 
compartilhamento por meio de rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; 
suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento.  
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GELADEIRA/REFRIGERADOR 

Especificação Técnica: 

Capacidade de 260 a 299L 
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PROJETOR MULTIMÍDIA 

Especificação Técnica: deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir 
tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 
10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 
(uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante 
integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; 
cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a 
partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser 
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; 
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TELEVISOR 

Especificação Técnica: 



                                                                                                                     
 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ: 48.664.296/0001-71 

 

PROCESSO: 091/2026 

FOLHA:________________  

ASS:___________________ 

Tamanho da tela de 32 até 41 polegada 
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LONGARINA 3 LUGARES 

Especificação Técnica: 

Material de confecção do assento e do encosto: polipropileno  

Número de assentos: 03 lugares 
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