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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

 

DADOS DA ÁREA REQUISITANTE: 

Setor Demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

Nome de Contato: LÉRIDA LOYANI RIBEIRO DE ASSIS DA SILVA \\ Matricula:508522  

Cargo/ função: Coordenadora da Unidade de Atenção Básica \\ Portaria n°315/2025  

Telefone: 44 9847-0996 

E-mail do contato: smsaltamira@hotmail.com  

 

1. OBJETO:  

Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada e sob demanda de equipamentos, 

aparelhos, mobiliários e utensílios destinados ao aparelhamento e estruturação das Unidades de 

Atenção Primária à Saúde do Município de Altamira do Paraná-PR, conforme condições, 

estimativas e especificações técnicas discriminadas no Termo de Referência. 

 

2. DEFINIÇÃO DA DEMANDA: 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA N°727/2022 
ITEM CÓD DESCRIÇÃO EXIGÊNCIA 

(REGISTRO) 

UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ITEM 

1.  

6
3

7
7

7
6

 

Armário com duas portas: corpo 
(laterais, base, prateleiras e fundos) 
confeccionado em madeira aglomerada 
18 mm de espessura, revestimento dupla 
face em laminado melamínico de baixa 
pressão, bordas laterais com fita de PVC. 
Superfícies lisas e de fácil limpeza e 
desinfecção. Tampo superior 
confeccionado em madeira aglomerada 
de alta densidade com 25 mm de 
espessura, sistema postforming, bordas 
frontais 180º, bordas laterais em fita de 
PVC, revestimento melamínico. 
Fechadura frontal, tipo cilíndrico, 
dobradiças metálicas com abertura de 
270º. Puxadores confeccionados em 
alumínio (acabamento fosco). 03 
prateleiras internas, confeccionadas em 
madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com 
revestimento melamínico e diversas 
regulagens de altura e dispositivo para 
fixação em aço trefilado. COR: branca 
medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo 
ter variação de +/- 10%. Garantia de 
fabricação de no mínimo 12 meses. 

ABNT UND. 08 R$ 1.182,29  R$ 9.458,32  
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Balcão com duas portas confeccionado 
em madeira aglomerada 18 mm de 
espessura, revestimento dupla face em 
laminado melamínico de baixa pressão, 
bordas laterais com fita de PVC. 
Superfícies lisas, duradoras e de fácil 
limpeza e desinfecção. Tampo superior 
confeccionado em madeira aglomerada 
de alta densidade com 25 mm de 
espessura, sistema postforming, bordas 
frontais 180º, bordas laterais em fita de 
PVC, revestimento melamínico. 
Fechadura frontal, tipo cilíndrico, 
dobradiças metálicas com abertura de 
270º. Puxadores metálicos (cromados). 
01 prateleira interna, confeccionada em 
madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, 
com revestimento melamínico e diversas 
regulagens de altura e dispositivo para 
fixação em aço trefilado. COR: branca 
medindo 95 de largura X 74 de altura X 
50 de profundidade – podendo ter 
variação de +/- 10%. Garantia mínima de 
01 (um) ano. 

ABNT UND. 10  R$ 514,09  R$ 5.140,90  

3.  
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Cadeira giratória executiva com 

braços, tamanho médio, assento e 

encosto em compensado multilaminado 

de 12 mm, com espuma injetada 

anatomicamente em densidade média 

(50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de 

espessura. Revestimento do assento e 

encosto em tecido de alta resistência. 

100% poliéster na cor azul escuro e 

espessura mínimo de 1 mm. Bordas em 

PVC no contorno do estofado. Mecanismo 

tipo “back system”. Inclinação do encosto 

mediante acionamento de alavanca. 

Molas p/retorno automático do encosto e 

ajuste automático na frenagem do 

reclinador. Regulagem da altura do 

assento a gás, coluna central 

desmontável, fixada por encaixe cônico 

com rolamento axial de giro, esferas e 

arruelas de aço com coluna e mola a gás 

para regulagem de altura e 

amortecimento de impactos ao sentar, 

acionada por alavanca. Regulagem de 

altura do encosto para apoio lombar. 

Base giratória com capa de nylon na cor 

preta, com aranha de 5 hastes, apoiado 

sobre rodízios de duplo giro de nylon e 

com esferas de aço. Braços em 

poliuretano injetado, com alma de aço e 

regulagem vertical e horizontal. 

Fabricada em conformidade com as 

normas da ABNT. Medindo o encosto 35 

cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm 

(máximo) de largura, base giratória de 67 

cm de assento X 46 cm de largura X 45 

cm de profundidade - podendo ter 

variação de +/- 10%. Garantia mínima de 

01 (um) ano para defeitos de fabricação. 

ABNT UND 05  R$ 567,00  R$ 2.835,00  
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Mesa para refeitório: Mesa com tampo 

em compensado, com espessura de 25 

mm, revestido nas duas faces em 

laminado melamínico na cor branca, com 

bordas em PVC preta. Superfícies lisas, 

duradoras e de fácil limpeza e 

desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 

0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado 

resistente à ferrugem. Acabamentos 

arredondados. Garantia de 1 (um) ano. 

ABNT UND 02  R$ 637,70  R$ 1.275,40  

5.  

6
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Mesa de reunião retangular c/ tampo 

em madeira aglomerada c/ 25 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico na cor branca, c/ bordas em 

PVC. Superfícies lisas, duradoras e de 

fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal 

em madeira aglomerada. Pés em tubo de 

aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço 

lateral paralelo em tubo de aço ABNT 

1010/1020, c/ pintura eletrostática em 

epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor 

preta. Niveladores c/ eixo de aço 

rosqueável. Partes metálicas, c/ 

tratamento anticorrosivo e 

antiferruginoso c/ pintura eletrostática 

em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 

x 110 cm. Acabamentos arredondados. 

Garantia de 1 (um) ano. ABNT 

ABNT UND 01  R$ 1.497,33  R$ 1.497,33  

6.  
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Balança eletrônica digital adulta com 

régua antropométrica acoplada, visor em 

LCD digital, com capacidade para 200 kg. 

Acabamento em tinta eletrostática. 

Tapete/piso em borracha 

antiderrapante. Pés reguláveis em 

borracha sintética e com seletor de 

voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo 

INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) 

ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

Acompanha manual de instrução de uso 

em idioma português. Assistência 

Técnica do equipamento deverá ser no 

Estado do Paraná, se não houver, a 

empresa vencedora deverá 

comprometer-se a realizar gratuitamente 

o translado dos equipamentos até o local 

da Assistência Técnica. 

IPEM 

INMETRO 

UND 01 R$ 1.217,46  R$ 1.217,46  
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Balança digital de medição exclusiva 

para crianças até 2 anos de idade. 

Capacidade de pesagem de, no mínimo, 

15 kg. Graduação (precisão) de pesagem 

de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) 

digital com indicadores de peso com no 

mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara 

(zero) no painel frontal. Construída em 

material resistente e de fácil limpeza. 

Bandeja no formato de concha anatômica 

e fabricada em material resistente, de 

metal, acrílico, plástico ABS, 

polipropileno, etc. Pés reguláveis, 

revestidos de material antiderrapante 

(borracha sintética, silicone, etc.) Chave 

seletora de tensão de 110/220 V. Aferida 

e certificada pelo IPEM/INMETRO. 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

Acompanha manual de instrução de uso 

em idioma português. Assistência 

Técnica do equipamento deverá ser no 

Estado do Paraná, se não houver, a 

empresa vencedora deverá 

comprometer-se a realizar gratuitamente 

o translado dos equipamentos até o local 

da Assistência Técnica. 

IPEM 

INMETRO 

UND 03  R$ 844,60  R$ 2.533,80  

8.  
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Balde cilindro porta detrito com pedal, 

capacidade aproximada de 10 liros em 

aço inoxidável, tampa acionada por 

pedal. Capacidade aproximada de 10 

litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

ABNT UND 10  R$ 91,42   R$ 914,20  

9.  
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Banqueta giratória tipo mocho tipo 

mocho totalmente em aço inoxidável, 

altura regulável com apoio para os pés. 

Altura mínima de 0,46 m X máxima de 

0,61 m. Estofamento resistente e 

impermeável e com base rígida, 

revestimento em PVC e espuma de 

densidade controlada que permite 

limpeza e desinfecção. Garantia mínima 

de 01 (um) ano para defeitos de 

fabricação. 

ABNT UND 01  R$ 344,36   R$ 344,36  

10.  
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Carrinho para curativo estrutura 

tubular em aço inox cromado, tampo e 

prateleira em chapa de aço inox, pés, 

varandas e suporte para balde e bacia 

cromados, pés com rodízio de 2” a 3” de 

diâmetro, fixação do tampo, da prateleira 

e armação por meio de parafusos sobre 

arruelas de pressão, acompanha 01 balde 

em alumínio polido ou em aço inoxidável. 

Dimensões aproximadas de 0,45 m de 

largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de 

profundidade. Garantia mínima de 01 

(um) ano para defeitos de fabricação. 

ANVISA UND 01  R$ 810,12   R$ 810,12  
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Escada clínica com dois degraus todo 

em aço inox ou aço com revestimento 

anticorrosivo de cor branca, reforçada, 

com degraus revestidos em borracha 

antiderrapante, pés com ponteiras em 

borracha. Garantia mínima de 12 meses.  

ABNT UND 10  R$ 184,86  R$ 1.848,60  

12.  
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Detector de batimentos cardíaco fetal 

- Modelo portátil, alimentado por bateria 

9 v, que permita guarda do cristal. 

Deverá estar acondicionado em estojo de 

couro, e que permita facilidade de troca 

da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas 

medidas poderão sofrer variação de ± 10 

%. Deverá trazer a marca do fabricante e 

lote de fabricação gravada no aparelho. 

Garantia mínima de 01 ano. Apresentar 

Catálogo e Manual em português, registro 

no MS/ANVISA, Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação. Comprovar 

assistência técnica no Estado do Paraná. 

MS/ 

ANVISA 

UND 04  R$ 332,66  R$ 1.330,64  
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Esfigmomanômetro aneroide portátil 

pediátrico - montado em armação de 

material plástico, envolta por 

amortecedor emborrachado para maior 

resistência a quedas. Deverá ser 

resistente a desregulagem frequente, 

com graduação de 00 a 300 mm Hg. 

Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo 

para facilitar visualização. Braçadeira - 

confeccionada em nylon siliconado, de 1ª 

qualidade, antialérgico, resistente, 

extremidade flexível, impermeável. 

Fecho com velcro resistente. Deverá 

conter a marca do fabricante, indicação 

do tamanho da circunferência do braço, 

com o comprimento total de 28,5 

centímetros, largura de 9 centímetros, 

indicado para verificação adequada da 

pressão arterial em crianças e conter 

indicação do ponto correto de 

posicionamento sobre a artéria. Válvula - 

peça em metal leve, de mecanismos nas 

operações de retenção e esvaziamento do 

ar comprimido. Manguito: adulto, 

ambidestro, antialérgico, livre de látex. 

Bolsa e pera - confeccionadas em 

borracha especial de comprovada 

vedação e resistência, livre de látex. 

Deverá possuir identificação da marca e 

fabricante do produto na braçadeira e no 

manômetro. Embalagem - deverá ser 

embalado individualmente em bolsa 

plástica, courvin ou outro material 

resistente. Garantia mínima de calibração 

de 05 anos, comprovada através de carta 

do fornecedor. Os aparelhos quando 

entregues deverão vir acompanhados do 

laudo técnico do IPEM certificando sua 

aferição individualmente, e registro no 

MS/ANVISA, comprovar assistência 

técnica no Estado do Paraná. Apresentar 

Catálogo e Manual em português. 

IPEM E 

ANVISA 

UND 05  R$ 104,81   R$ 524,05  
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Esfigmomanômetro aneroide para 

adulto - montado em armação de 

material plástico, envolta por 

amortecedor emborrachado para maior 

resistência a quedas. Deverá ser 

resistente a desregulagem frequente, 

com graduação de 00 a 300 mm Hg. 

Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo 

para facilitar visualização. Braçadeira - 

confeccionada em nylon siliconado, de 1ª 

qualidade, antialérgico, resistente, 

extremidade flexível, impermeável. 

Fecho com velcro resistente. Deverá 

conter a marca do fabricante, indicação 

do tamanho da circunferência do braço, 

com o comprimento total de 54 

centímetros, largura de 14,5 centímetros, 

indicado para verificação adequada da 

pressão arterial em adultos e conter 

indicação do ponto correto de 

posicionamento sobre a artéria. Válvula - 

peça em metal leve, de mecanismos nas 

operações de retenção e esvaziamento do 

ar comprimido. Manguito: adulto, 

ambidestro, antialérgico, livre de látex; 

Bolsa e pêra - confeccionadas em 

borracha especial de comprovada 

vedação e resistência, livre de látex; 

deverá possuir identificação da marca e 

fabricante do produto na braçadeira e no 

manômetro. Embalagem - deverá ser 

embalado individualmente em bolsa 

plástica, courvin ou outro material 

resistente. Garantia mínima de calibração 

de 05 anos, comprovada através de carta 

do fornecedor. Os aparelhos quando 

entregues deverão vir acompanhados do 

laudo técnico do IPEM certificando sua 

aferição individualmente, e registro no 

MS/ANVISA, Comprovar assistência 

técnica no Estado do Paraná. Apresentar 

Catálogo e Manual em português. 

IPEM E 

ANVISA 

 

UND 10  R$ 143,38  R$ 1.433,80  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ:09.349.934/0001-08 

ESTADO DO PARANÁ 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

R. Piquiri, 234, Altamira do Paraná – PR, CEP:85280-108. 

E-mail: smsaltamira@hotmail.com 

CNPJ: 09349934/0001-08. Tel.: (42) 3755-1254 

 

15.  

6
0

9
0

9
4

 

Estetoscópio adulto com duas olivas 

maleáveis de borracha macia ou similar, 

com sistema de fixação sem rosca. 

Formato duo-sonic que permita ausculta 

de sons de baixa e alta frequência, com 

audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo 

ocorrer variação de até 10 Hz para o 

menor valor e de até 20 Hz para o maior 

valor. O diafragma deverá possuir uma 

espessura entre 200 e 350 micra e 

deverá conter anel não frio flexível e 

consistente, facilitando sua limpeza. 

Borda do sino com proteção de borracha 

macia e consistente. Na extremidade 

proximal deverá possuir mola na junção 

dos tubos auriculares, permitindo 

flexibilidade e distensibilidade, 

proporcionando adaptação suave das 

olivas nos condutos auditivos externos. 

Deverá ser entregue em embalagem 

individual. Garantia de no mínimo um (1) 

ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, 

Manual e Catálogo em português e 

assistência técnica local comprovada. 

MS/ 

ANVISA 

UND 05  R$ 98,44   R$ 492,20  

16.  
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Estetoscópio pediátrico com duas 

olivas maleáveis de borracha macia ou 

similar, com sistema de fixação sem rosca 

formato duo-Sonic que permita ausculta 

de sons de baixa e alta frequência, com 

audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo 

ocorrer variação de até 10 Hz para o 

menor valor e de até 20 Hz para o maior 

valor. O diafragma deverá possuir uma 

espessura entre 200 e 350 micras e 

deverá conter anel não frio flexível e 

consistente, facilitando sua limpeza. 

Borda do sino com proteção de borracha 

macia e consistente. Na extremidade 

proximal deverá possuir mola na junção 

dos tubos auriculares, permitindo 

flexibilidade e distensibilidade, 

proporcionando adaptação suave das 

olivas nos condutos auditivos externos. 

Deverá ser entregue em embalagem 

individual. Garantia de no mínimo um (1) 

ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, 

Manual e Catálogo em português e 

assistência técnica local comprovada. 

MS/ 

ANVISA 

UND 05  R$ 72,72   R$ 363,60  
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Estadiômetro (régua antropométrica) 

equipamento portátil, compacto, para 

medição de comprimento de indivíduos 

em posição horizontal (deitada). 

Confeccionado em acrílico, e/ou 

alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, 

resistente à abrasão, que não absorva a 

umidade e que possibilite a higienização 

sem deterioração da escala de medição. 

Escala numerada a cada centímetro, com 

faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m. 

Garantia de um ano.  

MS/ 

ANVISA 

UND 05  R$ 196,88   R$ 984,40  

18.  
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Foco Auxiliar - Luminária flexível com 

lâmpada, estrutura em tubo redondo de 

1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste 

flexível e cromada, pés em ferro fundido, 

acabamento em pintura epóxi, altura 

aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 

cm. O fio de alimentação elétrica deve ter 

no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada 

de 110 v. Garantia de 1(um) ano. 

Fabricado de acordo com Padrões 

Internacionais de Qualidade, Normas da 

ABNT, Apresentar Registro no 

MS/ANVISA.  

MS/ 

ANVISA 

UND 02  R$ 642,09  R$ 1.284,18  

19.  
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Kit inalação adulto. Contendo: máscara 

adulto para nebulização em silicone 

flexível, corpo reservatório com 

capacidade de 10ml, extensão com 

conector para ar comprimido com 1,5 m.  

ANVISA UND 5  R$ 18,58   R$ 92,90  

20.  
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Lanterna Clínica para exame com 

lâmpada de halogênio, iluminação mais 

clara para destacar a cor real do tecido, 

construída em estrutura metálica, 

alimentada por duas pilhas AAA (palito), 

protetor para lâmpadas e ajuste de foco, 

botão liga/desliga. Medida: 14cm de 

comprimento.  

ANVISA UND 07  R$ 65,91   R$ 461,37  

21.  
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Mesa auxiliar para material 

ginecológico com tampa e prateleira em 

chapa de aço inox 20 de acabamento 

polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés 

providos de rodas giratórias de 3” de 

diâmetro com aro de rodas de 

polietileno, extremidades sem arestas. 

Fixação da prateleira seja por solda com 

acabamento liso. Medindo 

aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. 

Garantia de 1(um) ano. Fabricado de 

acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar 

Registro no MS/ANVISA. 

MS/ 

ANVISA 

UND 04 R$ 1.233,56  R$ 4.934,24  
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Cama de exame ginecológico tipo divã, 

com estrutura em madeira com 

espessura mínima de 15 mm, MDF de 

fabricante certificado, revestido em 

laminado decorativo, na cor bege. Deverá 

possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta 

em cada lado, uma (1) porta central com 

uma prateleira interna. Os puxadores 

deverão ser metal e cromados. O 

revestimento interno do móvel deverá 

ser do mesmo material da parte externa. 

As gavetas deverão ser deslizantes, 

através de corrediças telescópicas. As 

dobradiças deverão ser 35 mm. O leito 

deverá ser estofado, revestido em 

courvin marrom, sendo as partes 

anterior e posterior do leito ajustável 

através de cremalheiras duplas, unidas 

entre si, fabricadas em aço inoxidável, 

com no mínimo quatro (4) posições. O 

móvel deverá vir acompanhado de um 

par de perneiras anatômicas, em 

poliuretano injetado, que permitam 

ajuste de altura e com mobilidade ântero-

posterior. A fixação desta haste deverá 

ser feita através de uma estrutura com no 

mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir 

gaveta para escoamento de líquidos, em 

aço inox e puxador em inox. A gaveta 

deverá possuir o mesmo tamanho da 

abertura feito no móvel para a mesma, 

não podendo ficar espaço para acúmulo 

de sujeiras. A gaveta fechada não poderá 

ficar mais do que 2 cm internamente ao 

móvel. Dimensões do móvel (variação 

permitida 5%): Comprimento 1,85 m; 

largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensões 

do estofamento (variação permitida 5%): 

Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; 

altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e 

parte central 0,10 m. O revestimento 

estofado deverá apresentar espuma com 

densidade 28, revestida em courvin soft 

8 marron. A marca do fabricante deverá 

vir gravada na maca ou em plaqueta 

metálica fixada de forma resistente na 

cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado 

de acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT. 

ABNT UND 01 R$ 1.858,20  R$ 1.858,20  
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Otoscópio: equipamento para exame 

visual do ouvido. Otoscópio em fibra 

óptica em material de alta resistência. 

Lâmpada halógena, lente de aumento de 

2.5x e 05 espéculos permanentes de 

plástico com diâmetros aproximados: 

2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. 

Possuir regulador de alta e baixa 

luminosidade e encaixe para visor 

sobressalente. Possuir cabo em aço 

inoxidável. Possuir visor articulado ao 

cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada 

e visor sobressalente. Apresentar cabo 

em aço inoxidável de tamanho médio 

para pilhas. Possuir lupa redonda. 

Possuir controle de intensidade de luz 

desejável. Alimentação por pilhas médias 

comuns. Acompanha estojo reforçado 

para acondicionamento e transporte, 

contendo: Lâmpada e visor sobressalente 

e 05 (cinco) espéculos permanentes de 

plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar 

Registro no MS/ANVISA, Manual e 

Catálogo em português. Assistência 

Técnica do equipamento deverá ser no 

Estado do Paraná, se não houver, a 

empresa vencedora deverá 

comprometer-se a realizar gratuitamente 

o translado dos equipamentos até o local 

da Assistência Técnica. 

MS/ 

ANVISA 

UND 05  R$ 348,64  R$ 1.743,20  
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Oxímetro de pulso portátil, avançado, 

pequeno e versátil, projetado para 

avaliar com precisão a saturação de 

oxigênio e a frequência cardíaca. 

Características e Funcionalidades: 

Simples - Fácil de operar; Compacto - 

pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona 

com baterias tipo AA ou energia AC 

(Opcional vendido separadamente). 

Poderoso - memória de 72 horas para 

armazenamento de dados. Eficiente - 

Opera 60 horas com pilhas AA. <p 

align="justify">Versatilidade - combinou 

tecnologia e algoritmos avançados 

baseados em anos de experiência, para 

oferecer uma variedade de funções em 

suas equipes. Especificações Oxímetro: 

Limite de saturação de oxigênio (% 

Sp02) 0% a 100% Limite de frequência 

cardíaca de 18 a 300 batimentos por 

minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: 

LED tricolor Indicador de alarme: LED 

tricolor Silêncio de Alarmes: LED 

amarelo Display numérico: LED com 3 

dígitos e 7 segmentos, vermelho 

Indicador de carga baixa: LED amarelo. 

Precisão: Saturação arterial de oxigênio: 

(% Sp02) (± 1 S.D.)b Sem movimento: 

Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 

dígitos Recém-nascidos 70 - 100% ± 3 

dígitos Em movimento: Adultos, 

pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos 

Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa 

Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% 

± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 

dígitos Frequência cardíaca: Sem 

movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em 

movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos 

Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos 

Temperatura: ANVISA, funcionamento de 

-4° a + 122° F (20° a + 50°C) Durante o 

armazenamento ou transporte – 22° a + 

122°F (-30° a + 50°C) umidade: 10% a 

90% sem condensação durante o 

armazenamento ou transporte 10% a 

95% sem condensação. Altitude: 

operando em altitude até 40.000 pés 

(12.000 metros) Pressão Hiperbárica até 

4 atmosferas opções de alimentação: 4 

pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas). 

Assistência técnica: Fornecedor 

assistência técnica especializada com 

laboratório próprio e equipe qualificada. 

ANVISA UND 25  R$ 123,31  R$ 3.082,75  

25.  
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Computadores com estação de trabalho 

intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 

GB – monitor 21,5 com suporte ajustável 

de altura – sistema operacional MS 

Windows 8.  

 UND 03 R$ 2.769,75 R$ 8.309,25 
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Impressora Monocromática laser/LED 

mínimo de 30 páginas por minuto (PPS). 
 UND 03 R$ 1.320,27  R$ 3.960,81  
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Caixa térmica em polietileno, 

capacidade mínima 15 LITROS à. alça 

rígida articulável, com tampa, ambiente 

de isolamento. Dimensões aproximadas: 

(C x A x P) 35 cm x 29 cm x 27 cm. Dados 

do termômetro; Referência 7424.02.0.00; 

Faixa de utilização – 50° C+70° C/° F; 

Precisão ±1° C/° F; Resolução 0,1° C 

escala de – 20° C+50° C e ±2 para cima de 

50° C; Pilha 1x 1,5 AA; Peso 80 g; 

Medidas do produto 60x39x16mm; 

Camp. do cabo 50 cm; Temperatura 

Externa Através De Cabo E Sensor; 

Máxima E Mínima; Função ° C/° F; 

Resistente A Água; Tampa Removível. 

 UND 01  R$ 467,38   R$ 467,38  

28.  
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Caixa térmica com isolamento em 

poliuretano (45 Litros), inclusive na 

tampa. Garantia de eficiência térmica 3 

vezes maior do que as caixas com 

isolamento em EPS (isopor). Longa vida 

útil -> material externo em Polietileno de 

alta densidade. Caixa muito resistente. 

Isolamento total -> encaixe perfeito entre 

o corpo e a tampa. Material asséptico -> 

totalmente higiênico e fácil de lavar. 

Possui alças bidirecional em ambos os 

lados -> fácil transporte. Tampa 

articulável com dobradiças reforçadas 

com parafusos em inox. Mola limitadora 

de abertura da tampa. Dreno para 

facilitar o escoamento de líquidos. Rede 

lateral para pequenos objetos. Fabricada 

no Brasil com alta qualidade. Acompanha 

manual de instruções. Embalagem: caixa 

de papelão e proteção para envio. 

Características gerais (termômetro): 

Digital de máxima e mínima -> 

instrumento de qualidade comprovada. 

Visor de fácil leitura. Prova d’Água. 

Possui função ° C/° F. Especificações 

(caixa): Capacidade: 45 litros. Material: 

Polietileno e Poliuretano. Dimensões 

externas (Comp. x Larg. x Alt.): 61 x 33 x 

36 cm. Dimensões internas (Comp. x 

Larg. x Alt.): 54 x 28 x 30 cm. Peso: 4,1 

Kg. Garantia: 1 ano contra defeitos de 

fabricação e 3 meses para acessórios 

(tampa, alça e termômetro). 

Especificações (termômetro): Faixa de 

utilização: - 50+70° C. Precisão: +/- 1° C 

(entre – 20 + 50° C) e +/- 2° C (acima de 

50° C). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa). 

 UND 01  R$ 753,10   R$ 753,10  
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3. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO:  

 

O valor estimado da aquisição é de: R$ 59.951,56 (cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta 

e um reais e cinquenta e seis centavos). 

 

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO:  

A presente solicitação visa ao Registro de Preços para a eventual e futura aquisição parcelada de 

equipamentos, mobiliários e utensílios indispensáveis ao fortalecimento, estruturação e 

readequação física das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS / UBS) deste Município. 

A aquisição pauta-se nos seguintes fundamentos técnicos e institucionais: 

1. Garantia da Qualidade e Humanização do Atendimento no SUS: A Atenção Primária é 

a principal porta de entrada e o centro articulador da Rede de Atenção à Saúde. A 

disponibilização de mobiliário adequado, equipamentos médicos e de diagnóstico 

calibrados e utensílios em perfeito estado operacional é requisito essencial para assegurar 

diagnósticos mais precisos, procedimentos seguros e um atendimento digno e humanizado 

aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

2. Adequação às Normas Sanitárias e de Acessibilidade: A renovação e o complemento do 

acervo patrimonial das Unidades de Saúde fazem-se necessários para atender aos padrões 

mínimos exigidos pelos órgãos de fiscalização sanitária (ANVISA), normas técnicas da 

ABNT e resoluções do Ministério da Saúde, garantindo condições adequadas de 

biossegurança, ergonômicas e funcionais tanto para os pacientes quanto para a equipe 

multiprofissional de saúde. 

3. Alinhamento às Diretrizes Estaduais de Financiamento (Resolução SESA/PR nº 

727/2022): A demanda encontra-se alinhada aos incentivos financeiros do Governo do 

Estado do Paraná (Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde — SESA/PR), 

cujos recursos de investimento foram repassados/destinados para a aquisição de itens 

padronizados que visam elevação dos indicadores de saúde e resolutividade da atenção 

básica municipal. 

4. Economicidade e Eficiência Logística (Sistema de Registro de Preços): A opção pelo 

Sistema de Registro de Preços (SRP) com fornecimento sob demanda e parcelado justifica-

se pela impossibilidade de prever com exatidão o momento exato de instalação ou 

substituição de cada item em cada unidade. O modelo evita o desabastecimento, impede o 

acúmulo desnecessário de bens e custos no Almoxarifado Central e otimiza a execução 

orçamentária, permitindo que as aquisições ocorram estritamente de acordo com a 

necessidade real e o cronograma das unidades beneficiadas. 

Diante do exposto, a contratação demonstra-se oportuna, conveniente e imprescindível para a 

continuidade e aprimoramento dos serviços públicos essenciais de saúde prestados à população do 

Município. 

 

 

 

5. PLANO DE AÇÃO:  
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Para viabilizar a contratação e assegurar o atendimento da necessidade descrita, serão adotadas 

as seguintes etapas: 

 I – Confirmação da demanda e do escopo técnico da unidade demandante. 

 II – Formalização da demanda junto à área de compras Elaboração e assinatura do Documento 

de Formalização da Demanda – DFD. 

III – Elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP. 

IV – Elaboração do Termo de Referência (TR) 

V – Pesquisa de preços e definição do valor estimado Realização de pesquisa de mercado com 

empresas especializadas e, quando possível, consultas a contratos e registros em 

PNCP/municípios, visando confirmar a compatibilidade do valor com o mercado. 

VI – Escolha da forma de contratação e enquadramento legal pela Lei nº 14.133/2021.  

VII – Instrução do processo administrativo, com reunião do DFD, ETP, TR, pesquisa de preços 

e demais documentos pertinentes, seguida de análise jurídica, quando exigível. 

VIII – Submissão do processo à autoridade competente para autorização do prosseguimento, 

deflagração do certame e posterior formalização da ata de registro de preços. 

IX – Designação de gestor e fiscais do contrato.  

    X – Acompanhamento da execução e prestação de contas. 

      XI – Formalização das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços mediante 

Contrato Administrativo ou instrumento equivalente, conforme previsto na Lei nº 

14.133/2021. 

 

6. JUSTIFICATIVA QUANTITATIVO REQUISITADO: 

  

A definição das quantidades estimadas dos equipamentos, mobiliários e utensílios constantes neste 

processo pautou-se em critérios técnicos, operacionais e orçamentários, observando o disposto no 

Art. 18, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

1. Levantamento de Necessidades In Loco e Mapeamento da Rede: O quantitativo foi 

dimensionado a partir do levantamento de demanda realizado pela Secretaria Municipal de 

Saúde junto às Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS / UBS). Considerou-se o 

número de consultórios (médicos, odontológicos e de enfermagem), salas de vacina, salas 

de curativo, recepções e demais ambientes administrativos e clínicos existentes e em fase 

de expansão no Município. 

2. Substituição de Equipamentos Inservíveis ou Recondicionados: Parte do quantitativo 

destina-se ao plano de renovação de parque tecnológico e mobiliário. Foram identificados 

itens obsoletos, sem condições de reparo econômico (inservíveis) ou que já não atendem às 

exigências técnicas e de calibração vigentes (ex.: balanças, esfigmomanômetros, foco de 

iluminação), conforme laudos e vistorias do setor de manutenção patrimonial. 

3. Padronização e Diretrizes Estaduais (Resolução SESA/PR nº 727/2022): A fixação das 

metragens e unidades observou a grade de equipamentos pactuada com o Governo do 

Estado do Paraná para o aparelhamento das Unidades de Saúde, alinhando a capacidade de 
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atendimento das equipes ESF (Estratégia Saúde da Família) e eAP (Equipe de Atenção 

Primária) aos padrões mínimos recomendados de infraestrutura física. 

4. Modelagem por Registro de Preços (SRP): Tratando-se de Sistema de Registro de 

Preços, as quantidades descritas representam a estimativa máxima de consumo para o 

período de vigência da Ata (12 meses). O Município não fica obrigado a adquirir a 

totalidade estipulada, realizando as requisições de forma fracionada apenas conforme a real 

necessidade e a disponibilidade de dotação orçamentária. 

 

 

 

7. PRAZO DE PAGAMENTO:  

  

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao fornecimento do 

objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, após o recebimento definitivo do objeto e a 

liquidação da despesa pela Administração, observadas as condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

8. INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  

 

07.002.10.301.0021.1060 - AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS 

UNIDADES DE SAÚDE 

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

9. Grau de prioridade: 

 

Baixa  Media  Alta X 

 

 

10. PRAZO DE ENTRGA:  

As especificações detalhadas e os prazos de entrega dos materiais serão definidos no Termo de 

Referência, com base nos subsídios e análises constantes no Estudo Técnico Preliminar (ETP). 

 

11. FISCAL E GESTOR DO CONTRATO: 

A indicação e designação formal dos servidores que atuarão como gestor e fiscais da parceria serão 

consolidadas no Termo de Referência, após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP). 
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Altamira do Paraná- Pr – 18 de junho de 2026 

 

 

 

 

 

 

    Lérida Loyani Ribeiro de Assis da Silva 

Coordenadora da Unidade de Atenção Básica 

Secretaria Municipal de Saúde  
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